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On  August  24,  1984  the  Max  Nitze  Museum  ot 
Medical  Endoscopy  was  opened.  The  object  of  this 
unique  Museum  is  to  document  the  history  of  en¬ 
doscopy,  “the  looking  into  the  body”.  Along  with 
showing  representative  items  of  the  widest  ränge 
possible  from  all  areas  of  endoscopy,  the  intention 
is  to  show  the  technical  development  of  endo¬ 
scopy  with  a  glance  to  the  future.  Included,  along 
with  many  exhibition  pieces  from  this  and  from  the 
past  Century,  is  the  first  urethroscope  developed 
by  Max  Nitze,  which  had  been  believed  lost.  Also 
in  the  Museum’s  possession  is  the  predecessor 
to  his  first  oesophagoscope.  The  collection  spe- 
cializes  not  only  in  items  from  endoscopy  as  the 
"Blasenphantom"  (bladder  phantom)  pictured  a- 
bove,  but  also  shows  pieces  from  the  medical  rou- 
tine,  surgical  instruments  and  an  original  bedpan 
from  the  past  Century,  etc.,  to  round  out  a  compre- 


hensive  documentation. 

The  collection  is  completed  by  a  library  with  more 
than  2000  editions  and  ca.  100  letters,  some  still 
unpublished,  from  Max  Nitze,  his  collegues  and 
engineers. 

In  the  future  the  historical  development  of  the 
endoscopy  will  be  researched  further  and  the  col¬ 
lection  be  continuously  expanded  and  completed. 
Cooperation  with  the  International  Society  of  Uro- 
logical  Endoscopy  provides  a  continuous  ex- 
change  of  ideas  with  international  specialists  and 
promotes  doctors  of  all  countries  who  are  inter- 
ested  in  endoscopy.  Tili  now  scholarships  for  the 
study  of  endoscopy  have  been  primarily  granted 
to  doctors  from  the  third  world  countries  (South 
America,  India  and  Africa).  Important  scientific 
research  programs  in  medical  endoscopy  are  be- 
ing  sponsored  by  the  Museum. 
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PREFACE 


As  early  as  the  second  edition  of  the  "Real-Encyclopedia  of 
the  Whole  Medical  Science/"  published  by  Albert  Eulenburg  in 
1886/  endoscopic  examination  of  the  urinary  bladder  and  the 
endoscopic  instruments  developed  by  Max  Nitze  and  Josef  Leiter 
were  presented  by  the  Vienna  syphilologist  Josef  Grünwald 
(1840  -  1910)  as  a  Supplement  to  the  chapter  "endoscopy . " 

In  the  third  edition  a  decade  later#  the  urologist  Carl  Posner 
(1854  -  1928),  who  lectured  on  internal  medicine  at  Berlin 

University,  wrote  under  the  heading  "Endoscopy":  "The 

importance  recently  assigned  to  these  new  methods  justifies 
the  special  attention  afforded  them  through  individual 
articles  devoted  to  cystoscopy  and  urethroscopy . " 

The  article  "Cystoscopy,"  written  by  Leopold  Casper  (1859  - 
1959),  was  published  in  1897  and  appeared  in  the  13th  volume 
(p.  179  -  191).  With  numerous  illustrations  of  various 
instruments  and  drawings  of  the  bladder  interior,  Casper' s 
article  suggests  the  importance  being  assigned  to  this  new 
branch  of  medicine.  In  his  description  of  several 

cystoscopes,  Casper  makes  note  of,  but  does  not  comment  upon, 
the  fact  that  "the  recent  history  of  cystoscopy  shows 
unpleasant  quarrels . . . " 

He  is  ref  erring,  of  course,  to  the  bitter  and  long  lasting 
dispute  between  the  physician  Max  Nitze  and  the  instrument 
maker  Josef  Leiter  over  who  should  be  seen  as  the  most 
important  figure  in  the  development  of  cystoscopy.  But  this 
should  not  come  as  a  surprise  to  us  for  the  history  of 
medicine  provides  ample  evidence  and  numerous  examples  of 
quarrels  and  arguments  over  who  was  first  or  played  the  most 
significant  role  in  a  medical  breakthrough.  The  need  for 
personal  recognition  and  vanity  will  always  contribute  to  such 
controversies . 

Physicians  are,  quite  rightly  and  appropriately ,  sensitive 
people.  This  sensitivity  is,  however,  more  pronounced  when 
there  are  differences  of  opinion  with  the  technicians  who  take 
the  ideas  of  physicians  and  turn  these  "ideas"  into  usable 
instruments  or  "tools."  This  vulnerability  on  the  part  of 
physicians  is  most  evident  when  all  the  glory  or  credit  for  a 
new  medical  development  goes  to  a  person  whose  role  in  it  was 
to  either  refine  the  orginal  concept  or  simply  to  take  an  idea 
and  convert  it  into  a  working  object. 

Moreover,  it  becomes  increasingly  difficult,  with  the  passage 
of  time,  to  assign  the  proper  amount  of  glory  or  credit  to 
early  medical  pioneers  particularly  when  they  use  medical 


journals  and  other  publications  to  advance  a  particular 
viewpoint  in  favor  of  one  person  or  the  other. 

This  is  the  case  with  respect  to  the  pioneers  of  endoscopy. 
We  can  be  grateful,  though,  that  a  reprint  of  Josef  Leiter' s 
monograph  is  once  more  accessible  to  the  public  since  it  is 
the  very  first  catalog  of  endoscopic  instruments  and  appeared 
at  a  time  when  this  special  branch  of  medicine  was  beset  by 
stormy  charges  and  counter-charges  concerning  its 
development.  In  addition,  the  development  and  design  of  the 
new  instruments  are  described. 

In  their  introduction  to  this  new  edition,  the  editors  have 
endeavored  to  depict  the  importance  of  Leiter's  "catalog"  and, 
to  promote  better  understanding  of  its  signif icance ,  have 
placed  it  in  the  historical  framework  from  which  this  new 
branch  of  medicine  emerged.  The  editors  have  also  attempted 
to  demonstrate  to  Contemporary  audiences  the  signif icance,  the 
struggles  and  the  motives  of  the  persons  who  were  at  once 
responsible  for  the  development  and  expansion  of  endoscopy 
even  while  they  argued  over  who  should  get  credit  for  it. 
This  new  edition  of  the  catalog  and  the  editors'  assessment  of 
it  have  been  made  possible  thanks  to  the  splendid  and  enduring 
work  on  the  history  of  urology  and  endoscopy  accomplished 
through  the  foundation  of  the  "Museum  for  Medical  Endoscopy 
Max  Nitze." 

The  loving  care  and  expert  concern  with  which  the  editors  have 
worked  on  this  timely  endeavor  deserves  our  highest 
recognition  and  gratitude  because  their  contributions  go  far 
beyond  a  casual  approach  to  the  history  of  a  field  of  medicine 
which  is  but  near  to  us  and  important  today. 

May  this  publication  from  the  Max  Nitze  Museum  for  Medical 

Endoscopy  help  to  further  the  interest  in  the  history  of  this 
special  branch  of  medicine. 


Otto  Winkelmann 


Der  medicinischen  Schule  meiner  Vaterstadt 

WIEN 

dankschuldigst  gewidmet. - 


Josef  Leiter. 


VORREDE. 


Nach  einem  Vierteljahrhundert  ernster  und  rastloser  Thätigkeit  unterbreite 
ich  heute  in  dankbarer  Erinnerung  der  bisherigen  Unterstützung  und  Anerkennung 
die  nachfolgenden  Blätter  der  medicinischen  -Schule  meiner  Vater¬ 
stadt  Wien. 

Sie  enthalten  die  Darlegung  des  Entstehens,  sowie  die  Beschreibung  von 
Instrumenten  zur  Beleuchtung  und  Untersuchung  der  Höhlen  des  menschlichen 
Körpers,  deren  Vollendung  fünfzehn  Monate  unausgesetzter  Arbeit  in  Anspruch  nahm. 

Je  grösser  die  Schwierigkeiten  aber  sich  aufthürmen,  nach  deren  Uebcr- 
windung  man  erst  ans  Ziel  gelangt,  desto  grösser  ist  auch  die  Freude  über  das 
Gelingen.  Da  mir  diese  Freude  indessen  auf  ganz  ungerechtfertigte  Weise  durch 
mannigfache  voreilige  Publicationen,  welche  total  unrichtige  Besprechungen  der 
o-anzen  Sache  und  irrige  Ansichten  über  dieselbe  enthielten,  in  denen  andererseits 
mein  eigenes  Verdienst  hierum  geschmälert  oder  nicht  richtig  beurtheilt  wurde,  in 
denen  endlich  die  Prioritätsfrage  aufgeworfen  worden  ist,  getrübt  ward,  schlich  sich 
ganz  unwillkürlich  mitunter  ein  kritisirender,  ja  sogar  stellenweise  polemisirendcr 
Ton  in  die  harmlose,  trockene,  technische  Beschreibung  und  Erklärung  ärztlicher 
Instrumente. 

Unter  all’  diesen  Invectiven  erachte  ich  jene  von  der  Priorität  als  die 
ungerechtfertigteste ;  mir  kömmt  es  ja  gar  nicht  darauf  an,  wer  bereits  die  Höhlen 
des  menschlichen  Körpers  mittelst  elektrischen  Glühlichtes  zu  beleuchten  versucht 
hat,  ja  ich  war  im  Gegentheile  selbst  einer  der  ersten,  der  die  Priorität  der  dies¬ 
bezüglichen  Ideen  anerkannte  und  vertheidigte,  wofür  ich  die  Priorität  in  dieser 
ganzen  Angelegenheit  für  mich  in  Anspruch  nehme,  ist  einfach  blos  die  Con- 
s  t  r  u  c  t  i  o  n  und  praktisch  v  e  r  w  e  r  t  li  b  a  r  c  Vollendung  der 
Instrumente  und  Apparate,  wie  ich  dieselben,  angeregt 
durch  die  Idee  Dr.  N  i  t  z  e  ’  s  mit  Benützung  der  alten  Bruck- 
sehen  Methode,  a  u  s  g  e  f  ii  h  r  t  h  ab  c. 

Um  diese  Priorität  der  Oonstruction  mir  zu  wahren,  habe  ich  die  vorliegende 
Form  der  Beschreibung  und  Besprechung  der  bezüglichen  Gegenstände  gewählt. 

In  den  nachfolgenden  Blättern  habe  ich,  um  Dr.  Nitze  gegenüber,  der  ja 
durch  seine  Oonstruction  den  Anstoss  und  Fingerzeig  für  diese  Untersuchungs¬ 
methode  gegeben  hat,  gerecht  zu  sein,  auch  die  Instrumente,  welche 
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Dr.  N  i  t  z  e  angegeben  hat  und  die  somit  sein  geistiges  Eigen¬ 
thum  sind,  aufgenommen. 

Während  die  technische  Beschreibung  Vergleiche  anstellen  und  den  Maass- 
siab  der  Kritik  anlegen  muss,  bleibt  Dr.  Nitze’s  Verdienst  um  diese  Angelegenheit 
ungeschmälert ;  der  unbefangene  Leser  ersieht  hieraus,  wie  weit 
mir  Dr.  Nitze’ s  Instrumente  als  Modell  dienen  konnten,  was 
ich  ihm  nachgebildet  und  was  andererseits  in  constructiver 
Beziehung  mein  Eigenthum  ist  (strenge  Rechnung  wird  ja  selbst  unter 
Brüdern  gepflogen). 

Auf  Wunsch  Dr.  Nitze’s  habe  ich  für  diese  Instrumente  Patente  in  ver¬ 
schiedenen  Ländern  erwerben  lassen.  Ich  erwähne  dies  absichtlich,  um  nicht  etwa 
der  Idee  Raum  zu  lassen,  als  wäre  letzteres  meinerseits  in  gewinnsüchtiger  Absicht 
geschehen. 

Als  die  Erstlinge  dieser  Instrumente  öffentlich  demonstrirt  wurden,  erklärte 
ich,  durch  die  Uebernahme  dieser  Arbeit  der  Wissenschaft 
ein  Opfer  gebracht  zu  haben;  diesen  Ausspruch  halte  ich  auch  heute 
aufrecht;  denn  die  enormen  Baarauslagen  allein,  die  ich  in  den  mannigfachen 
Experimenten  bis  zur  jetzigen  Vollendung  machte,  ganz  abgesehen  von  allem  Zeit¬ 
verluste,  sonstiger  Versäumnis  etc.  etc.,  sind  absolut  uneinbringlich,  somit  ein  Opfer. 

Aus  diesem  Grunde  kann  es  mir  daher  nicht  gleichgiltig  sein,  wenn  meine 
Arbeit  durch  commercielle  Concurrenz,  durch  schlechte  Imitation  etc.  in  üblen  Ruf 
käme,  da  ja  nur  die  scrupulöseste,  gewissenhafteste  und  präciseste  Ausführung  von 
derlei  Instrumenten  sich  zur  praktischen  Anwendung  eignet,  wogegen  die  Mache 
eines  Unberufenen  der  ganzen  Sache  Schaden  bringen  müsste;  und  nur  in  dieser 
Hinsicht  entsprach  ich  dem  Wunsche  Dr.  Nitze’s  betreffs  der  Patente. 

Nach  den  günstigen  Erfolgen,  welche  die  praktische  Anwendung  der  ersten, 
bereits  publicirtcn  Instrumente  fand,  glaube  ich  nicht  weiter  erst  die  Resultate 
klinischer  Verwerthung  aller  Instrumente  abwarten  zu  sollen,  und  publicirc  hiemit 
alle  diesbezüglichen  Instrumente  und  Apparate  um  so  mehr,  als  deren  Dignität  bei 
den,  in  meinem  Hause  von  mehreren  Aerzten,  an  meinen  Hilfsarbeitern  vorgenommenen 
Untersuchungen  die  gehegten  Erwartungen  in  jeder  Richtung  bestätigten. 

Ich  kann  diese  Zeilen  nicht  schliessen  ohne  vorher  jenen  Personen,  die 
mich  bei  der  Vollendung  dieser  Arbeit  unterstützten,  den  schuldigen  Dank  aus¬ 
zusprechen. 

In  erster  Richtung  zolle  ich  diesen  Dank  dem  Herrn  Professor  Dr. 
Dittcl,  der  zuerst  diese  Instru  mente  amLebenden  praktisch 
verwendete,  und  welcher  der  Erste  war,  der  diese  Beleuch¬ 
tungsmethode  bereits  in  den  Rahmen  des  Unterrichtes  auf¬ 
genommen  hat.  Ihm  gebührt  das  Verdienst,  dieser  neuen 
Errungenschaft  von  Wien  aus  den  Pfad  gebahnt  zu  haben. 

In  dankbarer  Anerkennung  der  grossen  Tlieil nähme,  welche  mein  gesammtes 
Arbeiterpersonale  der  Lösung  dieses  weitaus  schwierigsten  Problemes  entgegen¬ 
brachte,  sehe  ich  mich  verpflichtet,  meinen  Arbeiter  Herrn  J.  Cern  y,  der  sich 
die  ganze  Zeit  hindurch  mit  besonderer  Vorliebe,  mit  regem  Fleisse,  Geschicklichkeit 
und  Ausdauer  diesen  gerade  nicht  sehr  angenehmen  Arbeiten  widmete  und  sich  bis 
in  die  späte  Nacht  hinein  mit  denselben  beschäftigte,  und  hiedurch  viel  dazu  bei- 
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getragen  hat,  die  verhältnismässig  dennoch  rasche  Lösung  dieser  schwierigen  Auf¬ 
gabe  zu  ermöglichen,  hervorzuheben. 

Die  vorangeführten,  beschriebenen  optischen  Apparate  wurden  theils  nach 
dem  Originale  der  vom  Optiker  Be  ne  che  in  Berlin  construirten,  theils  nach  einem 
modificirten  Systeme,  von  dem  rühmlichst  bekannten  Specialisten  für  Mikroskope 
C.  Reichert  in  Wien,  und  die  Prismen  von  der  Fabrik  optischer  Apparate  Jirasko 
in  Wien  angefertigt,  welche  sich  auch  um  das  Zustandekommen  dieser  schwierigen 
Arbeit  verdient  gemacht  haben. 

Zum  Schlüsse  sehe  ich  mich  verpflichtet  Herrn  Frohning  für  die  trefflichen 
Xylographien,  die  er  nach  meinen  Modellen  selbst  entworfen  und  ausgeführt  hat 
zu  erwähnen. 

Endlich  sage  ich  dem  Herrn  Dr.  Rudolf  L  e  w  a  n  d  o  w  s  k  i,  k.  k. 
Regimentsarzt,  Chefarzt  und  Docent  der  Naturwissen¬ 
schaften  am  Ilornalscr  1c.  k.  Offiziorstöchter-Erziehungs- 
i  n  s  t  i  t  u  t.,  der  mir  bei  der  Herausgabe  dieser  Blätter  behilflich  war,  meinen  ver¬ 
bindlichsten  Dank. 

Wien,  im  Dezember  1879. 


JOSEF  LEITER. 
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EINLEITUNG. 


Der  grosse  Aufschwung  der  neuen  medicinischen  Schule  datirt  hauptsächlich 
seit  der  Einführung  der  physikalischen  Untersuchungs-Methode  in  die  Heilkunde, 
und  genug  oft  hat  ein  zweckentsprechender  Apparat  (Augenspiegel,  Kehlkopfspiegel, 
etc.)  die  Ileformirung  einzelner  Spezialfächer  angebahnt. 

Die  Körperhöhlen  suchte  man  durch  Anwendung  von  Plan-  und  Hohlspiegeln 
mittelst  Sonnen-  oder  Flammenlicht  zu  erschliessen,  da  ein  directes  Besehen  und 
Untersuchen  wegen  der  Lage  und  mangelnden  Beleuchtung  der  betreffenden  Organe 
und  Organtheile  ohne  Zuhilfenahme  der  eben  erwähnten  Hilfsmittel  nicht  aus¬ 
führbar  ist. 

Seit  der  Einführung  der  Galvanokaustik  in  die  Chirurgie  kamen  Einzelne  auf 
die  Idee,  das  beim  Erglühen  elektrisch  durchströmter  Platindrähte  auftretende  Licht 
zu  verwerten,  und  häufig  genug  wurde  der  schlingenförmig  abgebogene  Platindraht 
vor,  während  oder  nach  einer  Operation  in  irgend  einer  der  leicht  zugänglichen  Körper¬ 
höhlen  oder  einer  tiefen  Wunde  für  einen  Augenblick  erglühen  gemacht  und  dieses 
elektrische  Glühlicht  zur  momentanen  Orientirung  benützt,  welche  ebenso  nahe¬ 
liegende  als  primitive  Methode  in  ganz  derselben  Weise  neuerdings,  z.  B.  von  Trouve 
als  seine  und  neue  Errungenschaft  mit  viel  Lärm  in  die  Welt  gesetzt  wurde. 

In  dieser  primitiven  Art  angewendet,  konnte  jedoch  und  kann  auch  heute  aus 
leicht  begreiflichen  Gründen  das  elektrische  Glühlicht  lediglich  nur  als  ein  Auskunfts¬ 
mittel  für  die  Beleuchtung  der  auch  sonst  sehr  leicht  zugänglichen,  oberflächlichsten 
Körperhöhlen  und  nur  zur  äusserst  kurz  dauernden  Benützung  dienen,  und  sind  die 
diesbezüglichen  sogenannten  Neuerungen  Trouve’s,  dessen  Polyscop  betreffend,  und 
deren  sehr  hypothetischen  Resultate  wol  nicht  für  Ernst  zu  nehmen.  Denn  selbst 
die  feinsten  Platindrähte  produciren*  eine  der  Intensität  des  Glühlichtes  proportionale 
Wärmemenge,  die  schon  als  strahlende  Wärme  höchst  unangenehm  sich  äussert, 
als  fortgeleitete  Wärme  indess,  bei  der  mitunter  unausweichlichen  Annäherung  an 
die  Gewebe  des  Körpers  oder  gar  bei  eventueller  Berührung  derselben  unerwünschte 
Verbrennung  herbeiführen  würde;  bei  stark  fortgesetzter  Verminderung  des  glühenden 
Materials  aber  auch  der  erzielte  Lichteffect  nicht  mehr  genügend  ist. 

Aus  diesem  Grunde  concentrirte  sich  bereits  vor  mehr  als  einem  Jahrzehnte 
das  Bestreben  der  Aerzte  darauf,  die  Lichtwirkung  des  elektrischen  Glühlichtes  von 
der  thermischen  Leistung  zu  trennen,  beziehungsweise  letztere  unschädlich  zu 
machen.  Diess  hat  unter  Anderen  Dr.  Bruck  in  Breslau  auf  die  Weise  erzielt, 
dass  er  das  Wasser  mit  seiner  bekannten  grössten  Wärmecapacität  zur  Eliminirung 
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der  thermischen  Effecte  verwendete.  Bruck  construirte  Apparate,  in  welchen  der 
weissglühendc  Platindraht  von  _  in  geschlossenen  Glasröhren  fiiessendem  _  Wasser 
umspült  wurde,  und  benützte  dieselben  zur  Durchleuchtung  einiger  Körpertheile  in 
der  Voraussetzung,  dieselben  hiedurch  zu  diagnostischen  Zwecken  erhellen  zu 
können.  (Diaplianoscopie). 

Da  aber  die  Diaplianoscopie  den  gehegten  Erwartungen  nicht  entsprach,  ging 
man  (jedenfalls  zu  rasch)  über  dieselbe  und  hiemit  zugleich  über  Bruck  und  dessen 
Errungenschaft  zur  Tagesordnung  über. 

Bruck’s  durchaus  nicht  zu  unterschätzendes  Verdienst  in  dieser  Angelegenheit 
besteht  überdies  hauptsächlich  darin,  dass  er  selbst  nicht  nur  bei  der  Diaplianoscopie 
stehen  blieb,  sondern  schon  zu  jener  Zeit  Apparate  auch  zur  directcn 
Beleuchtung,  allerdings  nur  der  Mundhöhle  und  der  hinteren  Zahnflächen  (St oma¬ 
tos  ko p)  construirfce. 

Eine  weitere  Verwerthung  dieser  Methode  scheiterte  an  den  technischen 
Schwierigkeiten,  die  doppelte  isolirte  elektrische  Leitung,  die  Zu-  und  Ableitung 
des  Wassers  nebst  allem  sonst  noch  Erforderlichen  in  compcndiöser  Weise  auf  den 
für  manche  Apparate  von  vornherein  beschränkten  Raum  zu  concentrir.cn,  denn  alle 
nach  der  genannten  Methode  construirten  Apparate  schreckten  durch  ihre  Unförm- 
lichkeit  und  Grösse  vor  weiteren  Versuchen  ab. 

Erst  Dr,  M.  Nitze  in  D'rcsdcn  er  sann  sich  vor  einigen 
Jahren  eine  Ausführung  dieser  Methode,  u  m  mit  Z  u  h  i  1  f  c- 
nähme  erwähnter  bekannter  Mittel  (elektrisches  G  1  ü  h  1  i  c  h  t, 
u  m  s  p  ü  1 1  von  permanent  -  c  i  r  c  u  bi  r  e  n  d  e  m  Wasser)  t  i  e  fei¬ 
ge  1  c  g  e  n  e  Höhlen  zu  beleuchten,  beziehungsweise  con- 
s  t  r  u  i  r  t  e  Dr.  N  i  t  z  e  Apparate  in  K  a  t  h  e  t  e  r  -  F  o  r  m  ,  welche 
nebst  der  elektrischen  und  Wasserleitung,  noch  e  i  n  S  y  s  t  e  in 
optischer  Linsen  enthielten  und  so  das  Ucber  blicken  eines 
grösseren  Gesichtsfeldes  ermöglichten. 

Durch  diese  Idee  Nitze’s  kam  die  ganze  Angelegenheit  in  ein  neues  Geleise, 
und  die  Hoffnung,  selbst  die  verborgensten  Organe,  falls  sic  nur  irgend  von  Aussen 
zugänglich  sind,  gleichsam  chirurgischer  Behandlung  zugänglich  zu  machen,  musste 
zu  rastloser  Thätigkeit  anspornen. 

Die  schwierigste  Aufgabe  zur  Verwerthung  dieses  glücklichen  Gedankens  lag 
hauptsächlich  in  der  Construction  und  Ausführung  von  Instrumenten,  in  welchen 
die  Wasser-  und  Stromleitung,  eventuell  auch  das  Linsensystem,  unbeschadet  der 
den  Organen  entsprechenden  Formen  und  Grössen  untergebracht  werden  mussten.  Die 
von  Dr.  Nilzc  zuerst  angegebenen  Instrumente  für  die  Harnröhre,  die  Blase,  den 
Kehlkopf  und  Magen  wurden  von  dem  als  geschickt  bekannten  Instrumcntcnfabrikanten 
W.  Dcickc  in  Dresden  nach  mühevoller  und  zeitraubender  Arbeit  ausgeführt,  wovon 
nur  das  Harnröhren-Instrumcnt  am  Lebenden  gebrauchsfähig,  der  Kehlkopfspiegel 
versuchsweise  und  ein  Blasen-Instrumcnt  am  Cadaver  zur  Anwendung  kamen,  das 
Magenrohr  aber  in  keiner  Richtung  gebrauchsfähig  war.  Durch  diese  Versuche  wat- 
vorläufig  die  Brauchbarkeit  dieser  Methode  erwiesen,  aber  keineswegs  die  richtige 
Oonst.ructien,  um  für  diese  und  andere  Organe  verwerthbare  Instrumente  zu  schaffen, 
abgeschlossen. 

In  Erkenntnis  des  Werthes  dieser  Art  Beleuchtungs-Methode  für  die  Wissen¬ 
schaft  habe  ich  mich  im  Interesse  dieser  und  Dr.  Nitze’s  erboten,  die  Reconstruction 


der  ersten  3  Instrumente  und  dieConstruction  aller  übrigen 
Instrumente  auf  eigene  Kosten  vorzunehmen,  was  mir  von  Dr.  Nitze  auf 
Anempfehlung  meines  verehrten  Collegen  W.  Deieke  als  wünschenswert  und  not¬ 
wendig  gewährt  wurde,  da  Deieke  durch  ander wärtige  geschäftliche  Verhältnisse  die 
zeitraubenden  Versuche  nicht  mehr  fortsetzen  zu  können  erklärte.  Nach  ununter¬ 
brochenen  Versuchen  durch  15  Monate  und  bei  Verwendung  meiner  vorzüglichsten 
Arbeitskräfte  und  enormen  Kosten  ist  es  mir  gelungen  diese  erwähnten  Instrumente 
so  umzugestahen,  und  Neue  zu  constiuiren,  dass  die  practische  Verwertung  der¬ 
selben  für  jeden  Arzt  als  gesichert  zu  betrachten  ist.  Zu  diesem  erreichten,  mir 
vorgesteckten  Ziele  war  auch  noch  eine  zweckmässige  Construction  der  hiezu 
nötigen  Haupt-  und  Nebenapparate,  als  der  galvanischen  Batterie,  des  Strom¬ 
regulators  (beide  auch  zu  galvanokaustischcn  Zwecken  dienend)  und  der  Wasser¬ 
leitung  erforderlich.  Ich  glaube  nicht  unbescheiden  zu  sein,  wenn  ich  für 
meine  Leistungen  welche  das  Gelingen  der  Idee  Dr.  Nitze’s  in  erster 
Reihe  ermöglichten,  und  die  schwierig  st  zu  1  ö  s  e  n  d  e  A  u  f  g  ab  e  in  der 
medicinischen  Technik  bis  heute  bildeten,  die  Bitte  an  die  medici- 
nischeWelt  stelle,  meinen  Namen  für  diese  Errungenschaft  mit  der 
Sache  zu  verbinden;  inw.ieferneals  ich  mich  darum  verdient  ge¬ 
macht  habe,  wolle  aus  folgenden  Zeichnungen  und  Beschreibungen 
erkannt  werden. 

_  Fig.  1. 

Bevor  ich  zur  Beschreibung  der  einzelnen 
Apparate  und  Instrumente  schreite,  glaube  ich,  zum 
leichteren  Verständnisse  der  Construction  derselben 
im  Allgemeinen,  den  Vorgang  der  Abkühlung  eines 
glühenden  Platindrahtes  an  der  Hand  zweier  der 
von  Dr.  Bruck  construirten  Instrumente  erklären 
zu  sollen. 

Diaphanoskop,  zur  Durchleuchtung  der 
JJlasenuand.  (Fig.  1.) 

Durch  den  Zwischenraum,  den  zwei  ungleich 
grosse,  übereinander  gestülpte  und  unten  durch  eine 
Kapsel  abgeschlossene  Glaskölbchcn  a  b  übrig  lassen, 
flicsst  aus  der  Kanne  c  durch  das  Rohr  d  kaltes 
Wasser  zu,  und  durch  das  Rohr  c  in  das  Gcfäss 
f  ab.  In  das  Glasrohr  b  ist  ein  spiralförmig  ge¬ 
wundener  Platindraht  cj  eingesetzt,  dessen  Enden 
mit  den  Ivupfcrdrahtleitungen  der  galvanischen 
Batterie  h  verbunden  sind.  Der  auf  eine  solche 
Art  zum  Weissglühen  gebrachte  Platindraht  kann 
die  Glasröhren,  so  lange  Wasser  durchflicsst,  nicht 
erwärmen  und  leuchtet  durch  dieselben  und  das 
Wasser  hindurch. 

Wird  andererseits  ein  solcher  Draht  von, 
in  Metallröhren  circulirendcm  Wasser  umgeben,  oder 
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sehr  nahe  an  dieselben  gebracht,  so  kann  die  Wirkung 
der  hiebei  auftretenden  Wärme  entweder  ganz  aufgehoben 
oder  bis  auf  ein  Minimum  herabgesetzt  werden,  was  aus  dem 
in  Fig.  2  vorgeführten 


Stomatoskop 

zu  ersehen  ist,  mit  welchem  Dr.  Bruck  die  di  recte  Be¬ 
leuchtung  der  Mundhöhle  vor  genommen  hat. 
Mittelst  zweier  (Fig.  2)  in  den  Griff  cc  isolirt  eingesetzten 
Kupferdrähte  und  der  mit  denselben  durch  Klemmschrauben 
verbundenen  Metallrohre  b  b‘  wird  ein  galvanischer  Strom 
durch  die  Platinspirale  c  geleitet ;  da  aber  die  Rohre  b  b‘ 
auch  zur  Wasserleitung  dienen,  sind  sie  bei  g  und  f  unter¬ 
brochen  und  ist  b  b'  isolirt  in  die  doppelwandige  Metallkapsel 
d  eingesetzt. 

Werden  ff‘  und  g  g‘  durch  kurze  Kautschukröhrchen 
verbunden,  so  kann  durch  h  b  g  f  d  f  g‘  b'  Id  fort¬ 
während  frisches  Wasser  geleitet  werden,  welches  die  von  dem 
unter  dem  Fenster  c  glühenden  Platindrahte  c  producirto 
Wärme  absorbirt,  so  dass  das  Gehäuse  d,  obgleich  aus 
Metall  (gutem  Wärmeleiter)  bestehend,  gar  nicht  erwärmt  wird. 

Aus  den  angeführten  Beispielen  ist  es  somit  klar- 
ersichtlich,  wTie  die  Leuchtkraft  elektrischen  Glühlichtes  un¬ 
beschadet  der  hierbei  auftretenden  Wärme  zur  dircctcn  Be¬ 
leuchtung  selbst  in  durchaus  metallenen  Instrumenten  aus¬ 
genützt  werden  kann.  Dieses  Princip  ist  in  allen  nach¬ 
folgenden  Instrumenten  (Apparaten)  in  verschiedener  durch 
die  gegebenen  Verhältnisse  bedingter  Weise  durchgeführt. 


Das  Urethroskop. 


Das  erste  Instrument,  das  ich  nach  diesen  einleitenden  Sätzen  vorführe,  ist 
das  Urethroskop;  ein  Instrument  mittelst  dessen  die  Harnröhre  von  ihrer  äusseren 
Mündung  an,  bis  an  ihren  Ursprung  aus  der  Blase  untersucht  werden  kann. 

Dieses  Instrument  ermöglicht,  mehieren  Untersuchungen  am  Lebenden  zufolge, 
die  genaue  Betrachtung  jeder  Stelle  der  ganzen  Harnröhre,  aller  Nuancen  der 
Färbung,  sowie  sonstiger  Gewebsveränderungen,  als  Geschwüre,  Narben,  Verenger¬ 
ungen  etc.  und  zwar  unter  ganz  ähnlichen  Verhältnissen,  als  sie  auch  sonst  ander¬ 
wärts  zur  Beobachtung  gelangten.  In  dieser  Richtung  finde  ich  es  für  nöthig,  Einiges 
ein  für  allemal,  auch  für  alle  nachfolgenden  Instrumente  Gütiges  zu  erwähnen: 
Mehrfach  hatte  ich  nämlich  Gelegenheit  theils  gesprächsweise,  theils  aus  voreiligen 
Publicationen  von  Personen,  die  diese  Instrumente  noch  nicht  selbst  gehandhabt 
hatten,  die  unrichtige  Meinung  vertreten  zu  finden,  dass  die  Anwendung  elektrischen 
Glühlichtes  eine  zu  grelle,  ungewöhnliche  Beleuchtung  bedinge,  für  welche  Jeder¬ 
mann  sich  erst  einschulen  müsste. 

Man  darf  sich  hiebei  durchaus  nicht  das  blendend  helle  Licht  des  elektrischen 
Lichtbogens  vorstcllcn,  sondern  cs  handelt  sich  hiebei  nur  um  einen  weissglühenden 
Platindraht;  überdies  kann  man  nach  Belieben  vermittelst  des  Rheostaten  die  Inten¬ 
sität  dieses  elektrischen  Glühlichtes  bis  zum  Halbdunkel  herabmindern,  ja  sogar 
dasselbe  ganz  auslöscheD.  Ist  schon  hierdurch  klar  gelegt,  dass  die  Beleuchtung  an 
sich  keine  grelle  sei,  so  muss  andererseits  daran  erinnert  werden,  dass  die  Be¬ 
leuchtung  mittelst  elektrisch  erglühender  Platindrähte  jener  mittelst  Sonnenstrahlen 
ganz  analog  ist. 

Letztere  Thatsache,  die  anderweitig  bereits  bekannt  ist,  habe  ich  selbst 
durch  wiederholte  Vergleichungen  der  mittelst  Sonnenlicht  und  nachher  mittelst 
Glühlicht  beleuchteten  Mundhöhle  neuerdings  zu  bestätigen  Gelegenheit  gehabt. 

Zu  alledem  muss  erwähnt  werden,  dass  die  Lichtquelle  beim  Urethroskop, 
gleichwie  bei  allen  folgenden  Instrumenten  derartig  angebracht  ist,  dass  das  beob¬ 
achtende  Auge  nie  die  Lichtquelle  selbst,  sondern  nur  die  beleuchteten  Gewebs- 
partien  sieht,  was  bisher  bei  ähnlichen  Instrumenten  nicht  durchführbar  war. 


Der  Ilaupttheil  dieses  von  mir  reconstrmrten  Instrumentes  zur  directen  Be* 
leuchtung  und  Besehung  der  Harnröhre,  welcher  in  vergrössertem  Maasse  in  Fig.  3,  A 
dargestellt  ist,  besteht  aus  zwei  vierkantigen  Röhren  n  b  aus  Silber,  welche  bei  c 
zu  einem  Canale  vereinigt  und  mit  runden  Röhren  d  r,  die  zur  Anbringung  von 
Gummischläuchen  dienen,  verbunden  sind.  Durch  diesen  Canal  wird  in  der  Richtung 
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der  Pfeile  Wasser  zu  und  abgeleitet.  Mit  diesen  beiden  Röhren  ist  ein  drittes 
verbunden  (siehe  Querschnitt  Fig.  3,  B,  /')  im  welchem  ein  Silberdraht  g  mit 
einer  Platinhülsc  h  isolirt  eingelagert  ist;  derselbe  erscheint  bei  i  durchgeführt  und 
zwischen  zwei  Ringe  eingeklemmt,  welche  auf  das  Rohr  k  mit  dem  Trichter  l  so  an¬ 
gebracht  sind,  dass  der  Ring  m  aus  Kautschuk  am  Rohre  und  der  Ring  n  aus  Metall 
auf  diesem  aufgeschraubt  werden  können.  Durch  diesen  Draht  wird  der  eine  und 
durch  die  verbundenen  Röhren,  zwischen  welche  ein  Platindraht  in  Schlingenform 
eingeschaltet  ist,  der  zweite  Pol  von  der  Batterie  geleitet. 

Aus  Fig.  4  ist  die  Art  der  Verbindung  dieses  Drahtes  durch  Einzwängen 
mittelst  Stiften  ersichtlich.  Ein  Ende  desselben  ist  in  die  Platinhülse  a ,  welche  an 
die. Röhren  gelöthet,  und  das  andere  in  die  vorerwähnte  Hülse  des  eingelagerten 
Drahtes  h  (Fig.  3)  eingezwängt. 

Diese  verbundenen  Röhren  bilden  der  äusseren  Form  nach  einen  vierkantigen 
an  der  Spitze  keilförmig  verlaufenden  Stab,  welcher  in  das  Rohr  lc  mit  dem  Trichter 
l  der  Länge  nach  so  cingelöthet  ist,  dass  der  grösste  Raum  zur  Durchsicht  vom 
Trichter  aus  frei  bleibt,  was  aus  dem  Querschnitt,  Fig.  5,  ersichtlich  ist. 

An  das  mit  dem  beschriebenen  Stabe  verbundene  Rohrstück  /<;,  können 
Röhren  von  verschiedener  Form  so  aufgeschoben  werden,  dass  die  untere  Fläche 
dieses  Stabes  zum  Zwecke  der  Abkühlung  der  inneren  Wand  dieser  Röhren  der 
ganzen  Länge  nach  streng  anliegt. 

Fig.  G,  (natürliche  Grösse  des  Urethroskop’s)  stellt  ein  solches  durch  punktirte 
Linien  bezeichnctcs,  auf  dem  Stabe  b  b  aufgeschobenes  Rohr  a  a  dar,  an  welchem  auch 
die  Stellung  der  Platinschlinge  c  ersichtlich  ist.  An  dem  Rohre  d  erscheint  die 
aus  zwei  isolirten  Thcilcn  bestehende  stromleitcnde  Zange  e  c,  deren  Einer  mit 
dem  Ringe  f  und  hierdurch  mit  dem  isolirten  Drahte,  der  Andere  mittelst  des 
Ringes  g  mit  dem  Rohre  selbst  in  Contact  gesetzt  wird,  angeklemmt. 

An  die  Rohre  i  h  sind  die  Gummischläuche  der  Wasserleitung  mittelst  so¬ 
genannter  Holländcrschrauben  befestigt.  Der  Trichter  k ,  der  zugleich  als  Handhabe 
dient,  ermöglicht  das  Durchsehen  durch  das  aufgeschobene  Rohr  na,  welches  durch 
den  Zapfen  l  in  richtiger  Lage  erhalten  wird. 

Die  Figuren  m,  n,  o,  stellen  verschiedene  endoskopische  Röhren  dar,  von 
denen  das  Rohr  in  konisch  geformt,  das  Rohr  n  abgebogen  mit  einem  offenen  und 
das  Rohr  o  mit  einem  hermetisch  schlicsscndcn  Fenster  versehen  ist. 

Wird  dieses  Instrument  in  die  Wasser  und  elektrische  Leitung  eingeschaltet, 
so  erglüht  die  Platinschlinge  c,  und  die  entstehende  Hitze  wird  durch  das,  durch 
den  hohlen  Stab  strömende  kalte  Wasser  absorbirt  und  auf  ein  Minimum  reducirt, 
so  dass  selbst  die  strahlende  Wärme  von  der  freien  Seite  der  Schlinge  auf  die 
gegenüberliegende  Wand  des  Rohres  und  aus  der  Ocflfnung  desselben  ihre  Wirkung 
verliert.  Zur  Erreichung  dieses  Zweckes  ist  hierbei  die  Masse  des  glühenden 
Platinbogens  in  ein  richtiges  Verhältnis  zur  Oberfläche  des  abzukühlenden  Metalles 
(durch  die  richtige  Dimension  des  Platindrahtcs)  gebracht. 

Dieses  und  andere  ähnliche  Instrumente  können  stundenlang  im  thätigen 
Zustande  in  Körperhöhlen,  selbst  überall  anliegend  verweilen,  ohne  schädliche  Wärme¬ 
empfindungen  zu  bewirken. 
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Fig.  7. 


Fig.  8. 


Aus  vorstehendem  Bilde,  Fig.  7, 
ist  das  im  leuchtenden  Zustande  in  die 
Harnröhre  eingeführte  Instrument  mit 
den  in  den  ausgespannten  trichterför¬ 
migen  Theil  fallenden  Lichtstrahlen  er¬ 
sichtlich.  Eine  zu  jeglicher  Untersuchung 
hinreichend  intensive  Beleuchtung  er¬ 
streckt  sich  hierbei  auf  eine  Distanz  von  30  mm.  und 
auf  eine  Fläche  von  1  Q  Ctm. 


Das  Original-Urcthroskop  Dr.  Nitze’s  (Fig.  8)  bestand 
im  Vergleiche  zu  meiner  Reconstruction  aus  einem  l1/,  mm. 
dicken,  runden,  enge  zusammengebogenen  Rohre  aa  aus  Metall, 
welches  mit  seinen  Enden  in  die  Oliven  bb  zur  Durchleitung 
von  Wasser  mündete;  dazwischen  war  ein  zweites  Metallrohr 
cc,  von  den  früheren  durch  Seide-  und  Harzumhüllung  isolirt, 
eingesetzt  und  beide  an  den  Trichter  il  befestigt.  Durch  das 
an  demselben  ausmündende  Rohr  c  wurde  ein  Silberdraht  ein¬ 
gezogen,  an  welchem  vorher  ein  Stückchen  Platindraht  angelöthet 
war.  Dieses  Platinende  e  wurde  an  das  Wasserrohr,  welches 
zugleich  zur  Stromleitung  für  den  einen  Pol  diente  und  dessen 
Verbindung  mit  der  Batterie  durch  den  Stift  h  vermittelt  wurde, 
durch  Umschlingen  an  ein  durchbohrtes  Plättchen  /  befestigt. 
Das  andere  Ende  des  Drahtes  wurde  durch  den  Stift  g  in  das 
dort  isolirte  Rohrende  eingeklemmt,  der  zur  Leitung  für  den 
zweiten  Pol  diente. 

Ein  Vergleich  dieses  Original-Instrumentes  Dr.  Nitze’s 
mit  dem  von  mir  rcconstruirten  ergibt  ausser  mancherlei  tech¬ 
nischen  Mängeln  des  Erstcren  hauptsächlich,  dass  die  Anbringung 
der  Lichtquelle  innerhalb  des  Bogens  des  Wasserlcitungsrohres, 
vollkommen  unrichtig  war ;  denn,  anstatt  dass  hiebei  die  Licht¬ 
strahlen  nach  aussen  fielen,  und  das  zu  besehende  Feld  hin¬ 
reichend  beleuchtet  hätten,  erhellten  dieselben  vorzugsweise  die 
gegenüberliegende  Wand  des  endoskopischen  Rohres  und  das 
beobachtende  Auge  konnte  auf  diese  Weise  geblendet  werden 
Durch  das  wiederholte  Befestigen  des  Silber-Platindrahtes  (das 
an  sich  höchst  umständlich),  wurde  die  ohnedies  mangelhafte 
ungeschützte  Isolirung  gelockert;  das  Umschlingen  eines  so  feinen 
Drahtes  gibt  überdies,  wie  allbekannt,  keine  Garantie  für  einen 
stets  sicheren  Contact  War  schliesslich  die  Herstellung  der 
leitenden  Verbindung  mit  der  Batterie  mittelst  Klemmschrauben 
nicht  vortheilhaft,  so  muss  anderseits  die  Befestigung  der  Kaut¬ 
schukschläuche  von  der  Wasserleitung  durch  blosses  Anstecken 
über  glatte  Oliven  geradezu  als  gefährlich  erklärt  werden,  da 
durch  den  Wasserdruck  sehr  leicht  ein  Abgleiten  der  Schläuche 
während  der  Untersuchung,  in  Folge  dessen  eine  jedenfalls  uner¬ 
wünschte  Erwärmung  des  Instrumentes,  sowie  die  Beschädigung 
der  Sciden-Isolirung  hätte  stattfinden  können. 


Das  Kystoskop. 


Zur  Untersuchung  der  Innenwand  der  Blase  führe 
ich  in  Folgendem  zwei  Instrumente  vor,  von  denen  das  eine, 
Fig.  9,  von  mir  reconstruirt,  das  andere,  später  zu  be¬ 
schreibende,  von  mir  neu  construirt  wurde. 

Das  Erstere  dieser  Instrumente  dient  zur  Unter¬ 
suchung  des  Blasengrundes  und  der  hinteren  Wandungen 
derselben  im  directen  und  aufrechten  Bilde;  das  Andere 
hingegen  gestattet  auch  die  Besichtigung  der  vorderen 
Blasenwand,  des  Blasenhalses  und  der  seitlichen  Partien 
der  Blase  im  Spiegelbilde. 

Das  in  Fig.  9  dargestellte,  von  mir  reconstruirte 
Kystoskop  unterscheidet  sich  vom  Urethroslcop  wesentlich 
dadurch,  dass  hier  nicht  wie  im  vorigen  Instrumente  die 
Strom-  und  Wasserleitung  einen  selbstständigen  Körper 
bilden,  über  welchen  erst  die  Katheterröhre  geschoben  wird, 
sondern  dass  beide  fix  in  den  Wandungen  des  Instrumentes 
untergebracht  sind.  Nur  der  zu  erglühende  Platindraht  ist 
in  dem  winklig  abgebogenen  Theile  des  Instrumentes  mobil 
eingelagert,  das  heisst,  er  kann  von  dem  Ende  dieses 
Theiles  aus  mit  der  Stromleitung  durch  eine  einfache  Vor¬ 
richtung  leicht  in  Verbindung  gesetzt  werden. 

Die  zur  Kystoskopie  erforderliche  grössere  Licht¬ 
intensität  ist  durch  ein  längeres  und  dickeres  Stück  Platin¬ 
draht  erreicht,  während  die  Vergrösserung  des  Gesichtsfeldes 
durch  Anwendung  eines  optischen  Apparates  erzielt  wird. 
Nach  diesen,  zur  Orientirung  im  Allgemeinen  dienenden,  ein¬ 
leitenden  Worten  ,  schreite  ich  nun  zur  Be¬ 
schreibung  der  einzelnen  Theile  des  Instrumentes. 

Dasselbe  besteht  aus  der  nach  Art  einer 
Steinsonde  winklig  abgebogenen  Katheterröhre 
«ttc,  deren  gerader  Theil  cta  17  Ctm.  lang  ist. 

Der  Durchmesser  des  ganzen  Rohres  beträgt 
7  Mm.  (gleich  Chariere’s  filliere  No.  21);  der 
winklig  abgebogene  Theil  dieser  Röhre  ist  an 
seinem  Ende  durch  die  abschraubbare  Kuppe  c 
verschlossen,  und  das  oben  offene  Ende  trägt 
den  Trichter  b  zur  leichteren  Durchsicht  durch 
die  im  Knie  befindliche  Oeffnung  derselben.  Wbs 


Leiter:  Beschreibung  der  Nitzc-Leiter’schen  elektro-endoskopischen  Instrumente. 
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Fig.  10 


<2  c  V> 


Fig.  11. 


Das  ganze  Rohr  bis  zur  Kuppe  c  ist  durch  im  Inneren  angebrachte 
Zwischenwände,  wie  aus  dem  Querschnitt  Fig.  10  ersichtlich,  in  drei  Abtheilungen 
geschieden;  hieraus  resultiren  die  zwei  Wassercanälo  a  b,  ferner  der 
Raum  c  zur  Einlagerung  des  isolirten  Leitungsdrahtes,  endlich  die  übrig¬ 
bleibende,  5  Mm.  im  Durchmesser  habende  Röhre  zur  Durchsicht. 

Im  abgebogenen  Thcile  der  Röhre  (dem  Schnabel),  sind  die 
Wassercanälo  nahe  am  Endo  derselben  zu  einem  Canale  vereinigt,  am 
oberen  Ende  der  Röhre  münden  sic  in  die  zum  Befestigen  der  Schläuche  angebrachten 
Rohrstückchen  h. 

Die  äussere  Wand  des  Schnabels  ist  in  einer  Breite  von  4  Mm.  und  in 
einer  Länge  von  20  Mm.  durchbrochen,  und  der  innere  Rand  dieser  Oeffnung 
mit  einer  Falzrinnc  zum  Einschieben  einer  Bergkrystallplattc  e  versehen,  welche 
den  Raum,  in  welchem  der  Platindraht  d  eingesetzt  ist,  sowie  die  Oeffnung  f  des 
geraden  Theilcs  des  Rohres  a  luftdicht  verschliesst.  Aus  der  Durchschnitts-Figur  11 

ist  die  isolirt  eingelagerte  Drahtleitung  a  ersichtlich,  deren  Ende 
mit  einem  Platinplättchen  versehen,  in  den  Raum  b  hineinragt; 
c  stellt  die  bis  über  die  Oeffnung  f  eingeschobene  Krystallplatte 
dar,  d  die  Kuppe,  mit  welcher  das  mit  dem  Gewinde  e  versehene 
Rohrende  verschlossen  wird,  und  g  die  eingeschobene  Vorrichtung 
mit  dem  Platindraht.  Diese  Vorrichtung  ist  in  schematischer  Dar¬ 
stellung  aus  Fig.  12  ersichtlich,  und  bestoht  aus  einer  federnden 

Metallspange,  innerhalb  welcher  der  an 
einem  Ende  mit  einem  Köpfchen  ver¬ 
sehene  Platindraht  a  bei  b  durch 
eine  daselbst  eingesetzte  Glasperle 
isolirt  durchgeführt  und  bei  c  mittelst 
einer  Schraube  leitend  mit  der  Spange  verbunden  ist;  am  anderen  Ende  der  Spange  be¬ 
findet  sich  eine  Spiralfeder  d,  deren  Zweck  sich  aus  Nachfolgendem  ergibt.  Ist 
nämlich  diese  mit  dem  Platindraht  armirte  Spange  </,  wie  eine  Gewehrpatrone 
durch  die  Oeffnung  des  Rohrendes  bei  c  eingeschoben,  wie  aus  Fig.  11  ersichtlich 
und  dieses  Rohrende  mit  der  Kuppe  d  verschlossen,  so  tritt  das  eine  Ende  b  des 
Platindrahtcs  durch  den  Druck  der  Spiralfeder  d  mit  dem  Endo  des  eingelagerten 
Leitdrahtes  a  des  einen  Poles  in  leitende  Verbindung,  während  das 
mit  der  Spange  verbundene  zweite  Ende  des  Platindrahtes  durch  den 
Federdruck  der  Spangen  selbst  an  die  Innenwand  dieses  Rohrtheiles,  die 


Fig.  12. 
\d 


a 


Verbindung  mit  dem  zweiten  Polo  vermittelt,  da  das  Rohr  selbst  zur 


Leitung  desselben  dient. 

Der  auf  diese  Weise  in  die  elektrische  Leitung  eingeschaltete 
Platindraht  kann  wie  beim  Urethroskop  durch  die  Verbindung  der 
Leitungsdrähte  von  der  Batterie  mit  den  Ringen  g  Fig.  9  in  den 
u  weiss-glühenden  Zustand  versetzt  werden;  die  Schläuche  für  die  Wasser¬ 

leitung  werden  mit  den  Röhrchen  h  verbunden.  Die  hiebei  entstehende  Hitze  wird 
durch  das  Circuliren  kalten  Wassers  zwischen  den  Wänden  des  Instrumentes,  be¬ 
sonders  des  Schnabels,  unschädlich  gemacht,  ja  selbst  die  Krystallplatte,  die  an  den 
Metallwänden  anliegt,  hiedurch  abgekühlt. 

Durch  dieses  Fenster  des  Schnabels  erhellen  die  Lichtstrahlen  eine  Fläche 
von  10  bis  15  Q  Ctm.  auf  eine  Entfernung  von  5  bis  6  Ctm.  so  intensiv,  dass  die 
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feinsten  Blutgefässe  in  der  Blase 
deutlich  unterschieden  werden 
können. 

Fig.  13  stellt  das  im 
leuchtenden  Zustande  eingeführte 
Instrument,  wie  es  den  Blasen¬ 
grund  beleuchtet,  im  schematischen 
Durchschnitte  dar.  (Um  die  intensive 
Beleuchtung  des  Blasengrundes 
recht  deutlich  zu  veranschaulichen, 
wurden  die  übrigen  Partien  der 
Blase  ganz  dunkel  gehalten,  obgleich  in  Wirklichkeit  bei  Einführung 
des  leuchtenden  Instrumentes  in  die  Blase,  alle  Partien  derselben  mehr 
oder  weniger  intensiv  erhellt  erscheinen.) 

Durch  geringe  seitliche  Bewegungen  des  Instrumentes  können 
andere  Partien  der  Blase  eingestellt  werden. 

Im  grossen  Ganzen  ist  die  Beobachtung  mit  diesem  Instrumente 
jedoch  lediglich  auf  gewisse  Theile  des  Blasengrundes  und  der  hinteren 
Blasenwand  beschränkt. 

Um  ein  grösseres  Gesichtsfeld  zu  erhalten,  wird  der  in  Fig.  14 
in  seinen  äusseren  Umrissen  dargestellte  optische  Apparat  verwendet. 

Derselbe  enthält  an  seinem  unteren  Ende  ein  System  von  Sammel¬ 
linsen  geringer  Brennweite,  ähnlich  den  Objectivsystemen  der  Mikroskope ; 
durch  diese  Linsen  wird  ein  verkleinertes,  verkehrtes,  reelles  Bild  der 
beleuchteten,  gegenüberliegenden  Blasenwand  im  Inneren  des  Rohres 
entworfen;  annähernd  in  der  Mitte  desselben  befindet  sich  eine  Linse 
von  entsprechender  Brennweite,  welche  das  früher  erwähnte  reelle  Bild 
abermals  umkehrt  und  an  die  vordere  Mündung  des  Apparates  projicirt; 
hier  kann  dieses  nunmehr  aufrechte  Bildchen  durch  ein  Ocular,  ähnlich 
dem  eines  zusammengesetzten  Mikroskopes  im,  bis  zu  den  natürlichen 
Dimensionen,  ja  selbst  darüber,  vergrösserten  Massstabe  betrachtet  werden. 

Der  Hauptwerth  dieses  von  Dr.  Nitze  in  dieser  Form  ange¬ 
wandten  optischen  Apparates  besteht  darin,  dass  man  durch  ein  langes, 
4 — 5  Ctm.'  dickes  Rohr  mit  einem  Male  eine  bis  handtellergrosse  Fläche 
in  grösster  Deutlichkeit  zu  übersehen  vermag. 

Der  Kürze  halber  wird  künftighin  dieser,  in  seinen  wesentlichen 
Principien  hier  skizzirte  optische  Apparat,  blos  als  solcher  oder  als  Fern¬ 
rohr  bezeichnet  werden. 

Beim  Gebrauche  wird  dieses  Fernrohr  ganz  vorgeschoben,  z.  B. 
beim  Kystoskop  Fig.  9  bis  an  das  Fenster  des  Schnabels;  beobachtet 
man  aus  grösserer  Entfernung,  duich  Zurückziehen  des  ganzen  Instrumentes 
sammt  dem  eingesetzten  optischen  Apparate  (z.  B.  bis  in  die  Nähe  des  Blasen¬ 
halses),  so  übersieht  man  ein  grösseres  Gesichtsfeld,  wobei  jedoch  die 
einzelnen  Theile  desselben  etwas  verkleinert  und  nicht  in  jener  Detail- 
lirung  zur  Ansicht  gelangen,  als  wenn  man  durch  das  Vorschieben  des 
Instrumentes  dem  zu  untersuchenden  Gegenstände  näher  rückt,  wobei 
allerdings  das  Gesichtsfeld  kleiner,  die  einzelnen  Theile  desselben  aber 


Fig.  13. 
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dafür  etwas  vergrössert  erscheinen,  und 
sich  schärfer  definiren  lassen.  Beim  Ver¬ 
schieben  des  Kystoskops  Fig.  9  ist  zu 
beachten,  dass  das  Fenster  des  Schnabels 
der  Blasenwand  nicht  bis  zur  Be¬ 
rührung  (wodurch  die  Lichtquelle  ver¬ 
deckt  würde),  genähert  weiden  darf. 


Das  zweite,  von  mir  construirte 
Kystoskop,  zur  Untersuchung  vorzugs¬ 
weise  der  seitlichen  und  vorderen  Theilc 
der  Blase,  unterscheidet  sich  von  dem 
Ersteren,  wie  bereits  vorher  erwähnt, 
im  Wesentlichen  darin,  dass  die  Licht¬ 
quelle  an  der  concaven  Seite  des 
Schnabels  angebracht  ist.  Durch  Drehung 
des  ganzen  Instrumentes  kann  somit  nach 
und  nach  jede  beliebige  Partie  der 
seitlichen  Blasenwand  bis  zum  Blasen¬ 
halse  hinauf  beleuchtet  werden;  die 
Beobachtung  geschieht  mit  Hilfe  eines 
dreiseitigen  rechtwinkeligen  Glasprisma’s, 
welches  je  nach  der  Drehung  des  In¬ 
strumentes  von  den  beobachteten  Gegen¬ 
ständen  bald  horizontale,  bald  verticale 
Bilder  liefert,  je  nachdem  bekanntlich 
das  Beobachtete  vertical  oder  horizontal 
situirt  ist.  Fig.  15  stellt  das  ganze  In¬ 
strument  in  seinen  wesentlichen  Theilcn 
dar. 


Es  besteht  aus  dem  katheter- 
förmigen  Rohre  a  u  c,  von  gleichen 
Dimensionen  wie  das  in  Fig.  9  darge- 
stcllte  Instrument,  und  ist  nach  oben 
durch  den  Trichter  h  und  nach  unten 
durch  den  Lichtträger  c  abgeschlossen  ; 
an  letzterem  ist  das  Krystallfenstcr  ä  und 
der  Platindraht  e  an  der  inneren  Seite 
des  Schnabels  und  diesem  entsprechend 
im  geraden  Theilc  dos  Rohres  a  das 
rechtwinkelige  Prisma  f  angebracht.  Aus 
dem  Durchschnitte  Fig.  IG  ist  die 
innere  Einrichtung  des  unteren  Theiles 
des  Instrumentes  ersichtlich  ;  a  ist  der 
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isolirt  eingelagerte  Leitdraht,  b  der  Raum  für  die  Patrone  mit  dem  Platindraht,  c 
die  deckende  Krystallplatte,  d  die  Verschlusskuppe  und  e  das  eingesetzte  Prisma. 

Um  das  Rohr  a  bei  Fixirung  der  Leitdrähte  und  Wasserschläuche  drehen 
zu  können,  ist  am  oberen  Ende  desselben  die  in  Fig.  17  dargcstellte  Einrichtung 
getroffen.  Der  nach  aussen  und  vorne  konisch  verlaufende  Ring  a  a  stellt  mit  dem 
Rohre  b  ein  Ganzes  dar;  die  in  diesem  Ringe  kreisförmig  eingeschnittenen  Kanäle 
communiciren  mit  jenen,  die  aus  dem  Rohre  a  a  (Fig.  15)  daselbst  ausmünden, 
wie  dies  im  Bilde  an  dem  vom  Trichter  entfernteren  Ansatzrohre  für  die  Wasser¬ 
leitung  ersichtlich  ist.  Ein  zweiter  Ring  d  d,  der  sich  auf  ersterem  luftdicht  drehen 
lässt,  ist  mit  den  Zu-  und  Ablaufröhren  e  in  Verbindung,  deren  Mündungen  mit 
den  Kanälen  c  c  correspondiren.  Eine  Spiralfeder  l  die  zwischen  dem  Trichter 
und  dem  Ringe  i  (Fig.  15)  eingeschaltet  ist,  drückt  denselben  immer  gleichmässig 
zum  dichten  Anschlüsse  an  den  Konus. 

Wird  bei  diesem  Instrumente,  Fig.  15  die  Leitzange  an  die  Ringe  g  li 
angeklemmt,  und  die  Wasserschläuche  mit  dem  Ringe  i  durch  die  Röhren  k  ver¬ 
bunden,  so  kann  bei  Fixirung  beider  das  Rohr  a  vom  Rande  des  Trichters  b  aus, 
ringsherum  gedreht  werden,  ohne  dass  die  Strom-  oder  Wasserleitung  dabei  unter¬ 
brochen  wird. 

Der  Trichter  des  Instrumentes  ist  abschraubbar  ;  vorher  muss  jedoch  eine  in 
demselben  befindliche  Schraube, 
wrelche  letzteren  mit  dem  Rohre 
a  fix  verbindet,  entfeint  werden. 

Am  Trichterrande  ist  bei 
m  eine  Marke  angebracht,  welche 
zur  Orientirung  über  die  Lage  des 
Bildes,  sowie  über  die  Richtung 
des  Schnabels  beim  Zurückführen 
des  Instrumentes  dient. 

Dieses  Kystoskop  wird  wie 
das  Erstere  im  leuchtenden  Zu¬ 
stande,  wie  ein  Katheter  in  die 
gereinigte  und  mit  reinem  Wasser 
oder  Luft  gefüllte  Blase  eingeführt  und  durch  das  Rohr  a  mittelst  des  Prisma’s  f 
bei  gleichzeitiger  Verwendung  des  optischen  Apparates  (dessen  unterste  Linse  an  die 
dem  Lumen  des  Rohres  a  zugewendete  Prismafläche  anliegen  muss,)  die  beleuchtete 
Blasenwand  besehen. 

Die  Einstellung  eines  Bildes  geschieht  hiebei  durch  langsames  Vor-  oder 
Rückwärtsziehen,  oder  Drehen  des  Instrumentes  nach  der  einen  oder  anderen  Seite. 

Was  die  Grösse  der  Gesichtsfläche  und  die  Dctaillirung  des  Gesehenen 
betrifft,  kommt  es  hiebei  wie  beim  vorigen  Instrumente  auf  die  grössere  oder  geringere 
Entfernung  des  Aufnahmsapparates  des  Instrumentes  von  der  Blasenwand  an. 

Die  schematische  Fig  18  stellt  die  Einstellung  der  vorderen  Blasenwand  bis 
zum  Blasenhalse  dar. 


Fig.  18. 
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In  Fig.  19  erlaube  ich  mir  zum  Vergleiche  mit  dem  von  mir  rcconstruirten,  als  auch  neu 
construirtcn  Kystoskopc  das  bezügliche  Original-Instrument  Dr.  Nitze’s  vorzuführen.  Es  bestand  aus 
dem  Katheterrohre  a,  welches  bei  c  winkelig  abgebogen  war.  Die  Anbringung  der  elektrischen  und 
Wasserleitung  geschah  hiebei  in  höchst  umständlicher  Weise,  wie  folgt:  Längs  des  ganzen  runden 
Rohres  wurden  an  der  concavcn  Seite  desselben  von  aussen  zwei  flache  dreikantige  Röhren  für  die 

Wasserleitung,  welche  an  der  Schnabclspitze  mit  ein¬ 
ander  communicirten,  aufgelöthet;  zwischen  diesen 
beiden  Röhren  wurde  ein  drittes  Metallrohr  auf  gleiche 
Weise  befestigt,  in  welches  ein  viertes  aussen  mit  Seide 
isolirtes  Rohr  cingeschoben  war.  Erst  durch  dieses 
vierte  Metallrohr  wurde  der  mit  Platin  armirte  Silber¬ 
draht,  wie  bei  Nitze’s  Original-Urethroskop  eingezogen 
und  dessen  Platinendc  im  Inneren  des  Schnabels  be¬ 
festigt.  Ueber  den  Schnabel  b  wurde  zum  Schutze  des 
Platindrahtes  ein  Stück  Federkiel  e  e  geschoben  und 
verkittet ;  durch  die  abschraubbare  Kuppe  d  war  das 
Innere  des  Schnabels  zur  Befestigung  des  vorerwähnten 
Drahtendes  zugänglich  gemacht.  Die  vorhin  erwähnten 
Rohre  und  Röhrchen  mündeten  am  vorderen  Theile  des 
Instrumentes  und  wurden  einfach  zwischen  zwei  Kaut¬ 
schukscheiben  cingeklemmmt  und  also  fixirt;  die  übrigen 
Details  sind  aus  der  Figur  leicht  verständlich. 

An  einem  ähnlichen  Instrumente  war  aiicli 
gegen  den  Rücktritt  des  in  die  Blase  gefüllten  Wassers 
an  der  Kautschukscheibe  ein  vor  die  Mündung  des 
Rohres  zu  schiebendes  Glasschcibchcn  angebracht,  durch 
welches  hindurch,  eventuell  durch  das  nach  Verschiebung 
dieses  Glasfensters  rasch  eingebrachte  Fernrohr  die  Be¬ 
sichtigung  der  Blase  geschehen  sollte;  auch  wurde  ein 
gleiches  Instrument  im  Schnabel  mit  einer  dem  Bruck’- 
schen  Diaphanoslcop  (Fig.  1)  ähnlichen  Einrichtung  ver¬ 
sehen,  welche  als  Lichtquelle  einen  in  einem  Glas- 
cylindcr  eingcschmolzcnen  Platindraht  enthielt,  um 
welchen  im  Zwischenräume,  der  durch  den  Glascylinder 
und  den  aufgeschobenen  Federkiel  gebildet  wurde, 
Wasser  circulirte.  Die  Ausführung  dieser  Art  Licht¬ 
quelle  war  für  die  praktische  Anwendung  wegen  der 
kleinen  Dimension  des  Instrumentes  und  wegen  der 
dadurch  enstchenden  Unsicherheit,  sowie  wegen  der 
durch  Einschaltung  eines  (in  Folge  des  Einschmelzens 
des  Platindrahtes)  sehr  spröden,  und  nur  durch  einen 
(ohnehin  durch  das  circulirende  Wasser  erweichten, 
mithin  keinen  Widerstand  bietenden)  Federkiel  ge¬ 
schützten  Glasrohres  bedingten  Gefährlichkeit  weder 
vortheilhaft  noch  einfacher,  wohl  aber  viel  umständ¬ 
licher  selbst  noch  als  das  in  Fig.  19  abgebildetc  In¬ 
strument;  ferner  wurde  an  ein  solches  Instrument  zur 
Besichtigung  der  vorderen  Blasenwand  versuchsweise 
im  Winkel  des  Schnabels  ein  Planspiegel  (siehe  Nitze’s 
Magenrohr)  eingesetzt,  welcher  aber  wegen  der  geringen 
Dimensionen  nicht  zu  dem  erwünschten  Resultate 
führte.  Vergleicht  man  dieses  Instrument  mit  Fig.  9  und 


15  und  den  daran  geknüpften  Auseinandersetzungen,  so  ergibt  sich  für  den  Kenner  von  so  heiklen  pliysi- 
kalisch-mcdiciuischen  Apparaten,  dass  die  nach  meinen  eigenen  Angaben  ausgeführten  Instrumente  sich 
nicht  nur  allein  durch  eine  zwcckmässigere  Form  derselben,  sondern  vielmehr  durch  so  viele,  bedeutend 
wesentliche  Neugestaltungen  der  einzelnen  Theile  und  des  Ganzen  auszeirhnen,  dass,  wie  ich  es  keck 
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behaupten  kann,  was  auch  jeder  objoctiv  Urtlieilende  gewiss  zugeben  muss,  hiedurch  erst  die  Ver¬ 
wendbarkeit  dieser  Instrumente  für  den  gedachten  Zweck  erreicht  wurde.  Ich  führe  hier  überdies 
nur  die  wesentlichsten  technischen  "Mängel  an  Dr.  Nitze’s-  Instrumente  an,  die  nicht  nur  allein  in 
der  unpraktischen,  schon  beim  Urcthroskop  dargelegtcn  Einrichtung  der  Wasser-  und  Stromleitung, 
sondern  auch  in  der  Unförmlichkeit  des  ganzen  Instrumentes,  besonders  der  schneidig-ovalen  Form 
des  aus  5  Röhren  zusammengesetzten  Instrumentes  bestanden,  das  eine  Drehung  in  der  Harnröhre 
nicht  zuliess,  somit  nur  Stellen  der  hinteren  Blasenwand  zur  Ansicht  gelangen  konnten;  das  Feder¬ 
kielstück  schützte  einerseits  den  Platindraht  nicht  vor  dem  Eindringen  der  Flüssigkeit  aus  der  Harn¬ 
blase  sicher  genug,  war  anderseits  nicht  hinreichend  durchsichtig  und  durch  die  unzweckmässige  Ein¬ 
richtung  der  Wasserleitung  gerade  an  der  zum  Durchtritt  der  Lichtstrahlen  bestimmten  Stelle  leicht 
verbrennbar;  dadurch  endlich,  dass  die  Mündung  c  des  geraden  Rohres  nicht  verschlossen  war, 
musste  Flüssigkeit  in  dieselbe  treten,  die  Linsen  des  Fernrohres  verunreinigen,  und  die  Beobachtung 
des  von  vorne  herein  trüben  Bildes  noch  erschweren. 

Dass  dieses  Instrument  höchstens  zum  Beweise  der  Brauchbarkeit  dieser  durch  Dr.  Nitze 
modificirten  Methode  Dr.  Bruck's  dienen  konnte,  eine  Benützung  derselben  jedoch  für  eine  länger  an¬ 
dauernde  Untersuchung  und  öftere  Verwendung  von  vornchercin  ausgeschlossen  war,  liegt  auf  der  Hand 


Das  Vaginoskop. 


Nicht  etwa,  um  blos  dem  Bestreben  nach  Vollständigkeit  und  Gründlichkeit 
zu  genügen,  sondern  vielmehr  um  einem  factischen,  oft  genug  sich  einstellenden 
Bedürfnisse  zu  entsprechen,  bin  ich  daran  geschritten,  angeregt  durch  die  Recon¬ 
struction,  beziehungsweise  Construction  der  bisherigen  Instrumente,  auch  ein  Vagi¬ 
noskop  zu  construiren.  Dasselbe  gilt  auch  von  den  zunächst  zu  besprechenden  In¬ 
strumenten,  dem  Rectoskop  und  Enteroskop. 

Es  hat  allerdings  seine  Richtigkeit,  dass  man  im  Allgemeinen  für  die 
Untersuchung  der  Vagina  und  des  untersten  Theiles  des  Rectums  mit  dem  Sonnen¬ 
lichte  auskommen  kann;  allein  wenn  es  sich  um  die  Untersuchung  dieser  Höhlen 
an  trüben  Tagen  oder  zur  Nachtzeit  handelt,  so  wird  Jedermann,  der  die  Schwierig¬ 
keiten  derartiger  Untersuchungen  mit  Zuhilfenahme  künstlichen  Lichtes,  z.  B. 
Flammenlicht  aus  eigener  Erfahrung  kennen  zu  lernen  Gelegenheit  gehabt  hat,  die 
Bedeutung  dieser  Instrumente  anerkennen.  Ueberdies  hat  der  bisherige  Erfolg  der 
bereits  früher  abgehandelten  Instrumente  sehr  deutlich  bewiesen,  dass  durch  die 
Elektro-Endoskopie  die  Erforschung,  selbst  bekannter  Partien,  in  viel  detaillirterem 
Grade  möglich  wird,  als  bei  der  bisher  üblichen  Beleuchtungs-  und  Untersuchungs- 
Methode. 


Das  Vaginoskop  setzt  sich  aus  zwei  Theilen  zusammen;  der  eine,  be¬ 
kannte  Theil  ist  ein  beliebiger  Schcidenspiegel,  der  andere  ist  nur  ein  Lichtträger, 
der  an  dem  ersteren  in  beliebiger  Weise  befestigt,  oder  auch  von  demselben  getrennt, 
einfach  in  die  ausgedehnte  Vagina,  wie  ein  Kerzchen  hineingehalten  wird,  um 
jede  Partie  derselben  zu  beleuchten.  Dieser  Lichtträger  kann  auch  im  Wesentlichen 
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Fig.  20. 


wo  dann  die  Indicationen  einerseits 
die  Grundlage  zur  Construction 

vorläufig 
ständen  ein 


die  äussere  Configuration  eines  Scheiden- 
hälters  bekommen,  so  dass  die  Unter¬ 
suchung  auch  in  der  bisher  usuellen  Weise 
vorgenommen  werden  kann. 

In  der  nachfolgenden  Fig.  20  sei 
die  einfachste  Ausführung  eines  derartigen 
Apparates  angezeigt,  wo  der  Lichtträger 
durch  die  Klemmzange  fy  an  ein  Cylinder- 
speculum  befestigt  erscheint.  Die  Einrich¬ 
tung  dieses  Lichtträgers  ist  aus  der  Zeichnung 
leicht  verständlich. 

In  dem  Rohre  a  sind  die  beiden 
Wasserleitungscanäle  und  der  isolirte 
Leitungsdraht  für  den  einen  Pol  unterge¬ 
bracht  ;  das  Rohr  selbst  bildet  den  zweiten 
Pol.  Bei  c  ist  die  Platinschlinge  ersicht¬ 
lich,  ober  welcher  das  schräg  abgesetzte 
Rohr  durch  das  Fenster  zum  Schutze 
gegen  etwa  eindringende  Flüssigkeiten  ver¬ 
schlossen  ist.  Die  Anbringung  der  Wasscr- 
loitungsschläuche  bei  e,  und  des  Contactes 
für  die  Leitzango  bei  d ,  geschieht  in 
der  bisher  mehrfach  angegebenen  Weise. 


Ein  Hysteroskop  eigens  zu  con- 
struiren,  habe  ich  bisher  aus  dem  Grunde 
unterlassen,  weil  man  bei  hinreichend  er¬ 
weitertem  Cervicalcanale  die  Untersuchung 
des  Uterus  auch  vermittelst  der  bereits  ab¬ 
gehandelten  Instrumente,  z.  B.  dem  Ure- 
throskop  vornehmen  kann.  Uebrigens  wird 
die  Gynaekologio  über  kurz  oder  lang  in 
manchen  Fällen  wohl  auch  die  ganze  Cavität 
des  Uterus  der  Untersuchung  unterziehen, 
die  Bedürfnisse  des  Arztes  andererseits 
verwendbarer  Instrumente  bilden  werden. 

dieses  Organes 
obwaltenden  Um- 


und 
allgemein 

Heutzutage  kann  es  sich  daher  bei  der  Untersuchung 
nur  um  speciellc  Fälle  handeln,  für  welche,  je  nach 

entsprechendes  Instrument  eigens  wird  verfertigt  werden  müssen. 
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Das  Rectoskop. 


Dieses  Instrument  wird  im  Wesentlichen  nach  denselben  Principien  her¬ 
gestellt,  wie  das  Vaginoskop.  Auch  hiebei  handelt  es  sich  um  einen  Lichtträger,  der 
an  einem  beliebigen  A^iusspiegel  befestigt  werden  kann;  es  kann  auch  der  beim 
Vaginoskop  beschriebene  Lichtträger  ohne  mit  einem  Speculum  verbunden  zu  werden, 
einfach  in  den  beliebig  dilatirten  Mastdarm 

wie  eine  Kerze  hineingehalten  werden,  um  Fig.  21.  Fig.  22.  Fig.  23. 
die  zu  untersuchende  Partie  zu  beleuchten. 

In  Fig.  22  ist  eine  von  der  eben¬ 
erwähnten  abweichende,  jedoch  für  alle  Fälle 
ausreichende  Einrichtung  dieses  Instrumentes 
dargestellt. 

Es  besteht  aus  einem  nach  Art  eines 
Fergusson’schen  Speculums  aufgeschlitzten 
Rohre  a,  innerhalb  welches  der  Lichtträger  6, 
mit  der  Lichtquelle  c,  die  durch  das  Fenster 
d  dicht  abgeschlossen,  angeschraubt  ist.  Dieses 
Rohr,  dessen  Lumen  nahezu  ganz  zum  Durch¬ 
sehen,  sowie  zur  Einführung  von  Aetzmittel- 
trägern,  Sonden  oder  anderweitigen  Instru¬ 
menten  zur  Verfügung  steht,  trägt  an  seinem 
äusseren  Ende  den  Trichter,  dem  zunächst 
bei  f  die  elektrische  und  bei  e  die  Wasser¬ 
leitung  eingeschalten  werden. 

Ueber  diese,  so  armirte  Röhre  kann  ent¬ 
weder  ein  vorne  offenes  Cylinderspeculum  Fig. 

23  h ,  oder  ein  vorne  geschlossenes  Fergusson’- 
sches  Speculum  Fig.  21  g,  wie  die  endoskopi¬ 
schen  Röhren  beim  Urethroskop  geschoben 
werden.  Mit  dem  Speculum  g  wird  dieser 
Apparat  derartig  eingeführt,  dass  die  Mantelfläche  des  Theiles  a,  den  Ausschnitt  von  g, 
wie  ein  Obturator  verschliesst.  Erst  im  Mastdarme  wird  das  Rohr  a  von  seinem  Trichter¬ 
ende  aus  so  weit  gedreht,  dass  dessen  Ausschnitt  dem  von  g  entspricht. 

Soll  eine  andere  Fläche  der  Darmwand  untersucht  oder  das  ganze  In¬ 
strument  entfernt  werden,  so  kann  man  das  Rohr  a  in  die  frühere  Stellung,  die 
es  beim  Einführen  hatte,  zurückdrehen. 

Eine  Einklemmung  der  Schleimhäute  ist  hiebei  nicht  leicht  möglich,  da  die 
Ränder  des  Rohres  a  stark  abgestumpft  sind. 

Will  man  verschiedene  Tiefen  genau  beleuchten,  so  muss  man  das  Rohr  u 
innerhalb  des  Rohres  g  verschieben. 


Leiter:  Itosehreibunjj  der  Nit/.o-Lcitor’sclien  elektro-ondoskupisehen  Instrumente. 
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Das  Enteroskop. 


Fig.  25. 


Fig.  20. 


Dieses  Iiistrument  soll  die  Untersuchung  tieferer  Partien  des  Darmes  ermög¬ 
lichen.  Die  Beleuchtung  und  Böschung  bis  zur  S-förmigen  Krümmung,  die  bisher 
durch  keine  Beleuchtungsmethode  ausführbar  war,  ist  durch  das  Enteroskop  als 

gesichert  hinzustellen,  woraus  schon 
dessen  Werth  ersichtlich.  Doch 
halte  ich  dafür,  dass  auch  über  die 
S-förmige  Krümmung  durch  ein 
Instrument,  wie  das  in  Fig.  25  ab¬ 
gebildete,  die  Untersuchung  des 
Darmes  möglich  werden  könnte. 

Dieses  Instrument,  Fig.  25, 
besteht  aus  dem  28  Ctm.  langen, 
18  Mm.  dicken  Rohre  «,  an  dessen 
Innenseite  der  mehrfach  besprochene 
Lichtträger  angebracht  ist. 

Zur  Untersuchung  des 
Darmtheiles  bis  zur  S-förmigen 
Krümmung  führt  man  ein  gerades, 
schief  abgesetztes  Rohr  ein  und 
schiebt  in  dieses  das  mit  dem  Licht¬ 
träger  versehene  Rohr  a. 

Zur  Untersuchung  über 
die  S-förmige  Krümmung  hingegen, 
ersann  ich  mir  ein  zum  Theil  ge¬ 
gliedertes,  einseitig  flexibles  Rohr 
//,  (Fig.  24)  dessen  Einführung  bei 
leichter  Drehung  durchführbar  ist. 
Ist  das  Rohr  y  eingeführt,  so  könnte 
vorsichtig  das  Rohr  a  in  dasselbe 
bis  zu  dessen  Geradestreckung  ge¬ 
schoben  werden,  wie  aus  k  (Fig. 
20)  ersichtlich. 

Auch  zur  Untersuchung 
des  unteren  Darmtheiles  bis  zur 
S-förmigen  Krümmung  eignet  sich 
das  (gerade  gestreckte)  Gliederrohr 
/*,  wie  es  in  Fig.  20  dargestellt  ist. 

Ich  habe  wohl  auch  an 
Stelle  des  einseitig  flexiblen  ein  all¬ 
seitig  flexibles  Rohr  construirt; 
dieses  jedoch  musste,  um  das  Einklemmen  von  Schleimhautfalten  zu  verhindern,  mit 
einem  Kautschukschlauche  überzogen  werden;  dieses  Umstandes,  so  wie  der  Unsicher¬ 
heit  in  der  Oriontirung  während  des  Einführens  wegen,  gebe  ich  indess  dem  blos 
einsitig  flexiblen  Rohre  den  Vorzug. 
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Das  Laryngoskop. 

Ausser  dem  Urcthro-  und  Kystoskop  hat  Dr.  Nitze  auch  ein  Laryngoskop 
angegeben,  welches  icli  wesentlich  umgcstaltet  habe.  Dieses  Instrument  wird  nach 
der  Versicherung  gewiegter  Fachleute,  die  cs  probeweise  handhabten,  eine  wesentliche 
Bereicherung  der  zu  diagnostischen  und  laryngoiatrischen  Zwecken  verwendeten 
Instrumente  bilden;  der  Vortheil  dieses  Instrumentes,  wobei  man  die  Lichtquelle 
beliebig  wenden  und  kehren  kann,  gegen  die  bisherige  Methode,  wo  eine  ausserhalb 
des  zu  untersuchenden  Raumes  aufgcstcllte  Lichtquelle  erst  mittelst  eines  Reflectors 
bis  an  den  geneigten  Planspiegel  geleitet,  und  von  diesem  erst  zum  zweitenmalo 
dahin  reflectirt  werden  musste,  woher  ein  Bild  in  dem  Planspiegel  entworfen  werden 
sollte,  ist  schon  a  priori  leicht  einleuchtend.  Der  kleine  Planspiegel  hatte  bei  der 
bisherigen  Methode  die  doppelte  Aufgabe  zu  erfüllen:  einerseits  das  vom  Reflector 
dahin  geworfene  Licht  gegen  die  Stimmbänder  zu  dirigiren,  und  anderseits  von 
Letzteren  ein  Bild  zu  entwerfen;  dieser  Spiegel  ist  daher  immer  grell  erleuchtet, 
und  das  beobachtende  Auge  muss  die  Bilder  in  diesem  es  blendenden  Spiegel 
besehen.  Abgesehen  nun  davon,  dass  die  natürlichen  Farben  der  Gewebe  bei  greller 
Beleuchtung  mit  einem  von  gewöhnlichem,  zerstreuten  Tageslichte  so  differenten 
Lichte  verändert  erscheinen,  erfordert  die  Laryngoskopie  heutzutage  eine  besondere 
Technik,  die  sich  nur  ein  Spezialarzt,  dem  täglich  viele  Fälle  zur  Untersuchung  zur 
Verfügung  stehen,  erwerben  kann. 

Aber  noch  eine  zweite  Bedingung  gehört  ausser  dieser  Technik  dazu,  um  heut¬ 
zutage  laryngoskopiren  zu  können,  nämlich  eine  entsprechende  Sehweite,  da  man  sich, 
das  Auge  mit  dem  Reflector  bewaffnet,  nicht  unmittelbar  bis  an  die  Mundöffnung  des 
Patienten  annähern  kann.  Die  Schwierigkeiten,  die  selbst  die  ausgezeichnetesten  Kliniker 
meines  Wissens  vergeblich  zu  überwinden  suchten,  um  ihre  Kurzsichtigkeit  durch  Ver¬ 
änderung  der  Brennweite  des  Reflectors  oder  durch  Anbringung  von  Loupcn,  ja  selbst 
Fernrohren  zu  corrigircn,  geben  hievon  beredtes  Zeugnis. 

Waren  somit  bisher  nur  die  Normalsichtigen,  oder  im  günstigsten  Falle  die 
geringgradig  Kurzsichtigen  dazu  praedestinirt,  in  mehrwöchentlichen  Kursen  sich 
die  zum  Laryngoskopiren  nöthigen  Fertigkeiten  anzucigncn,  so  wird  dieser  Spezial¬ 
zweig  der  Heilkunde  hiedurch  ein  Gemeingut  Aller,  auch  der  Kurzsichtigen;  denn, 
bei  diesem  Laryngoskop,  wo  die  Lichtquelle  in  die  Nähe  des  zu  besehenden  Objectes 
gebracht  wird,  ist  eine  Annäherung  des  Auges  bis  an  die  Mundöffnung  des  zu 
Untersuchenden  möglich. 

Ausser  diesen  cardinalon  Vortheilen  muss  noch  erwähnt  werden,  dass  bei 
diesem  Laryngoskop  der  Spiegel,  in  welchem  die  Bilder  beobachtet  werden,  nicht 
direct  beleuchtet,  somit  das  Auge  nicht  geblendet  wird  ;  dass  ferner  das  elektrische 
Glühlicht  dem  Tageslichte  viel  ähnlicher  ist,  als  jedwedes  Lampenlicht;  dass  die 
dircctc  elektrische  Beleuchtung  in-  und  extensiver  verwendet  werden  kann,  als  das 
durch  die  zweimalige  Reflexion  vielfach  geschwächte  Lampenlicht;  dass  das  neue 
Laryngoskop  allseitig  gewendet  und  gekehrt  werden  kann,  und  so  selbst  die  ver¬ 
borgensten  Falten  und  Winkel  der  Untersuchung  zuführt,  was  bisher  wegen  der  bei 
einem  derartigen  Versuche  auftretenden  bedeutenden  Lichtzerstreuung,  endlich  der 
totalen  Reflexion  und  Polarisation  des  Lichtes  unmöglich  war. 
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Ausser  all  dem  Gesagten  ist  noch  einer  Haupt¬ 
sache  zu  gedenken  :  Bisher  musste  Jeder,  der  genau 
laryngoskopircn  wollte,  sein  Auge  mit  einem  Reflector 
armiren  und  den  eigentlichen  Kehlkopfspiegel  selbst 
handhaben;  dieser  letztere  musste  jedesmal  vor  dem  Ein¬ 
führen  erwärmt,  und  konnte  nur  so  lange  ohne  Unter¬ 
brechung  verwendet  werden,  als  bis  er  so  weit  abgekühlt 
war,  dass  durch  die  Exspiration  sich  an  demselben  Nieder¬ 
schläge  bildeten;  dieses  erforderte  ein  abermaliges  Er¬ 
wärmen,  Einführen  und  Einstellen  des  Bildes;  hierdurch 
wurde  mitunter  eine  solche  Reizung  der  Rachenschleim¬ 
haut  herbeigeführt,  dass  dieselbe  oft  genug  vorerst  eigens 
zum  Zwecke  der  Untersuchung  minder  empfindlich  ge¬ 
macht  werden  musste. 

All’  dieses  entfällt  bei  dem  neuen  Laryngoskope; 
denn  erstlich  befindet  sich  hier  die  Lichtquelle  im  Rachen¬ 
raume  selbst;  ist  ferners  daselbst  das  Bild  einmal  ein¬ 
gestellt,  so  kann  es  ohne  einen  Reflector  der  Reihe  nach 
selbst  von  einem  grösseren  Auditorium  auf  das  Deut¬ 
lichste  betrachtet  werden,  wobei  der  die  Untersuchung 
Leitende  einfach  zur  Seite  tritt  und  das  Instrument  in 
der  richtigen  Lage  erhält,  was  übrigens,  wie  ich  selbst 
mich  hievon  zu  überzeugen  Gelegenheit  hatte,  auch  der 
Untersuchte  selbst  bewerkstelligen  kann.  Dieses  Instrument 
kann  in  dieser  Weise  beliebig  lange  Zeit  verwendet  werden, 
und  wird  hiebei  durch  die  Vermeidung  des  häufigen  Er¬ 
wärmens  und  neuerlichen  Einführens  des  Spiegels  ein 
bedeutend  geringerer  Reiz  gesetzt  als  früher;  denn  das 
Beschlagen  der  Spiegelplatte  wird  hiebei  durch  eine  ent¬ 
sprechende  Erwärmung  derselben  durch  denselben  elek¬ 
trischen  Strom,  der  den  Platindraht  erglühen  macht, 
verhindert. 

Bisher  war  eine  Kritik  der  dermaligen  Kehlkopf¬ 
beleuchtung  nicht  denkbar,  da  man  doch  nur  die  Vor¬ 
theile  der  Möglichkeit  der  Kehlkopfuntersuchung  überhaupt 
in  Ei wägung  ziehen  musste,  und  die  Mängel  derselben 
sich  erst  beim  Vergleiche  mit  einer  anderen  Methode 
ergeben. 

Die  weiteren  Vergleiche  des  nachfolgenden 
Instrumentes  mit  den  bisher  gebrauchten  überlasse  ich 
der  gesammten  medicinischen  Welt. 


In  Fig.  27  ist  das  Latyngoskop  der  äusseren 
Form  nach  dargestcllt;  es  besteht  im  Wesentlichen  aus 
dem  Planspiegel  nt,  welcher  durch  Charniergelenke  b  an 
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dem  Gehäuse  c  fixirbar  ist;  in  Letzterem  ist  die  Wasserleitung  und  Lichtquelle  d 
untergebracht.  Der  Stiel  e  dieses  Spiegels  besteht  aus  drei  neben  einander  verlaufenden 
Röhren  (f  i  f  in  folgender  Figur),  wovon  die  beiden  seitlichen  zur  Wasserleitung,  die 
mittlere  zur  Einlagerung  des  isolirten  Leitungsdrahtes  bestimmt  sind.  Die  Rohransätze 
g  A,  sowie  die  Ringe  i  lc  des  Griffes  f  dienen, 
wie  die  bei  den  früheren  Instrumenten  zur 
Wasser-  und  Stromleitung. 

Aus  Fig.  28  ist  die  Einrichtung  des 
Inneren  des  Gehäuses  a  ersichtlich. 

Der  aus  Doppelwänden  bestehende,  ver¬ 
kehrt  t/förmige  Raum  steht  mit  den  Canälen 
ff  in  Communication,  die  das  Wasser  durch 
denselben  zu-  und  ableiten,  und  bildet  das 
Kühlhaus  für  den  Platindraht  c,  der  bei  g  mit 
dem  ganzen  Gehäuse  leitend,  bei  h  dagegen  isoliit  mit  dem  Neusilberdraht  (/(durch 
Einklemmen  mittelst  Stiften,  wie  beim  Urethroskop,)  verbunden  ist.  Das  Ende 
dieses  Neusilberdrahtes  steht  mit  dem,  im  Canale  i  verlaufenden  isolirten  Leitungs¬ 
drahte  in  Verbindung.  Derselbe  elektrische  Strom,  der  den  Platindraht  erglühen  macht, 
erwärmt  den  Neusilberdraht,  so  dass  hierdurch  der  Planspiegel  von  den  Nieder¬ 
schlägen  der  Exspirationsluft  freigehalten  -wird. 

In  dem  am  Gehäuse  a  beweglich  angebrachten  Rahmen  h  ist  der  Planspiegel 
e,  dessen  hintere  Fläche  zum  Schutze  des  Silberbelages  mit  einem  Glimmerblättchen 
bedeckt  ist,  eingesetzt;  oberhalb  desselben 

befindet  sich  in  separirtem  Rahmen  die  29. 

Krystallplatte  /,  welche  als  Fenster  für  die 
Lichtquelle  dient. 

Durch  Umlegen  des  Spiegelrahmens 
h  und  Befestigen  desselben  mittelst  des 
Stiftes  in  wird  das  Gehäuse  verschlossen, 
wodurch  einerseits  die  Lichtquelle  vor  Ein¬ 
tritt  von  Flüssigkeit  (durch  das  Fenster) 
geschützt,  anderseits  der  vorerwähnte  Neu¬ 
silberdraht  mit  der  hinteren  isolirten  Spiegel¬ 
fläche  in  Berührung  kömmt.  Die  Form 
des  Spiegel  sistjene  von  Bruns  und  eignet 
sich  am  besten  für  obige  Einrichtung. 

Wird  dieses  Instrument  wie  die 
früheren  in  Thätigkeit  gesetzt,  so  kann  das 
mit  dem  Spiegel  verbundene  Gehäuse  durch 
die  entstehende  Hitze  des  weissglühendon 
Platindrahtes,  welcher  aus  dem  Fenster 
leuchtet,  nicht  mehr  erwärmt  werden ; 
hingegen  wird  der  an  den  eingeschalteten  Neusilberdraht  angepresste  Spiegel  gleich¬ 
zeitig  in  dem  Grade  erwärmt,  dass  ein  Beschlagen  desselben  verhindert  wird.  Der 
zur  Erwärmung  des  Spiegels  gerade  erforderliche  Wärmegrad  ist  durch  die  ent¬ 
sprechende  Länge  und  Dicke  des  Neusilberdrahtes  im  Verhältnisse  zum  Platindraht, 
der  in  dieselbe  Leitung  eingeschaltet  ist,  erreicht. 


Fig.  28. 


22 


Fig.  31. 


Da  alle  Theile  des  Instrumentes,  die 
mit  dem  Körper  in  Berührung  kommen,  mit 
Ausnahme  des  Fensters  und  des  Spiegels  kalt 
bleiben,  und  die  strahlende  Wärme  aus  dem 
Fenster  kaum  empfunden  wird,  so  kann  ein 
solcher  Spiegel  durch  lange  Zeit  zur  Be¬ 
leuchtung  und  Böschung  des  Kehlkopf-Inneren 
verwendet  werden. 

Die  Beleuchtung  geschieht  bis  in  eine 
Tiefe  von  8  — 10  Ctm.  und  in  einem  Umfange 
von  4  Ctm.  Durchmesser  in  solcher  Intensität, 
dass  die  Böschung  bis  in’s  kleinste  Detail 
möglich  ist. 

Die  Handhabung  des  Spiegels  von 
links  bietet  keinerlei  Schwierigkeiten  beim 
Einfuhren  in  den  Rachenraum,  da  die  Ein¬ 
stellung  des  Bildes  ohne  besondere  Bewegung 
des  Spiegels  erreichbar  ist,  und  die  rechte 
Hand  zum  Operircn  frei  bleibt. 

Aus  Fig.  29  ist  die  Einstellung  des 
Spiegels  ersichtlich. 

I  n  F  i  g.  27  wurde  eine  Form  des 
Laryngoskops  vorgeführt;  ich  habe 
jedoch  auch  andere  Ausführungen  er¬ 
probt,  wo  die  Lichtquelle  bis  in  die 
n ä c h s t o  N ä h e  d e r  S t i in m b ä n d c r  einge¬ 
stellt,  worden  konnte.  Selbstverständ¬ 
lich  sind  alle  ferneren  Ae nd crungcn 
a  n  dem  Instrument  ganz  nebensäch¬ 
licher  Natur  und  leicht  ausführbar. 


Das  von  Pr.  N  i  t  z  e  angegebene  Laryngoskop 
(Fig.  30)  bestellt,  aus  einem  doppelwandigen  cylindri- 
seben  Gehäuse  u,  an  welchem  zur  Durcbleitung  des 
Wassers  die  Röhren  h  h  und  zur  Leitung  des  Stromes 
die  llöhren  er  angebracht,  sind.  Durch  letztere  ist.  der 
mit  dem  Platindraht  montirte  Silberdraht  <1  il  gezogen  ; 
der  Platindraht  ist  in  der  Aushöhlung  c  (Fig.  31) 
des  Wassergehäuscs  eingclagcrt.  Mit  diesem  Gehäuse 
ist  der  Spiogelrahnion  /'  verbunden,  in  welchem  ein  Planspiegel  g  (Fig.  31)  eingesetzt  ist,  welch’ 
letzterer  durch  einen  im  Grunde  der  Spicgelfassung  isolirt  eingelagerten  Neusilberdraht  vermittelst 
eines  separaten  galvanischen  Stromes  zur  Vermeidung  des  Bcschlagens  erwärmt  wird. 

Die  Röhren  für  den  Leitungsdraht,  für  das  Wasser  und  der  separate  Leitdraht  g  (für  den 
Neusilberdraht)  sind  durch  Seide  und  Harz  von  einander  isolirt  und  mit  Scidenfäden  zusammen¬ 
gebunden,  und  bilden  so  den  an  einem  Griff  h  befestigten  Stiel  für  den  Spiegel.  Die  Zuleitung  der 
Ströme  von  zwei  gesonderten  Batterien  geschieht  an  die  drei  Lcitungsdriihtc  1,  2  und  3, 
und  die  des  Wassers  durch  Anstecken  von  Gummischläuchen  an  die  Oliven  /.;. 

Ein  Vergleich  ersteren  Instrumentes  mit  diesem  ergiebt  ausser  den  bereits  mehrfach 
erörterten  Mängeln  der  Originalinstrumente  Dr.  Nitze’s  überhaupt,  sowie  abgesehen  von  der  jetzigen 
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Fig.  32. 


entsprechenderen  Form,  vor  Allem  eine  wesentlich  andere, 
brauchbare  Einrichtung,  welche  in  der  beweglichen 
Anbringung  des  Spiegels  an  das  Gehäuse  (wodurch  die 
Manipulation  beim  Einsetzen  neuer  Spiegel  etc.  ohne  Zer¬ 
störung  des  Ganzen  gesichert  ist),  ferner  in  der  Einschaltung 
des  Wärmedrahtes  in  eine  Leitung,  der  compendiösen  Ein¬ 
schaltung  neuer  Platindrähte,  sowie  in  der  Anbringung  eines 
Fensters  zum  Schutze  der  Lichtquelle  gipfelt. 


Das  Pharyngo-Rhynoskop. 

Um  nicht  den  Vorwurf  auf  mich  zu  laden, 
jedes  gerade  oder  gekrümmte  Röhrchen  unter  einem 
besonderen  Namen  zu  beschreiben,  fasse  ich  unter 
der  Benennung  Pharyngo-Rhynoskop  drei,  wesent¬ 
lich  verschiedene  Instrumente  zusammen, 
die  insgesammt  zur  Untersuchung  des  Schlund¬ 
kopfes  und  der  Nasenhöhle  dienen,  und  welche 
dereinst  vielleicht  durch  besondere  Namen,  wie 
etwa:  Pharyngoskop, Rhynoskop,  Conchoskop  u.  s.w. 
werden  unterschieden  werden. 

Hat  das  Laryngoskop  zu  langen  Erörterungen 
Anlass  geboten,  so  könnte  an  diese  Instrumente 
sich  eine  noch  bedeutend  grössere  Discussion 
knüpfen,  wenn  in  dieser  Richtung  bisher  überhaupt 
allgemein  brauchbare  Instrumente  Vorgelegen  wären; 

O  O  O  ) 

denn  es  ist  ja  allbekannt,  dass  spcciell  die  Rliyno- 
skopic  nur  unter  bedeutenden  Schwierigkeiten  und 
durchaus  nicht  etwa  in  dem  Grade,  wie  die  Laryn¬ 
goskopie  aus  übrigens  naheliegenden  Gründen 
(anatomische  Verhältnisse  und  von  Aussen  rcHcctirtcs 
Licht)  gchandhabt  werden  konnte. 

Erwägt  man  hingegen  die  enormen  Vor¬ 
theile,  welche  dadurch  geschaffen  werden,  dass  die 
Lichtquelle  an  den  zu  untersuchenden  Punkt  ge¬ 
bracht,  und  die  also  direct  beleuchtete  Partie  ent¬ 
weder  mittelst  eines  Planspiegels,  oder  nach  Art 
des  Urcthroskops  durch  ein  gerades  Rohr  direct, 
oder  endlich  mitHilfc  eines  rechtwinkligen Prisma’s, 
wie  beim  Kystoskop,  beobachtet  werden  kann,  wo¬ 
durch  auch  die  sonst  durch  anatomische  Verhältnisse 
coupirten  Stellen  zur  Ansicht  gelangen,  so  ergibt 
sich  hieraus  die  Dignität  dieser  Instrumente  von  selbst. 
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Zur  Untersuchung  des  Schlundkopfes  dient  das  in  Fig.  32  dargestellte 
Instrument,  das  im  Wesentlichen  dieselbe  Einrichtung  wie  das  Laryngoskop, 
Fig.  27  besitzt,  und  von  diesem  sich  nur  durch  die,  den  bezüglichen  Verhält¬ 
nissen  entsprechend  angebrachte  Lichtquelle  unterscheidet. 

Bei  diesem  Instrumente  muss  die  Lichtquelle  in  der  Ebene  des  Spiegels 
situirt  sein;  aus  diesem  Grunde  entfällt  hiebei  die  Anbringung  eines  separaten 
Fensters  zum  Schutze  derselben,  vielmehr  wird  das  Spiegelglas  selbst  hiezu  ver¬ 
wendet.  Es  ist  nämlich  der  Spiegel  a  an  seinem  oberen  Rande  b  auf  circa  2  Mm. 

in  seiner  ganzen  Breite,  wie  ersichtlich, 

Fig.  34. 

von  seinem  Silberbelago  befreit,  und  darunter 
der  Platindraht  c  in  seinem  Kühlhause  unter¬ 
gebracht. 

Durch  dieses  so  geschaffene  Fenster 
treten  die  Lichtstrahlen  derartig  aus,  dass  sic 
die  zu  untersuchenden  Stellen  beleuchten, 
ohne  das  beobachtende  Auge  erheblich  zu 
molestiren,  besonders  bei  richtiger  Handhabung 
des  Spiegels,  wie  aus  Fig.  34  ersichtlich. 

Auf  dem  Stiele  des  Spiegels  kann 
zum  Niederhalten  der  Zunge  die  in  Fig.  33 
abgebildete  Spatel  aufgeschoben  werden. 

Die  schematische  Durchschnittsfigur 
34  zeigt  recht  anschaulich  die  eine  Seite 
der  Vortheile  dieses  Instrumentes,  indem  hie¬ 
bei  das  Gaumensegel  und  Zäpfchen  gar  kein 
Hindernis  bieten,  was  von  der  Beleuchtung 
mittelst  refiectirtcm  Lichte  nicht  ausgesagt 
werden  kann;  denn  hier  wird  directes  Licht  hinter  das  Gaumensegel  eingebracht, 
welches  den  ganzen  Nasen-Rachenraum  bis  an  die  vorderen  Nasenlöcher  taghell 
erleuchtet. 

Der  einmal  eingestellte  Spiegel  kann  bei  Anwendung  dieser  Methode 
lange  Zeit  hindurch  behufs  Demonstration  oder  eventuell  Operation  verwendet 
werden,  umsomehr  als  die  Fixirung  desselben  an  dem  abgebogenen  Griffe  ausser¬ 
halb  der  Mundhöhle  auch  durch  den  Patienten  selbst  möglich  ist,  wobei  erstlich 
die  Mundhöhle  desselben,  und  weiters  beide  Hände  des  Untersuchenden  frei 
bleiben  können. 


Das  in  Fig.  35  dargcstelltc  Instrument  dient  zur  Untersuchung  der  Nasen¬ 
höhlen  und  vorzugsweise  der  hinteren  Wand  des  Schlundkopfcs  und  der  in  der 
Nähe  gelegenen  seitlichen  Partien  desselben,  von  der  vorderen  Seite  der  Nase  aus. 
Es  wird  nämlich  analog  wie  ein  Katheter  für  die  Eustachische  Ohrtrompete  durch 
den  unteren  Nasengang  eingeführt.  Die  Einrichtung  dieses  Instrumentes  ist  mit 
Ausnahme  der  Dimensionen  wesentlich  analog  jenem  des  Urethroskops. 

Ueber  den  stabförmigen  Lichtträger  Fig.  35  können  Metallröhren  von  der 
in  Fig.  37  dargestellten  Form  in  verschiedenen  Dimensionen  wie  aus  den  Quer- 


25 


schnitten  1,  2  und  3  Fig.  36  zu  ersehen,  aufgeschoben  werden;  durch  diese  Rohre 
geschieht  nicht  nur  die  Beobachtung  und  Untersuchung  der  beleuchteten  Partien, 
sondern  ist  auch  die  Ausführung  etwa  nöthiger  Operationen  möglich. 

Die  Vortheile  dieses  Instrumentes  gegenüber  den  zu  gleichen  Zwecken 
verwendeten  geraden  Röhren,  in  welche  das  Licht  von  aussen  durch  Reflexion 
eingeleitet  wurde,  bedürfen  keiner  weiteren  Auseinandersetzungen. 


Zur  Besichtigung  sämmtlicher  Nasen  -  Rachengebilde  von  der  Nase  aus 
dient  das  Instrument  Fig.  38,  welches  im  Wesentlichen  analog  dem  Kystoskop 
Fig.  15  construirt  ist. 

An  der,  innerhalb  der  Ansatzstücke  für  die  Wasser-  und  Stromleitung  a  b 
drehbaren  Rühre  c  ist  die  Lichtquelle  d,  ähnlich  wie  beim  Urethroskop  eingesetzt 
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Leiter;  liesohreibung  der  Nitze-Lciter’sohen  eloUtrü-ondoskopischcn  Instrumente. 
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und  mittelst  einer,  in  einer  Metallhülse  e  gefassten  Krystall  platte  geschützt,  welche 
vom  Ende  des  Instrumentes  aus  eingeschoben  und  durch  die  abschraubbare  Kuppe 
/'  fixirt  wird. 

Diese  Einrichtung  ermöglicht  die  Einsetzung  eines  neuen  Platindrahtes  und 
die  Reinigung  des  Fensters  von  innen  her.  Vor  der  Lichtquelle  ist  in  das  Rohr 
auf  derselben  Seite  ein  Prisma  (j  eingesetzt,  durch  welches  alle  seitlichen 
Partien  vom  Trichter  aus  entweder  mit  oder  ohne  einem  Fernrohr  beobachtet 
werden  können. 

Durch  Drehung  des  Rohres  c  vom  Trichter  aus  können  sämmtliche  Ge¬ 
bilde  ringsum  nach  und  nach,  wie  beim  Kystoskop  zur  Ansicht  gebracht  werden. 

Dieses  Instrument  habe  ich  auf  Anrathen  von  Prof.  Zaufal  construirt, 
welches  er  für  die  rhynoskopische  Untersuchung  besonders  als  wünschenswert  erklärte, 
weil  hiedurch  alle  oberen,  unteren,  seitlichen  und  vorderen  Gebilde  genau  und 
scharf  beobachtet  werden  können,  was  bisher  auf  keine  Weise  auch  nur  annähorud 
mit  einem  Instrumente  möglich  war. 

Zu  dieser  Ueberzeugung  gelangte  Prof.  Zaufal  nach  einer  einmaligen  An- 
wcndung  der  ersteren  zwei  Instrumente  an  einem  meiner  Hilfsarbeiter,  die  sich  über- 
lumpt  zur  Erprobung  jedes  der  angeführten  und  weiters  zu  besprechenden  Instru¬ 
mente  freiwillig  zur  Verfügung  stellten. 

Bei  dieser  Untersuchung  erklärte  Prof.  Zaufal  gewisse  Vorgänge  in  einer 
Weise,  wie  vorher  noch  Niemand  sie  gesehen,  beobachtet  zu  haben. 


Stomatoskop. 

Zur  Untersuchung  der  Mundhöhle  und  der  Zähne  habe  ich  das  in  Fig.  39 
abgebildete  Instrument  construirt,  wodurch  die  Beobachtung  sowohl  direct  als  auch 
im  Spiegelbilde  möglich  ist. 

Dasselbe  besteht  im  Wesentlichen  aus  zwei  Theilen,  von  denen  der  eine 
den  Spiegel  mit  dem  Fensterchen  für  die  Lichtquelle,  der  andere  den  Griff  und 
den  Stiel  des  ganzen  Instrumentes  sanimt  der  Strom-  und  Wasserleitung  nebst  der 
frei  zu  Tage  liegenden  Lichtquelle  enthält. 

Der  runde,  15  Mm.  im  Durchmesser  betragende  Planspiegel  a  ist  mit 
seiner  Fassung  an  ein  Rohr  b  fixirt,  an  welchem  noch  ein  rechteckiger  Ausschnitt 
durch  ein  Krystallfenster  c  verschlossen  wird.  Der  zweite  Theil  des  Instrumentes 
endigt  mit  dem  Rohre  d ,  über  welches  das  Rohrstück  b  geschoben  wird;  in  dieses 
Rohr  d  ist  die  Strom-  und  Wasserleitung,  so  wie  die  Lichtquelle  c  wie  beim  Ure- 
throskop  angebracht.  Die  Verbindung  der  Wasserschläuche  geschieht  hier  wie  beim 
Kystoskop  mittelst  eines  drehbaren  Ringes  f  jener  der  Leitdrähte  an  dem  fixen 
Ringe  y,  um  vom  Griffe  h  aus  die  Lichtquelle  und  den  Spiegel  zur  bequemeren 
Einstellung  ohne  Mitführung  der  Schläuche  und  Drähte  um  die  Längsachse  drehen 
zu  können. 

Zur  d  i  r  c  c  t  en  Beobachtung  wird  statt  des  Spiegels  das  Rohrstück  i  Fig.  40 
mit  dem  Fenster  über  die  Lichtquelle  an  das  Rohr  d  gesteckt. 
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Wird  dieses  Instrument,  mit  dem  Spiegel  armirt, 
in  Thätigkeit  gesetzt,  so  leuchtet  der  Platindraht  aus 
dem  Fenster,  ohne  die  Metalltheile  zu  erwärmen;  die 
Erwärmung  des  Spiegels,  die  gegen  das  Beschlagen  auch 
hier  nothwendig  ist,  geschieht  durch  die  strahlende  Wärme 
des  Platindrahtes,  dessen  schlingenförmiges  Ende  durch 
Verschiebung  der  beiden  Rohre  übereinander  innerhalb 
des  Rohres  b  beliebig  nahe  an  die  Spiegelfassung  ge¬ 
bracht  werden  kann. 

Durch  die  grössere  oder  geringere  Entfernung 
der  Platinschlinge  von  der  Spiegelfassung  wird  je  nach 
der  Intensität  des  Erglühens  derselben  der  nöthigc  Wärme¬ 
grad  des  Spiegels  erreicht.  Die  Untersuchung  mit  diesem 
Spiegel  gegenüber  anderen  Spiegeln  mittelst  rcflcctirtem 
Lichte,  besonders  die  der  Zähne,  hat  den  Vorzug 
der  directen  nahen  und  intensiven  Be¬ 
leuchtung  für  sich.  Sie  ermöglicht  das  Besehen  der 
feinsten  und  verborgensten  Defecte,  so  wie  den  noch 
nie  erreichten  Vortheil,  dass  Operationen  im  Munde  und 
an  den  Zähnen,  z.  B.  zur  Excavation  und  Plombirung 
unter  fortwährender  Beleuchtung  geschehen  können, 
zumal  da  das  eingestellte  Instrument  vom  Patienten 
selbst  fixirt  werden  kann.  Statt  der  Spiegelbilder  kann 
mitunter  die  directe  Beobachtung  und  Durchleuchtung 
der  Zähne  vortheilhaft  sein.  Zu  diesem  Zwecke  wird 
die,  mit  dem  separaten  Fenster  Fig.  40  geschützte  Licht¬ 
quelle  so  nahe  an  die  Objecte  angelegt,  als  es  die  An¬ 
sätze  kl  gestatten. 

Diese  letztere  Einrichtung  habe  ich  dem  In¬ 
strumente  auf  Anrathen  des  Herrn  Dr.  Jenkins,  Den¬ 
tist  american  in  Dresden,  gegeben. 

Für  Zahnärzte  könnten  alle,  für  diese  Be¬ 
leuchtung,  so  wie  auch  die  eventuell  zu  galvanokaustischen 
Operationen  nöthigen  Apparate,  wie  die  Batterie  und 
das  Wasserreservoir,  separirt  vom  Operationszimmer,  und 
der  Stromregulator  am  Operationsstuhle  angebracht,  das 
Ablaufwasser  hingegen  unter  diesem  gesammelt  werden. 
Die  Leitung  des  galvanischen  Stromes,  (aus  dicken 
Kupferdrähten  bestehend)  und  das  Wasserrohr  (vom 
Reservoir)  könnten  am  Plafond  angebracht  werden ;  die 
Batterie,  die  mit  einer  Füllung  über  zehn  Stunden  con- 
stant  wirkt,  könnte  während  der  ganzen  Operationszcit 
gefüllt  bleiben,  so  dass  sie  zu  jeder  Minute  für  die  eine 
oder  andere  Verwendung  zur  Verfügung  stände. 


Fig.  39. 
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Instrumente  zur  Oesophago-  und  Gastroskopie. 

Durch  die  nachfolgenden  von  mir  mit  Zugrundelegung  der  B  ru  ck’schen  Methode 
und  in  Verfolgung  der  bezüglichen  Intentionen  Dr.  Nitze’s  construirten  Instrumente  ist 
es  möglich,  die  Speiseröhre  und  den  Magen  in  der  gesummten  Ausdehnung  derselben 
nach  allen  Richtungen  hin  direct  zu  besehen.  Die  Ausführung  von  derlei  Instrumenten 
in  der  Weise,  dass  sie  den  eben  angegebenen  Anforderungen  in  jeder  Richtung 
Rechnung  tragen,  nahm  eine  durch  weitaus  über  ein  halbes  Jahr  andauernde,  unausge¬ 
setzte  Thätigkeit  mit  Verwendung  der  vorzüglichsten  Arbeitskräfte  in  Anspruch,  und  ich 
muss  nach  den  Erfahrungen  meiner  eigenen  dreissigjährigen,  nicht  unbedeutenden  Praxis 
in  der  Verfertigung  ärztlicher  Hilfsmittel  die  Construction  und  Ausführung  dieser 
Instrumente  als  das  bisher  weitaus  schwierigste  Problem,  das  je  einem  Instrumenten¬ 
macher  Vorgelegen  ist,  bezeichnen. 

Die  Grösse  der  sich  hiebei  aufthürmenden,  anfänglich  fast  unüberwindlich 
erschienenen  Schwierigkeiten,  mag  aus  den  eigenen  Worten  Dr.  Nitze’s  erhellen, 
der  diese  Lösung,  wie  ich  sie  durchgeführt,  durch  mechanische  Mittel  für  undurch¬ 
führbar  erklärte. 

Ich  will  den  Leser  hier  nicht  weiter  mit  den  vielfachen  Experimenten  zur 
Lösung  meiner  Aufgabe  behelligen,  sondern  führe  sofort  im  Nachfolgenden  die  beiden 
Instrumente  in  ihrer  vollendeten  Ausführung  vor.  Was  indess  die 
dignitäre  Richtung  dieser  beiden  Instrumente  betrifft,  so  cntschlage  ich  mich  in  dieser 
Beziehung  jeder  auch  noch  so  einfachen  Erörterung,  weil  der  gewaltige  Unterschied 
zwischen  einer  Sonden-Untersuchung  und  einer  directen  Besichtigung  der  erkrankten 
Organe  und  Organtheile  jedem  Vorurteilsfreien  schon  a  priori  klar  sein  muss.  So 
complicirt  auch  diese  beiden  Instrumente  in  der  Zeichnung  und  Dctaillirung  er¬ 
scheinen  mögen,  so  einfach  gestalten  sie  sich  Demjenigen,  der  mit  denselben  hantirt. 


Das  Oesophagoskop 

Fig.  41 

besteht  in  seinem  wesentlichen  Thcilc  aus  einem  biegsamen  metallenen  Schlundrohre, 
welches  durch  eine  knieförmig  abgebogene  Metallhülse  verschiebbar  ist. 

Im  knieförmigen  Thcilc  dieser  Metallhülse,  die  zugleich  als  die  eine  Handhabe 
dieses  ganzen  Instrumentes  dient,  sind  zwei  dreiseitige  rechtwinklige  Glasprismen 
fixirt  und  ermöglichen  die  Betrachtung  eines  an  der  Mündung  des  Schlundrohres 
beleuchteten  Bildes  durch  ein  horizontal  blickendes  Auge.  Damit  dies  gelinge,  muss 
jederzeit  der  in  die  Speiseröhre  eingeführte  Th  eil  sowie  der  in  der  Mundhöhle  be¬ 
findliche,  durch  welchen  der  Einblick  stattfindet,  gerade  gestreckt  werden,  was 
mittelst  eines  Stahldrahtes  vom  oberen,  ausserhalb  der  Mundhöhle  gelegenen  Theile 
des  Instrumentes  aus  besorgt  wird. 
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Fig.  41. 


r'  cf  d 


71 


v 


\Tr 


^^ioh.les  P>nEHJ_£ 


t 


a 


ji 


f 


71 


¥/ 


'J 


P  P' 


An  der  Mündung  des  eingeführten  (unteren)  Theiles  dieses  Schlundrohres 
wird  in  der  bisher  mehrfach  erörterten  Weise  elektrisches  Glühlicht  erzeugt,  und 
die  Wärme  desselben  durch  circulirendes  Wasser  beseitigt.  Das  ganze  Instrument 
wird  in  der  Weise  gehandhabt,  dass  es  ganz  zurückgezogen,  mit  dem  knieförmigen 
Ende  der  Leitungshülse  über  dem  Kehldeckel  eingeführt  und  von  seinem  oberen 
Ende  aus  bei  Fixirung  der  Leitungshülse  so  tief  in  die  Speiseröhre  vorgeschoben 
wird,  als  es  die  krankhaften  Veränderungen  derselben  erheischen.  Wie  dieses  Rohr 
construirt,  auf  welche  Weise  die  elektrische  Leitung,  die  Wasserleitung  und  der 
Spanndraht  in  demselben  ohne  Beschränkung  des  zum  Durchsehen  nöthigen 
Raumes  untergebracht  sind,  auf  welche  Weise  ferner  die  Prismen  in  fixer  Lage 
immer  befestigt  bleiben,  unbeschadet  des  Vor-  und  Rückwärtsschiebens  des  Schlund¬ 
rohres  in  der  Führungshülse,  endlich  die  Einrichtung  der  elektrischen  und  Wasser¬ 
leitung,  der  Spann  Vorrichtung  und  des  optischen  Apparates  am  oberen  Ende  des 
Instrumentes  möge  aus  folgender  Detaillirung  ersehen  werden. 


Das  vorhin  besprochene  metallene,  flexible  Schlundrohr  .s  Fig.  41  ist  35  Ctm. 
lang  und  15  mm.  dick,  und  besteht  aus  00  ringförmigen  Gliederstücken,  die  durch  je 
zwei  seitliche  Charniergelenke  gegen  einander  einseitig  beweglich  sind.  Diese 
Glieder  bilden  sowohl  im  gestreckten  wie  auch  im  gekrümmten  Zustande,  ferner 
auch  in  allen  Mittellagen  jederzeit  ein  vollständig  geschlossenes  Rohr,  ohne  je  quere 
Zwischenräume  zwischen  den  einzelnen  Ringen  zu  bilden,  in  welche  Schleimhaut¬ 
falten  eingeklemmt  werden  müssten;  dies  ist  auf  die  Weise  gelöst,  dass  jeder  einzelne 
Ring  an  der  inneren  Seite  seiner  oberen  Mündung  ausgeweitet  und  um  das  gleiche 
Längenstück  an  der  Aussenseite  seiner  unteren  Mündung  verjüngt  wurde,  so  dass 
ein  Ring  in  den  andern  geschoben  werden  kann. 

Da  die  Ausweitung  und  Verjüngung  lediglich  durch  die  Verminderung  der 
Dicke  der  Mantelfläche  jedes  einzelnen  Ringes  geschah,  wurde  das  Schlundrohr  in 
seiner  ganzen  Länge  in  gleicher  Dimension  (cylindrisch)  erhalten.  Die  einzelnen 
Glieder  sind  ausserdem  an  der  vorderen  und  rückwärtigen  Seite  so  ausgefeilt,  dass 
das  ganze  Rohr  nach  der  einen  Seite  in  einer  Ebene  schneckenförmig  zusammen¬ 
gebogen,  nach  der  entgegengesetzten  Richtung  aber  nur  bis  zur  geradlinigen  Stellung 
gestreckt  werden  kann. 
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Fig.  43. 
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Fig.  44. 


Dieses  Gliederrohr  ist  an  ein  ungegliedertes,  18  Ctm.  langes  Metallrohr  «, 
von  gleichem  Querschnitt  angeschraubt,  welch’  letzteres  den  oberen  vorderen  Theil  des 
ganzen  Instrumentes  bildet,  und  die  übrigen  von  a  bis  Tr  sichtbaren  Theile  trägt; 

pj  ^  abgeschlossen  ist  dieses  Rohr  a  durch 

den  Trichter  T  r  der  die  Loupe  L, 
Fig.  42,  zur  Yergrösserung  des  zu 
besehenden  Bildes  enthält.  Das  ge- 
gliederte  Rohr  s  ist,  wie  aus  dem 
Querschnitte  Fig.  43  ersichtlich,  in  zwei  ungleich  grosse  Räume  getheilt,  von  denen 
der  grössere  i  zum  Durchsehen,  der  kleine  hingegen  zur  Aufnahme  der  Kautschuk¬ 
schläuche  r  r  für  die  Wasserleitung,  dann  des  isolirten  Leitungs¬ 
drahtes  £,  und  des  Spanndrahtes  sp.  dient. 

Diese  Thcilung  des  Rohres  ist  auf  die  Weise  durchgeführt,  dass 
in  jedem  Gliederringe,  seiner  Länge  entsprechend,  ein  rechteckiges 
Plättchen,  an  dessen  beiden  Seiten  dünne  Rohrstücke  angebracht  sind  in 
der  Weise,  wie  aus  Fig.  44  im  Querschnitte  ersichtlich,  cingelöthet  ist.  Durch  die 
kurzen  Rohrstückc  werden  die  Wasserleitungsschläucho  r  r  gezogen,  der  kleinere 
Raum  i1  dient  sodann  zur  Unterbringung  des  Lcitungs-  und  Spanndrahtes; 
damit  die  Einführung  beider  durch  das  zusammengestellte  Glieder¬ 
rohr  jederzeit  leicht  und  sicher  ausgeführt  werden  könnte,  ist  der 
Spann-  und  Leitungsdraht,  wie  aus  Fig.  45  ersichtlich,  an  ein 
elastisches  Metallband  mittelst  Oesen,  die  2  Ctm.  von  einander  entfernt  angelöthet 
sind,  festgehalten,  und  werden  beide  Drähte  sammt  diesem  Metallbande  durch  den 
Raum  i‘  geschoben. 

Das  cinzuführende  Ende  des  Gliederrohres  ist  durch  die  unten 
offene  Kapsel  Je  Fig.  47,  welche  die  Lichtquelle  Fig.  4G  umgibt,  abgeschlossen. 
Diese  Figur  stellt  ein  entfernbares  Stück  dar,  welches  dem  entsprechenden 
Theile  des  Harnt öhren-Instrumentes  analog  construirt  und  mittelst  zweier 
Schrauben  an  das  Gliederrohr  befestigt  ist;  r  r  sind  die  Röhrchen,  über 
welche  die  Kautschukschläuche  festgebunden  werden,  l  ist  der  isolirte 
Leitdraht  für  den  einen  Pol,  während  das  Rohr  selbst  den  zweiten  Pol 
bildet;  scJü  ist  die  Platinschlinge;  der  Spanndraht  ist  separat  an  das  letzte 
Glied  des  Rohres  eingehangen.  Die  beiden  Schläuche,  der  Leitungs-  und 
Spanndraht  sind  an  der  convexen  inneren  Wand  des  ganzen  Rohres  bis 
nach  r‘  ä,  n  Fig.  41  durchgeführt. 

Dieselben  treten  bei  in  durch  den  oberen  Ausschnitt  des  Rohres 
a  heraus;  die  Schläuche  r  r‘  sind  an  die  winkeligen  Metallröhren  c  c'  fest 
gebunden,  an  welche  die  Zuleitungsschläuche  mittelst  Ilolländersehrauben 
befestigt  werden;  der  isolirte  Leitungsdraht  ist  mittelst  der  Schraube  d 
an  den  Ring  c  festgeklemmt,  von  welchem  durch  das  Metallstück  f  der 
Contact  mit  dem  einen  Pole  p  hergestellt  wird,  während  der  zweite  Pol  p‘ 
durch  das  Metallstück  <j  mit  dem  Instrumente  selbst  leitend  verbunden  ist. 
Sowol  der  Ring  e-  als  auch  das  Verbindungsstück  f,  und  der  Pol  p ,  sind 
mittelst  Hartgummizwischenlagen  von  den  übrigen  metallenen  Bestand- 
theilen  des  Instrumentes  isolirt.  Hinter  dem  Ringe  «  ist  das  vordere 


Fig.  45. 
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des  Spanndrahles  mittelst  der  Sch  rau  Ixt  n  an  den  Kloben  n  fest- 


geklornmt. 
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Alle  diese  letztgenannt  Tlieile,  nämlich  die  Knieröhrchen  c  c\  der  Ring  e, 
der  Kloben  tt,  die  Verbindungsstücke  f  (j  für  die  Leitung,  sowie  die  Contact-Rollen 
p  p'  sind  indess  nicht  an  das,  durch  den  Trichter  Tr  abgeschlossene  Rohr  a  be¬ 
festigt,  sondern  mit  einem  über  dasselbe  verschiebbar  eingerichteten  Rohrstück  ot 
verbunden.  Dieses  Rohrstück  ot  sammt  all’  den  vorhin  genannten  Fixirungspunkten 
kann  mittelst  des  einarmigen  Hebels  h  und  der  Schubstange  v  über  das  Rohr  a, 
an  welchem  der  Hebel  h  seinen  fixen  Drehpunkt  io  hat,  nach  vor-  und  rückwärts 
geschoben  werden. 

Durch  das  Annähern  des  Rohrstückes  ot  an  die  Trichteröffnung  des  Rohres 
a  werden  die  Gummischläuchc,  der  Lcitungs-  und  Stahldraht  angespannt  und  hiebei 
durch  letzteren  das  Gliederrohr  s  gerade  gestreckt.  Durch  die  entgegengesetzte  Be¬ 
wegung  werden  alle  genannten  Thcile  entspannt. 

Wie  schon  Eingangs  erwähnt,  wird  das  Gliederrohr  nicht  direct,  sondern 

mit  Hilfe  der  knieförmig  abgebogenen  Leithülse  Fig.  48,  an  der  sich  zugleich  die 

Handhaben  II  II  für  die  das  ganze 

°  Fig.  48. 

Instrument  fixirende  Hand  des  Unter-  jj 

suchers  befinden,  eingeführt.  Das  Glieder¬ 
rohr  kann,  während  II  H  fixirt  wird,  wie 
in  Fig.  41  dargestellt,  von  seinem  oberen 
Ende  T  r  aus,  sowohl  in  gestreckter, 
als  auch  in  relaxirter  Stellung  mit 
Leichtigkeit  vor  und  rückwärts  ge¬ 
schoben,  beziehungsweise  mehr  oder 
minder  tief  eingeführt  werden,  während  zugleich  das  beobachtende  Auge  die  zu 
passirende  Strecke  nach  und  nach  überblickt. 

Dass  die  Beobachtung  eines,  am  verticalen  Ende  des  Instrumentes  auf¬ 
tretenden  Bildes,  durch  ein  bei  T  r  horizontal  schauendes  Auge  mittelst  zweier  in 
dem  Knie  der  Leitungshülse  a  befestigten,  rechtwinkligen,  dreiseitigen  Glas-Prismen 
geschieht,  wurde  bereits  oben  gesagt.  Es  erübrigt  nur  noch  die  Art  und  Weise  der 
Befestigung  dieser  Prismen  im  Kniestücke  der  Leithülse  anzugeben,  die  es  ge¬ 
stattet,  dass  ohne  Verschiebung  derselben  das  Gliederrohr  innerhalb  der  Leithülse 
nach  vor-  und  rückswärts  bewegt  werden  kann,  und  so 
in  jeder  Einstellung  die  Beobachtung  ermöglicht. 

Die  beiden  Prismen  p  r  und  p  r‘  sind,  wie  aus 
Fig.  49  ersichtlich,  einzeln  gefasst  und  durch  den  Bogen 
b  (j  unverrückbar  zusammengekuppelt,  und  mittelst  der  ver¬ 
ticalen  Stützplättchen  s  t  an  die  Platte  p  l  befestigt,  so 
dass  Fig.  49  ein  fixes  System  darstellt. 

Die  Verschiebung  des  Gliederrohres  6-  über  dieses  System  wurde  auf  die 
Weise  erreicht,  dass  ersteres  seiner  ganzen  Länge  nach  an  seiner  concaven  Seite, 
wie  aus  Fig.  50  erhellt,  aufge- 
schlitzt  worden  ist. 

Dieser  Schlitz  s  z  ent¬ 
spricht  der  Dicke  der  kurzen 
Stützplättchen  des  Systemes 
die  in  dem  Schlitze  stehen,  und  nun  dürfte  es  verständlich  sein,  wie  letzteres  an  die  Leit¬ 
hülse  fixirt,  dennoch  eine  Verschiebung  des  Rohres  s  innerhalb  derselben  gestattet. 


Fig.  49. 
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Die  Fixirung  und  Lage  des  Systenies  in  Bezug  auf  die  Leithülse,  ist  in 
Fig.  51  dargestellt. 

Zu  diesem  Zwecke  wird  ein  elliptischer  Aus¬ 
schnitt  Oe  des  Rohres  a  (Fig.  50)  mit  einem  gleich 
grossen  Ausschnitt  Oe  der  Leithülse  (Fig.  48),  zu¬ 
sammengepasst,  und  hiedurch  das  System  in  das 
Knie  der  Leithülse  eingebracht,  sodann  aussen 
mittelst  einer  verschiebbaren  Platte  sr  befestigt. 

Die  Loupe  (Fig.  42)  zur  Vergrösserung 
des  Bildes  dienend,  kann  im  Trichter  durch  den 
aussen  vorragenden  Stab  mittelst  der  Schrauben¬ 
mutter  y,  zur  genauen  Einstellung  verschoben,  oder  auch  ganz  entfernt  werden, 
falls  man  das  Gesehene  in  natürlicher  Grösse  beobachten  will. 


Fig.  51. 


Handelt  es  sich  nur  um  die  Untersuchung  des  obersten  Thciles  des  Oeso¬ 
phagus,  beziehungsweise  nur  um  die  Besichtigung  des  Einganges  in  die  Speiseröhre, 
so  kann  ein  kurzes  Instrument,  das  wol  die  wesentlichen  Theilc  des  Oesophagoskops 
enthält,  jedoch  nicht  aus  zwei  ineinander  verschiebbaren  Röhren  besteht,  sondern 
gleich  im  Ganzen  gefertigt  ist  (von  der  äusseren  Form  der  Leithülse  etwa)  ver¬ 
wendet  werden. 


Das  Gastroskop 


dient  zur  Inspcction  der  inneren  Wände  des  Magens.  Dies  wird  durch  das  Einbringen 
der  Lichtquelle  in  den  Magen  selbst  und  durch  Betrachtung  der  hiedurch  beleuchteten 
Partien  desselben  ausgeführt.  Um  dies  möglich  zu  machen,  bedient  man  sich  im 
Wesentlichen  eines,  dem  vorigen  ähnlichen  Instrumentes,  das  aus  einem  verticalen 
Schlundrohre  mit  einem  horizontalen  Mundrohre  besteht.  Da,  wo  beide  (gerade  über 
dem  Kehldeckel)  ein  Knie  bilden,  sind,  wie  beim  vorhergehenden  Instrumente,  zwei 
rechtwinklige  Prismen  zu  gleichen  Zwecken  benützt.  Um  aber  auch  die  seitlichen 
Partien  des  Magens  besehen  zu  können,  ist  am  cingeführten  Ende  des  Instru¬ 
mentes  ein  optischer  Apparat  wie  beim  Kystoskop  angebracht.  Da  indess  beim 
Gastroskop  die  Drehung  des  ganzen  Schlundrohres  zwar  mechanisch  ausführbar, 
aber  aus  dem  Grunde  nicht  opportun  erschien,  weil  hierdurch  möglicher  Weise 
das  ganze  Speiserohr,  das  sich  jedenfalls  wie  bekannt  jeder  Schlundsonde  eng  an¬ 
schmiegt,  hätte  torquirt  werden  können,  ist  die  Einrichtung  getroffen,  dass  nur  der 
optische  Apparat  bei  Fixirung  des  ganzen  Schlundrohrcs  um  eine  verticale  Achse 
drehbar  construirt  wurde,  welche  Bewegung  vom  Trichterendc  aus  regiert  wird. 
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Fig.  52. 


a 


YP, 


Das  Gastroskop  Fig.  52  besteht  im  Wesentlichen  aus  dem  bereits  im 
Vorigen  des  näheren  beschriebenen  44  Ctm.  langen  und  15  Mm,  dicken  Glieder¬ 
rohre  .9,  welches  mit  dem  22  Ctm.  langen  ungegliederten  Rohre  a,  das  nach 
Oben  durch  den  Trichter  Tr  abgeschlossen  ist,  zusammenhängt. 

Das  Schlundrohr  .<?,  sowie  ein  Theil  des  Rohres  a  sind  wie  beim  Oosopha- 
goskop,  innerhalb  des  Leitungshülse  Lt  verschiebbar.  Desgleichen  ist  über  das  Rohr 
a  auch  beim  Gastroskop,  das  kurze  Rohrstück  ot  vermittelst  des  Hebels  h  ver¬ 
schiebbar,  an  welch’  letzterem  auch  hier  die  Knieröhrchen  c  c'  für  die  Wasser¬ 
leitung,  die  Klemmschraube  d  für  die  isolirte  elektrische  Leitung  und  die 
Klemmschraube  n  zur  Befestigung  des  Spanndrahtes  an¬ 
gebracht  sind. 


Fig.  53.  Fig.  54. 

k 


Ausser  allen  diesen  genannten,  bereits  aus  den 
früheren  bekannten  Theilen,  befinden  sich  an  dem  ver¬ 
schiebbaren  Rohrstücke  ot  beim  Gastroskop  noch  die  ge¬ 
krümmten  Röhrchen  h  1>\  die  Rolle  JU  und  die  Spiralfeder 
?,  deren  Zweck  im  Folgenden  dargclegt  werden  wird. 

Different  vom  Oesophagoskop  ist  bei  diesem  Instrumente  das  untere 
Ende,  welches  die  Louchtvorriclitung  L  und  den  zur  Betrachtung  der  Wände 
des  Magens  dienenden  optischen  Apparat  0  enthält,  construirt.  Die  Leucht¬ 
vorrichtung  L  ist  genau  dem  Bruck’schen  Diaphanoskop  nach- 
gcbildet. 

In  das  dreiarmige  Laternengerüste  L,  (Fig.  53)  sind  die 
beiden  Glaskölbchen  K  Je,  Fig.  54  luftdicht  in  der  Weise,  wie  aus 
Fig.  52  ersichtlich,  eingesetzt.  Zwischen  den  beiden  Kölbchen  K  Je 
ragt,  durch  eine  Laternenstütze  gedeckt,  das  metallene  Wasserzu- 
loitungs-Röhrchcn  z  (Fig.  52)  bis  auf  den  Grund. 

Das  Wasser  erfüllt  somit  den  ganzen  Raum  zwischen  den 
Kölbchen  K  Je  und  absorbirt  die  gesammte  vom  glühenden  Blatin- 
draht  Pt  ausgehende  Wärme. 

Das  Wasscrableitungsröhrchcn  z‘,  Fig.  55,  geht,  von  der 
Decke  der  Laterne  L  aus;  diese  Laterne  L  ist  an  das  Gehäuse  G 
d/i  (Fig.  52)  angeschraubt,  das  Gehäuse  G  selbst  ist  durch  die  Schraube  y  mit 
dem  Gliederrohre  verbunden  und  bietet  nach  Entfernung  des  Latornengcrüstes 
und  Abhebung  des  Deckels  die  die  in  den  schematischen  Figuren  dargestellten 
Ansichten  der  einzeln  hier  untergebrachten  Theile. 

heiter  :  nöschrcibiinjr  iler  Nitzo-T.irili-r’Kcln'ii'  cli'Utro-i'ndosUopisclion  Tnstnimc.ntP.  ^ 
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Fig. 
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Fig.  58. 


müsste, 
an  die 


Unmittelbar  nacli  Entfernung  des  Deckels  äh  Lässt  sich  das  aus  dem  Prisma 
50  und  den  Linsen  Li,  Li\  Li"  bestehende  System  herausnehmen,  das  an 
seiner  Fassung  das  gezähnte  Stirnrad  str  trägt.  Diesem  Stirnrade  ent¬ 
sprechend  befindet  sich  an  der  dem  Prisma  gegenüberstehenden  Innen¬ 
wand  des  Gehäuses  G  das  Kammrad  ler,  Fig.  55,  welches  die  kleine  Rolle 
rl  Fig.  58  trägt.  Ueber  diese  Rolle  wird  ein  Seidenfaden  fd  geschlungen, 
neben  den  Wasserleitungsschläuchen,  dem  Leitungs-  und  Spanndraht 
durch  das  ganze  Schlundrohr  und  durch  die  gebogenen  Röhrchen  b  b 
(Fig.  57)  geführt  und  an  zwei,  von  einander  abstehenden  Punkten  der 
Rolle  lil  befestigt,  deren  Entfernung  von  dem  Rohrstück  ot  (Fig.  52) 
durch  die  Spiralfeder  i  regulirt  wird.  Mittelst  der  Rolle  111  und  des 
Fadens  fd  kann  die  kleine  Rolle  rl  Fig.  58  gedreht  werden, 
welche  Bewegung  durch  das  Kamm-  und  Stirnrad  auf  das  System 
Fig.  56  übertragen  wird.  Damit  durch  das  Anziehen  der  Faden¬ 
ende  diese  Bewegung  ausgelöst  werden  kann,  beziehungsweise  um 
den  Faden  fd  stets  mit  Reibung  um  die  Rolle  rl  verschieben  zu 
können,  wird  der  ganze  Faden  durch  die  Spiralfeder  i  stets  ge¬ 
spannt.  Die  Drehung  des  Systems  um  eine  veiticale  Achse  wird 
einerseits  zu  dem  Zwecke  ausgeführt,  um  nicht  nur  ein  sich  eben 
präsentirendes  Bild  einer  beschränkten  Stelle  der  inneren  Magenwand 
zu  betrachten,  sondern  um  durch  die  besprochene  Rotation  während 
des  Einblickens  nach  und  nach  den  grössten  Theil  der  inneren 
Magenwand,  besonders  alle  seitlichen  vorderen  und  tiefer  gelegenen 
Partien  derselben  wie  beim  Kystoskop  zur  Ansicht  zu  bringen,  an¬ 
dererseits  aber  auch  um  beim  Einführen  des  Instrumentes  das  Prisma 
vor  Beschmutzung  durch  Bergung  desselben  hinter  die  Mantelfläche 
des  Gehäuses  G  zu  schützen. 

Weil  zu  dieser  Drehung  durch  die  beiden  Rollen  ein  Faden 
ohne  Ende  wegen  des  engen  Raumes,  durch  den  derselbe  gleiten 
nicht  verwendet  werden  kann,  so  sind  die  Enden  hiebei,  wie  schon  erwähnt, 
grosse  Rolle  111  befestigt,  wodurch  die  Drehung  des  Systems  respective 
-,-j  Prismas,  je  nach  der  zu  speculirenden  Stelle  rechts  oder  links  ge¬ 
schehen  muss. 

Die  Linsen  Li,  Li' ,  Li"  des  Systemes  Fig.  56  ergänzen  sich 
mit  der  im  Trichter  befindlichen  Loupe  zu  dem  bereits  früher  näher  be¬ 
sprochenen  fernrohrartigen,  optischen  Instrumente,  wobei  die  Linsen  Fig.  56 
das  Objectiv,  dagegen  die  Loupe  das  Ocular  bilden;  diese  Vorrichtung 
dient,  wie  bekannt,  zum  Uebersehen  eines  grossen  Gesichtsfeldes.  Will 
man  jedoch  ein  kleineres  Gesichtsfeld  im  vergrösserten  Massstabe  betrachten, 
so  kann  man  die  Objoctiv-Linsen  entfernen  oder  andere  dafür  einsetzen. 

Die  Einstellung  geschieht  durch  Verschiebung  der  Loupe  mittelst  der 
an  dem  Trichter  befindlichen  Schraube  y.  Damit  die  zur  Drehung  des  Systems 
bestimmten  Seidenfäden  fd  sich  nicht  verwickeln,  sind  dieselben  seitlich 
vom  Leitungs-  und  Spanndrahte  in  der  bereits  beim  Oesophagoskop  be¬ 
sprochenen  Weise  an  ein  Metallband  (Fig.  59)  befestigt.  Da  das  Ga- 
stroskop  lediglich  zu  Untersuchungen  im  Magen  bestimmt  ist,  wurde  es 
nicht  seiner  ganzen  Länge  nach  aufgeschlitzt,  was  vorerst,  überflüssig, 
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anderseits  unzwockmässig  gewesen  wäre,  da  hei  der  Gastroskopie  der  Magen  durch 
irgend  ein  durchsichtiges  Medium,  eventuell  Kohlensäure  ausgedehnt  werden  muss, 
in  welchem  Falle  ein  langer  Schlitz  ein  Entweichen  dieses  Mediums  herbeiführen 
würde.  Das  Gastroskop  wird  im  rclaxirtcn  Zustande  wie  eine  Schlundsonde  einge- 
führt  und  erst  hernach  die  Leitungshülse  nachgeschoben.  Die  Einführung  kann  aber 
auch  in  der  Weise  statt¬ 
finden,  dassdas  Schlund-  - 
rohr,  so  weit  es  geht,  { 
in  die  ITülse  zurückge¬ 
zogen,  auf  die  vorher 
besprochene  Weise  ein- 
geführt,  die  Leithülse 
über  dem  Kehldeckel 
an  der  Handhabe  fixirt, 
und  hierauf  das  Schlund¬ 
rohr  von  seinem  oberen  Ende  entsprechend  tiefer  cin- 
gcschoben  wird.  Die  ganze  Einrichtung  der  Verschiebung 
trägt  einerseits  den  differenten  Idingen  der  Speiseröhren 
bei  verschiedenen  Individuen  Rechnung,  und  ist  der  Schlitz 
daher  blosl2Ctm.  lang  durchgeführt,  was  den  extremsten 
Längen  der  Speiseröhren  von  44  und  32  Ctm.  entspricht; 
anderseits  ermöglicht  sie  die  richtige  Einstellung  ver¬ 
schieden  tiefer  Partien  des  Magens.  Die  Lichtquelle 
kann  bei  diesem  Instrumente  statt  aus  einem  sehlingen- 
förmigen  Platindrahte  aus  einem  in  einer  Spange  ausge¬ 
spannten  gewundenen  Platinstreifen,  wie  aus  Fig.  60  er¬ 
sichtlich,  bestehen,  welche  in  das  Gehäuse  eingeschraubt 
wird;  a  ist  der  Platindraht,  welcher  in  die  Spange  b  so 
eingelagert  wird,  dass  das  Ende  c  isolirt,  und  das  andere 
Ende  d  leitend  mit  derselben  verbunden  ist. 


Fig.  63. 


a. 


r 


Das  vierte,  von  Dr.  Nitze  angegebene  Instrument  war 
dazu  bestimmt,  zur  Besichtigung  des  Mageninnern  zu  dienen;  I)r. 

N  i  tze  gab  diesem  Instrumente  daher  auch  den  Namen  Gastroskop. 

Dieses  Original-Instrument  Dr.  N  i  tz  e’s  bestand  aus  einem 
stumpfwinklig  abgebogenen  Metallrohre,  das  in  Fig.  61  von  g‘  bis 
g  reichte;  an  diesem  Metallrohre  wurde  eine  allseitig  fdexiblc  Metall- 
spirale  (von  a  bis  g  reichend)  angebracht;  seitlich  an  dieser  Vor¬ 
richtung  wurden  zwei,  vorne  an  Metallröhren  befestigte  Kautschuk¬ 
schläuche  c  für  die  Wasserleitung,  die  in  die  Oliven  1c  lc  übergingen, 
der  mittelst  Seide  isolirte  Leitungsdraht  d,  sowie  ein  zum  Aufblasen 
des  Magens  dienen  sollendes  Röhrchen  m  angebracht.  An  dem 
unteren  Ende  dieser  so  armirten  Drahtspirale  a  war  ein  Rohrstück 
h  Fig.  62  mit  einem  seitlichen  cylindrischen  Ausschnitte  g  angesetzt, 

dieses  Rohrstück  h  nahm  die  Wasserleitungsschläuche  und  den  isolirten  Leitdraht  auf  und 
in  das  Kühlhaus  b  über,  in  welchem  der  Platindraht  e  ausgespannt  war.  Ueber  dieses  Kühlhaus 
wurde  die  Elfenbeinkapsel  /‘Fig.  63  aufgeschraubt;  diese  besass  ein  der  Lichtquelle  entsprechend 
angebrachtes  Fenster,  das  durch  ein  Glimmerblättchen  abgeschlossen  war.  Bei  g  war  ein  geneigter  und 
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bei  i  ein  diesem  paralleler  Planspiegel  zur  Projection  der  zu  beobachtenden  Bilder  eingesetzt.  Der 
Spiegel  <j  war  durch  ein  Glasröhrchen,  jener  bei  i  durch  den,  das  ganze  Instrument  theilweise 
überziehenden  Gummischlauch  gedeckt. 

l)r.  Nitzc,  dessen  Constructionen  durch  dieses  vierte  Instrument  abgeschlossen  sind,  kann 
ebensowenig  als  sonst  Jemand  dafür  halten,  dass  dieses  von  ihm  selbst  als  absolut  un¬ 
brauchbar  erklärte  Instrument  mir  bei  der  Construction  meines  Oesophagoskops  beziehungs¬ 
weise  Gastroskops,  als  Modell  gedient  habe. 

Ich  glaube  hiebei  jeder  Kritik  dieses  Instrumentes  durch  die  Vorführung  desselben  in 
naturgetreuer  Abbildung,  sowie  durch  die  Selbstkritik  Dr.  Nitze’s  überhoben  zu  sein,  denn  durch 
eine  allseitig  flexible,  auf  keine  Weise  gerade  streckbare  Metallspirale  wird  es  wol  Niemandem  einfallen 
den  Magen  untersuchen  zu  wollen;  überdies  sollte  eine  Lange  des  Magenrohres  für  alle  Speisröhren¬ 
langen  ausreichen.  Wäre  es  überhaupt  möglich  gewesen,  auch  nur  etwas  selbst  im  freien  Raum  durch 
dieses  Instrument  zu  sehen,  so  hätte  im  günstigsten  Falle  nur  ein  und  dieselbe  beschränkte  Partie 
zur  Untersuchung  kommen  können. 


Otoskop. 


Zur  Untersuchung-  des  Gohöroiganes  vom  äusseren  Gehörgange  aus  dient  das 
6  1  di 
construirt  ist. 


in  Fig.  6  1  dargestellte  Instrument-,  welches  im  Wesentlichen  analog  dem  Urcthroskop 


Fig.  65. 


Der  Thcil  a  dient  zur 
Wasserloitung  und  zur  An¬ 
bringung  der  Lichtquelle  b.  Die 
Verbindung  der  Strom-  und 
Wasserleitung  geschieht  an  c 
und  d.  In  den  Ring  c  wird  der 
Trichter  Fig.  65  durch  Vor¬ 
reibung  befestigt,  auf  welche 
Art  T  r  i  c  h  t  o  r  v  o  n  verschie¬ 
dener  Dimension  an  g  o- 
b  rächt  werden  können. 
Obwohl  zu  diesem  Zwecke  das 
durch  ein  kurzes  konisches  Rohr  reticctirte  Licht  ausreichend  erscheint,  so  könnte 
doch  zu  Operationen  und  zur  Demonsti ation  mitunter  diese  Art  Beleuchtung  von 
Voitheil  sein. 


Durch  die  Beschreibung  des  Bruck’schen  Diaphanoskops,  Fig.  1  und  2,  ist 
das  Wesen  der  elekiro-endoskopischen  Untersuchungsmethode  bei  Anwendung  des 
Glühlichtes  dargelcgt  worden. 

An  jedem  der  abgebildeten  und  beschriebenen  Instrumente  wurden  allemal 
die  drei  Hauptsachen  :  Platindiaht,  elektrische  und  Wasserleitung  genau  hcrvoi gehoben. 
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Der  erstcre  musste  je  nach  den  Dimensionen  und  dem  Zwecke  der  Instru¬ 
mente  in  der  stets  genau  angegebenen  Weise  verschiedentlich  eingeschaltet  werden; 
für  die  zwei  Leitungen  befinden  sich  die  immer  gleich  bleibenden  Ansätze  an  jedem 
Instrumente,  nämlich  zwei  durch  eine  isolirende  Schichte  von  einander  getrennte 
Mctallringe  zum  Anklemmen  der  Leitzange,  und  zwei  mit  Gewinden  versehene  Metall- 
röhrchcn,  an  welche  mittelst  Holländern  die  Wasserleitungsschläuchc  befestigt  werden. 

Zur  Herstellung  des  Confactes  der  beiden  Polo  der  elektrischen  Batterie 
mit  den  isolirten  Leitungen  der  Instrumente  dient  eine  mehrfach  erwähnte  Leit- 
zangc,  die  aus  zwei  Paar  von  einander  isolirten  federnden  Backen  zum  Umklemmen 
der  vorher  besprochenen  isolirten  Metall  ringe  der  Instrumente  besteht.  Jedes  Backen¬ 
paar  ist  zur  Erzielung  eines  unter  allen  Verhältnissen  stets  sicheren  Contactes  für 
sicli,  unabhängig  vom  anderen,  federnd  eingerichtet. 

Je  eines  der  Griffenden  dieser  doppelten  Leitzange  steht  mit  einem  Polende 
des  flexiblen  Leitungsdrahtes  derart  in  metallischer  Verbindung,  dass  die  Drahtenden 
in  die  bezüglichen  Oesen  der  Handgriffe  der  Leitzango  eingelöthot  sind,  so  dass  die 
Leitungszange  und  die  Leitungsschnüre  ein  Ganzes  darstellen.  Die  freien  Enden 
dieser  doppelten  Leitungsschnüre  werden  mit  den  Polen  einer,  zu  dauernder  Glüh¬ 
wirkung  tauglichen  galvanischen  Batterie  verbunden. 

Ehe  ich  jedoch  zur  Beschreibung  dieser  Batterie  schreite,  schicke  ich  die 
Besprechung  der  Wasserleitung  und  des  Strornregulators  mit  der  Darstellung,  wie 
selbe  und  die  Batterie  mit  den  Instrumenten  verbunden  werden,  voraus. 

Diese  beiden  Vorrichtungen,  von  denen  die 

Wasserleitung 


mit  die  Hauptsache  der  ganzen  Untersuchungsmethode  bildet,  die  S  tro  m  ro  g  ul  at  i  on 
als  Beigabe  zur  Batterie  hingestellt  werden  kann,  erforderten  durchaus  keine  geringere 
Aufmerksamkeit  und  mindere  Präcision  der  Ausführung  als  die  zur  Untersuchung 
dienenden  Instrumente  selbst. 

Denn  nur  an  der  plumpen,  ungeschickten  und  mangelhaften  Ausführung 
der  Wasserleitung  war  es  gelegen,  dass  man  seitBruck  die  Wasserleitung  als  einen 
Ballast  willig  verliess,  ja  unter  solchen  Umständen  es  sogar  Trouvö  als  ein  Verdienst 
anrechnete,  dass  er  eine  mechanische  Schwierigkeit,  deren  Lösung  er  nicht  gewachsen 
war,  einfach  überging,  und  statt  vorwärts  zu  kommen,  in  der  ganzen  Angelegenheit 
einen  Rückschritt  angebahnt  hat. 

In  der  von  mir  durchgeführten  Weise  ist  die  Wasserleitung,  wie  aus  dem 
Nachfolgenden  leicht  ersichtlich,  nicht  nur  kein  Ballast,  sondern  im  Gegentheile,  eine 
von  Jedermann  leicht  zu  handhabende  und  in  ihrer  Wirkung  stets  zuverlässige 
Vorrichtung. 

Die  Wasseileitungskanäle  in  den  einzelnen  Instrumenten  sind  bekanntlich 
dünne  Röhrchen,  ausserdem  muss  das  Wasser  mein  fach  abgebogene  Bahnen  durch¬ 
laufen;  um  dies  zu  veimögen,  muss  dasselbe  unter  hohem  Drucke  in  die  Instrumente 
eingeleitet  werden.  Bekanntlich  wird  dieser  Druck  ohne  Zuhilfenahme  complicirter 
Vorrichtungen  nach  elementaren  hydrostatischen  Gesetzen,  wie  bei  jeder  Irrigations- 
kanne  durch  eine  entsprechend  hohe  Aufstellung  des  Wassergefässes  erzielt.  Da 
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nicht  überall  ein  entsprechend  hoher  Kasten  oder  passend  angebrachter  Haken  an 
der  Decke  zur  Befestigung  vorausgesetzt  werden  konnte,  überdies  die  Wasserleitung 
an  sich  eine  verlässliche  und  sichere  Fixirung  des  Wassorgefässes  erforderlich  macht, 
wurde  zum  Aufhängen  derselben  ein  einfaches,  leicht  transportables  Gestell  her¬ 
gestellt,  das  allezeit  und  in  jedem  Raume  ohne  vorausgegangene  Vorbereitung  oder 
irgend  welche  Beschädigung  leicht  und  sicher  aufgestellt  werden  kann.  Ein  zweites 
Gefäss  zum  Auffangen  des  aus  dem  Instrumente  ausfliessenden  Wassers  ist  an  der 
Batterie  suspondirt,  da  ein  einfaches  Niedcrstellen  desselben  aus  manchen  Gründen 
umgangen  werden  musste:  erstlich  würde  das  Gefäss  durch  die  Untersuchenden 
unwillkürlich  mit  den  Füssen  verrückt  werden  und  das  ausfiiessendc  Wasser  auf 
den  Boden  träufeln,  andererseits  dient  das  Geräusch  des  ausfliessenden  Wassers 
zur  Controlc  der  Circulation  desselben,  und  man  erzielt  erfahrungsgemäss  in  einem 
freihängenden  Gefässe  ein  höheres,  somit  ein  leichter  wahrnehmbares  Geräusch,  als 
in  einem  unterstützten.  Neben  der  Wasserleitung  erheischt  indess  auch  die 

Regulirung  der  Stromleitung 


eine  besondere  Berücksichtigung. 

Erwägt  man,  dass  die  Länge  und  Dicke  des  isolirten  Leitungsdrahtes 
in  den  einzelnen  Instrumenten  eine  verschiedene  ist,  dass  hiedurch,  sowie  durch 
die  vei'schiedcncn  Längen-  und  Dicken-Dimcnsionen  des  zu  erglühenden  Platindrahtcs 
variable  Widerstände  eingeschaltet  werden,  dass  ferner  die  Stromintensität  der 
Batterie  selbst,  je  nach  deren  Instandhaltung,  Gebrauchsdauor  etc.  etc.  eine  differente 
ist,  so  ergiebt  sich  hieraus  dicNothwcndigkeit  eines  Stromregulators  (Rh  c  o  s  t  a  t). 

Aus  Bequemlichkeitsrücksichten  wurde  die  elektrische  und  Wasserleitung, 
sowie  der  Rheostat  an  einer  Stelle  centralisirt,  woher  die  beiden  Wasserleitungs- 
schläuchc  und  die  elektrische  Leitung  zur  leichteren  Handhabung  des  Instrumentes 
lose  mit  einander  verbunden  ausgehen. 

Nach  diesen  einleitenden  Worten  schreite  ich  zur  Besprechung  der  einzelnen 
Theilc  der  ganzen  Einrichtung.  In  Figur  (16  ist  ein  completer  Apparat,  einfacherer 
Construction,  wie  zum  Gebrauche,  ohne  Einschaltung  eines  Instrumentes  davgestellt. 

Das  Stativ  St  besteht  aus  zwei  Holzstäben,  deren  jeder  aus  drei  ineinander- 
schiebbaren  Thcilcn  zusammengesetzt  ist,  und  welche  oben  durch  ein  Querstück 
und  unten  durch  einen  Haken  verbunden  sind.  Die  unteren  Enden  dieser  Stäbe 
sind  mit  scharfen  Srahlspitzen  versehen,  wogegen  das  obere  Querstück  zwei  horizontale 
Stützen  trägt,  mit  welchen  das  ganze  Stativ  leiterähnlich  an  die  Wand  gelehnt 
wird,  während  die  Stahlspitzen  ein  Ausgleiten  der  unteren  Enden  verhindern. 

An  das  obere  Querstück  des  Statives  ist  vermittelst  der  Rollen  lll  die 
Wasserkanne  K  beweglich  und  mittelst  einer  Schnur,  die  an  den  Haken  l  sich 
einhängen  lässt,  fixirbar.  Aus  der  Kanne  K  fliesst  das  Wasser  durch  einen  Kautschuk¬ 
schlauch  auf  dem,  im  Verlaufe  näher  zu  beschreibenden  Wege  zum  Instrumente. 
Der  Stand  des  Wassers  in  der  Kanne  wird  durch  den  Indicator  o  eines  Schwimmers 
angezeigt. 

Der  Rheostat  11  besteht  aus  einem  emaillirten  Metallrohrc,  um  welches 
ein  im  Querschnitt  quadratischer  Neusilberdraht  von  dreierlei  Dicken-Dimcnsionen 
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von  250  Ctm.  Länge  spiralförmig  gewunden 
ist.  "Weil  aber  erfahrungsgemäss  ein  Neu- 
silberdraht  wegen  seines  grossen  Wider¬ 
standes  durch  den  elektrischen  Strom  bald 
nicht  unerheblich  erwärmt  wird,  welcher 
Umstand  einerseits  bei  zufälliger  Berührung 
des  Rlieostatcn  eine  unliebsame  und  un¬ 
erwünschte  Wärmewirkung  äussern  würde, 
anderseits  hiedurch  auch  der  Widerstand 
in  der  elektrischen  Leitung  rasch  bedeutend 
steigt,  welche  Abschwächung  des  Stromes 
sich  theils  schwer  controliren  lässt,  theils 
eine  Verminderung  der  Glühwirkung  be¬ 
dingen  würde,  ist  die  Einrichtung  getroffen, 
dass  das  aus  der  Kanne  K  strömende 
Wasser,  vorerst  durch  den  Rheostaten  flicsst 
und  dann  erst  durch  das  horizontale  Rohr¬ 
stück  c  in  den  Schlauch  s  gelangt. 

Die  elektrische  Leitung  ist  derartig 
eingerichtet,  dass  der  eine  Pol  der  Batterie 
Bt  vom  Rheostaten  isolirt  durch  die 
Klemmen  a  und  a‘  mit  der  beschriebenen 
Leitzange  z  verbunden  ist.  Der  andere  Pol 
steht  mit  der  Leitzange  Z  in  Verbindung, 
welche  den  Contact  miteinem  beliebiglangen 
Stücke  des  Neusilberdrahtes  vermittelt, 
dessen  unteres  Ende  an  die  Klemmschraube 
h  und  die  Leitzange  z‘  verbunden  ist. 

Um  entsprechende  Widerstände 
einschalten  zu  können,  ist  der  Draht  des 
Rheostaten  in  seinem  unteren  Drittel  dicker 
und  in  seinem  oberen  Drittel  am  dünnsten. 
Das  Verhältnis  des  Querschnittes  der  drei 
Abschnitte  ist  von  unten  an¬ 
gefangen  im  untersten  Drittel 
=  2,  im  mittleren  =  1 1/2, 
im  oberen  —  1  mm. 

Damit  nicht  durch 
verunreinigtes  Wasser  die 
Canäle  in  den  Instrumenten 
verlegt  werden,  befindet  sich 
zwischen  dem  Rheostaten  und 
dem  Hahne  U  ein  Haarsieb. 

Dieser  Hahn  kann  bei  i 
eventuell  vom  Rheostaten  ge¬ 
trennt  und  das  Sieb  gereinigt 
werden. 
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Der  Rheostat  li  ist  mittelst  der  Schraube 
d  an  den  runden  Ilolzstab  k  befestigt,  welcher 
mittelst  der  Schraube  g  an  den  Kasten  der  Batterie 
7)7,  Bx i rt  ist.  An  diesem  Träger  h  hängt  auch  in 
dem  Haken  /'  die  Kanne  K',,  in  welche  das  aus  dem 
Instrumente  durch  den  Schlauch  .s'  zurückfliessende 
W  asser  bei  e,  wo  das  Ende  dieses  Schlauches  be¬ 
festigt  ist,  ausströmt. 

Die  beiden  Wasserleitungsschläuche,  sowie 
die  Leitungsdrähte  sind  durch  die  Schlinge  n  des 
elastischen,  beliebig  verstellbaren  Metallstabcs  w 
getragen,  wodurch  die  einzelnen  Instrumente  während 
ihrer  Handhabung  entlastet  werden,  weil  sonst 
die  Hand  des  Untersuchenden  die  Drähte  und 
Schläuche  schon  von  ihrem  Abgänge  aus  tragen 
müsste,  welcher  Leistung  sie  hierdurch  zum  Th  eil 
enthoben  ist.  Damit  nicht  durch  ein  unvorherge¬ 
sehenes  Ereignis  die  Kautschuckschläuche  s  und 
.9'  zufälliger  Weise  zusammcngeklemmt  würden, 
wodurch  die  Wasser-Circulation  unterbrochen  werden 
vönnte,  ist  durch  die  ganze  Länge  dieser  4  mm. 
weiten  und  80  Ctrn.  langen  Schläuche  eine  Spirale 
aus  Metalldraht  gezogen.  Achnliche  Spiralen  sind 


auch  in  dem  Anfangs-  und  Endstücke 
jenes  8  mm.  weiten  Schlauches,  welcher 
das  Wasser  aus  der  Kanne  K  zum 
Ii.heostM.len  //  leitet,  angebracht. 


Eine  andere  Einrichtung 
der  Wasser-  und  Strom-Kegnlirnng 

führe  ich  in  Fig.  <>7  vor,  in  welcher 
ein  stabiler  Apparat,  wie  er  sich  etwa 
für  das  Ordinationszimmer  eines  Spccial- 
arztes  mit  Rücksicht  auf  dessen  gefälligere 
Ausführung  und  grössere  Bequemlichkeit 
besser  eignen  dürfte,  dargeslellt  ist 


41 


Fig. 


G8. 


Die  gefälligere  und  bequemere  Ausführung  dieser  Einrichtung  besteht  darin, 
dass  hiebei  an  ein  solid  ausgeführtes  Tischgestelle  a  (von  90  Ctm.  Höhe  und  einer 
75  Ctm.  betragenden  Länge  und  40  Ctm.  messenden  Breite  der  Platte)  die  beiden 
verschiebbaren  Träger  befestigt  sind,  an  deren  Verbindungsstück  die  Rolle  mit  der 
Kanne  d  angebracht  wird.  Die  Fussplatte  dieses  auf  Rollfüssen  verschiebbaren 
Tisches  dient  zur  Unterbringung  der  Batterie  5,  deren  beide  Poldrähte  1  und  2  durch 
zwei  seitliche  Schlitze  des  Tischstatives  a  zum  Rheostaten  g  g,  beziehungsweise  zu 
der  Leitzange  geführt  werden.  Eine  Lade  dieses  Tischchens  dient  zur  Aufbewahrung 
der  elelctro  -  endoskopischen  Instrumente. 

Ausserdem  ist  an  diesem  Tischchen  die  Kanne 
l  zum  Auffangen  des  ausfliessenden  Wassers 
angehängt,  sowie  ein  verstellbarer  Träger  für 
den  kreisförmigen  Rheostaten  g  g  angebracht. 

An  diesem  Träger  ist  überdies  noch  ein 
elastischer  Ilälter  zur  Stütze  der  in  einen 
Strang  vereinigten  Leitdrähte  und  Wasser¬ 
schläuche  befestigt. 

Die  Einrichtung  dieses  Rheostaten, 
sowie  die  Art  und  Weise  seiner  Einschaltung 
die  Strom-  und  Wasser-Leitung  ist  aus 


in 


den  beiden  Figuren  67  und  68  ersichtlich. 

Fig.  68  zeigt  in  der  Frontalansicht 
dieses  Apparates  den  Hohlring  gg,  welcher 
durch  das  Ansatzrohr  c  und  den  mittelst 
eines  Sperr-1  lahncs  /'  abschlicssbaren  Gummi- 
schlauch  mit  der  Irrigationskanne  d  Fig.  67 
in  Verbindung  gesetzt  ist. 


Das  durch  diesen  Ilohlring  fiiessende 
Wasser  wird  durch  den  unteren  Ansatz  k 
abgeleitet  und  von  da  mittelst  des  Gummi¬ 
schlauches  in  das  eingeschaltete  Instrument  i 
geführt,  woher  es  durch  den  zweiten,  mit 
diesem  Instrumente  verbundenen  Schlauch  in 


die  am  Tische  eingchangcnc  Kanne  l,  sobald  das  Schlauchende  Je  in  den  stellbaren 
Ring  eingehangen  wird,  abtlicsscn  kann.  Um  zu  verhindern,  dass  keinerlei,  die 
Canäle  des  Instrumentes  verlegenden  festen  Bcstandtheile  mit  dem  Wasser  in  das 
Instrument  eingeführt  würden,  ist  in  dem  Ansätze  c  ein  Doppelsicb  abschraubbar 


angebracht. 

So  einfach  das  Wasser  von  der  Kanne  durch  den  Ring  und  durch  das 
Instrument  geleitet  werden  kann,  ebenso  einfach  ist  die  Einschaltung  des  Instru¬ 
mentes  und  des  Rheostaten  in  die  Stromlcitung.  Die  Einrichtung  des  Rheostaten 
erhellt  aus  Folgend  cm  :  In  dem  Hohl  lingc  gg  Fig.  68  ist  eine  cmaillirte  Hohlrinne,  zur 
isolirten  Einlagerung  des  250  Ctm.  langen,  spiralförmig  zusammcngcrollten  Neu- 
silberdrahtcs  an  von  der  im  Apparat,  Fig.  66  beschriebenen  Form,  eingesetzt.  Das 
dickere  Ende  desselben  ist  an  ein  cylindrischcs  Mctallstück  o  gelöthet,  welches  mit 
der  Klemmschraube  3  leitend  verbunden  ist,  welch’  letztere  isolirt  an  den  Ring  g 
befestigt  wird;  an  das  dünnere  Ende  ist  ein  cylindrisches,  mit  einem  Ansätze  ver- 


L  eit  er:  Beschreibung  der  Nitze-Lciter’schen  elektro-endoskopischen  Instrumente. 


6 


42 


sehenes  Stück  Elfenbein  p  angebracht,  welches  mit  dem  Metallstück  o  zusammen¬ 
hängt.  Die  Neusilberspirale,  deren  beide  Enden  von  einander  isolirt  sind,  bildet  so 
einen  Ring. 

Dieser  Ncusilberdraht  kann  durch  eine  federnde  Zange  r,  die  diese  Neu¬ 
silberdrahtspirale  zum  Theile  umklammert,  in  die  elektrische  Leitung  eingeschaltet 
werden.  Diese  Zange  ist  an  eine,  durch  die  Scheibe  t  drehbare  Achse,  leitend  mit 
dem  Kreuzstück  s  s  ss  und  der  Klemme  1  verbunden,  welches  Kreuzstück  durch 
Elfenbcinzwischcnlagen  an  der  Rückseite  des  Ilohlringes  p  p  isolirt  angeschraubt 
ist.  In  Fig.  60  ist  diese  Zange  >•'  mit  der  Drehscheibe  V  von  der  Seite  so  dargestellt, 
wie  sie  die  Spirale  n'  umklammert. 

Durch  Drehung  dieser  Zange  r  mittelst  der  Scheibe  t  kann  je  nach  Bedarf 
ein  beliebig  langes  Stück  Neusilberdraht  eingeschaltet,  oder  auch  die  directe  Ver¬ 
bindung,  sobald  die  Zange  das  Metallstück  o  umklammert,  hergestellt  werden ;  durch 
Drehung  der  Zange  auf  das  Elfenbeinstück  p,  wird  der  Draht  aus¬ 
geschaltet  und  dadurch  der  Strom  gänzlich  unterbrochen.  An  dieser 
Zange  ist  ein  Zeiger  angebracht,  welcher  die  Länge  des  in  die 
Leitung  eingeschalteten  Neusilberdrahtes  an  der  auf  den  Ring  pp, 
von  10  zu  10  Cf  in.  eingravirten  Eintheilung  angiebt. 

Während  der  eine  Pol  der  Batterie  durch  den  Leitdraht  1 
mit  der  Leitzange  in  metallischer  Veibindung  steht,  wird  der  andere 
Pol  durch  den  Leitdraht  2  an  die  Klemme  2  und  mittelst  dieser 
an  den  Hohlring  p  p  geleitet.  Der  Ncusilberdraht  steht  des  weiteren 
mit  der  isolirten  Klemme  3  in  Verbindung,  während  der  andere 
Batteriepol  durch  das  Gehäuse  pp  an  die  Klemme  4  geleitet  wird. 

In  die  Klemmen  3  und  4  sind  die  dünnen  flexiblen,  mit 
der  Leitzange  verbundenen,  und  von  einander  durch  Seiden-  und 
Kautschukumhüllung  isolirten  Leitungsdrähte  3  und  4  eingezwängt. 
Durch  Anklemmen  der  Leitzange  an  das  Instrument  i  wird,  wie  schon  früher  er¬ 
wähnt,  die  stromleitende  Verbindung  hergestcllt.  Durch  Abziehen  der  Zange  vom 
Instrumente  kann  die  Leitung  momentan  unterbrochen  werden. 

Der  elektrische  Strom  nimmt  in  der,  in  Fig.  68  abgebildeten  Stellung  des 
Indicators  folgenden  Weg  durch  den  Rheostat:  Der  eine  Pol  der  Batterie  steht  wie 
erwähnt,  mit  der  Klemme  1  in  Verbindung,  von  hier  tritt  der  Strom  durch  das 
Metallkreuz  s  und  die  Zange  r  in  den  Neusilberdrahf,  welchen  es  bei  o  verlässt,  um 
durch  die  Klemme  3  an  die  eine  Backe  der  Leitzange  für  das  eingeschaltete 
Instrument  zu  treten;  nachdem  derselbe  den  Platindraht  durchflossen,  gelangt  er 
durch  die  zweite  Backe  der  Leitzange  in  den  Leitungsdraht  4,  von  da  in  die 
Klemmschraube  4  durch  diese  und  das  Mctallgehäuse  p  auf  kürzestem  Wege  in  die 
Klemme  2  und  durch  den  Poldraht  2  zurück  zur  Batterie.  Durch  die  Einlagerun"- 
des  Rheostatendrahtes  in  den  TToh  1  ring  wird  auch  hiebei,  wie  es  bei  dem  früheren 
Apparate  beschrieben  wurde,  dieser  Draht  vermittelst  des  durch  den  Rheostaten 
strömenden  Wassers  abgekühlf. 

So  complicirt  als  vielleicht  die  Einrichtung  dieses  Rheostaten  auch  dem 
nörgelnden  Kritiker  erscheinen  möchte,  so  einfach  gestaltet  sich  die  Handhabung 
desselben,  und  ist  Alles  daran  mit  Vorbedacht  und  zweckentsprechend  in  der  be¬ 
sprochenen  Weise  ausgeführt  worden  :  Die  Klemmschrauben  wurden,  theils  um  dem 
ganzen  Apparate  ein  symmetrisches  Aussehen  zu  geben,  hauptsächlich  aber  deshalb 


43 


Fi  g- 


70. 


44 


so  vielfach  angebracht,  um  die  Leitungsdrähte  und  Wasserleitungsschläuche 
horizontal  ohne  Knickung  zu  den  Instrumenten  leiten  zu  können;  überdies  musste 
der  Apparat  in  der  Weise  eingerichtet  werden,  dass  er  die  Einschaltung  der  Ström¬ 
end  Wasserleitung,  sowohl  rechts  als  wie  auch  links,  ohne  eine  Knickung  zu 
bedingen,  gestattet.  Zu  diesem  Zwecke  ist  die  Einrichtung  getroffen,  dass  das  aus 
dem  Rheostatengehäuso  austretende  Wasser  sowohl  bei  h  als  auch  bei  v  zum 
Instrumente  gelangen  kann ;  eine  von  diesen  beiden  Ansatzröhren  (in  der  Fig.  v) 
ist  stets  mit  einer  Kapsel  verschlossen.  Auch  kann  die  Hülse,  in  welcher  der  Ab¬ 
flussschlauch  /.:  steckt,  um  den  Metallstab  m  beliebig  gewendet  und  verstellt  werden. 

Die  Fig.  67  zeigt  überdies  einen  complet  zusammengestellten  Apparat  in 
Thätigkeit,  wobei,  wie  ersichtlich,  ein  Urethroskop  in  die  elektrische  und  Wasser- 
Leitung  eingeschaltet  erscheint. 


Zum  Schlüsse  sei  von  den  mannigfachen  Modificationen  der  Einrichtung  der 
Wasser-  und  Strom-Regulirung  noch  ein  eigens  transportabel  eingerichteter 
Apparat  in  Fig.  70  vorgeführt. 

An  dem  aus  drei  Holzstäben  a  a  n,  deren  jeder  in  zwei  Theile  zerlegbar 
ist,  gebildeten  Gestelle  wird  die  Wasserkanne  />,  wie  vorher  beschrieben,  angebracht. 

Durch  den  Gummischlauch  r  gelangt  das  Wasser 
in  den  so  eben  beschriebenen  Rheostat  rf,  der 
mittelst  eines  Ringes  c  auf  dem  Stabe  a  verschieb- 

O 

bar  eingerichtet  ist;  dieser  Rheostat  ist  in  der 
erwähnten  Weise  in  die  elektrische  und  Wasser¬ 
leitung  eingeschaltet. 

Zu  diesem  dreibeinigen  Gestelle  können 
die  beiden  Wasserkannen,  der  Rheostat  und  die 
Ratterie,  sowie  alle  Leitungsschnüre  und  Schläuche, 
von  dem  früher  beschriebenen  Tischgcstelle  ver¬ 
wendet  werden.  Fig.  71  stellt  die  Art  der  Trans¬ 
portirung  siimmtlicher  in  Fig.  67  vorgeführten 
Apparate  dar. 

Dass  einer  dieser  besprochenen  Rhcostaten 
auch  für  die  Regulirung  der  Glühwirkung  bei  den 
zu  galvanokaustischon  Operationen  dienenden  In¬ 
strumenten  von  grossem  Wertlie  ist,  brauche  ich  nicht  weiter  zu  erwähnen  und  be¬ 
merke  nur  noch,  dass  hiezu  die  Wasserdurchlcitung  durch  das  Rheostatgehäuse 
entfallen  kann,  und  dass  derselbe  beim  Gebrauche  auf  den  Batteriekasten  oder  auf 
den  Fussboden  gelegt  werden  kann. 


Fitr.  71. 
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Die  Batterie. 

Der  galvanische  Strom  wird  in  zweifacherWeise  in  der  Heilkunde  verwendet, 
wofür  die  Bezeichnungen  der  älteren  Physik:  Quantitäts-  und  Intensitäts- 
Strom  sich  in  den  medicinischen  Schriften  eingebürgert  haben.  Obgleich  diese 
beiden  Hauptunterschiede  in  der  Wirkungsweise  des  Batteriestromes  lediglich  in  der 
Einschaltung  geringerer  oder  grösserer  Widerstände  innerhalb  oder  ausserhalb  der 
Batterie  ihren  Grund  haben,  und  durch  das  Ohm’sche  Gesetz  bekanntlich  hin¬ 
reichend  erklärt  sind,  seien  der  Kürze  halber  im  Folgenden  die  Benennungen  Quan¬ 
tität  und  Intensität  beibehalten.  Um  ein  öfter  angeführtes  Beispiel  diesbezüglich 
zu  wiederholen,  ist  die  Wärmemenge  eines  Hektoliters  Wasser  von  20°  C.  bedeutend 
grösser  (Quantität)  als  die  eines  Dekagrammes  Wasser  von  100°  C.  (Intensität); 
gerade  so,  wie  die  menschliche  Hand  durch  die  geringe  Menge  siedenden  Wassers 
verbrüht  würde,  Nvährend  die  grosse  Quantität  des  20grädigen  Wassers  nicht  merklich 
warm  erscheint,  kann  man  die  Polenden  einer  sogenannten  Quantitäts¬ 
batterie,  die  einen  ziemlich  dicken  Draht  momentan  erglühen  macht, 
unbesorgt  anfassen,  während  die  Endpole  einer  aus  ganz  kleinen 
Elementen  bestehenden  sogenannten  Intensitätsbatteri  e  eine  fühlbare 
Zuckung  und  leichtes  Brennen,  sowie  Röthung  der  Haut  verursachen. 

Nur  wenige  elektrische  Batterien  gestatten  durch  zweckmässige  Einschaltung 
der  Elemente  entweder  neben  einander  oder  nach  einander  die  Verwendung  einer 
und  derselben  Batterie  sowohl  für  Quantitäts-,  als  auch  für  Intensitätsströme; 
immerhin  ist  jedoch  eine  solche  Batterie  für  den  einen  oder  den  anderen  Zweck 
minder  entsprechend,  und  nur  für  sehr  kurz  währende  Thätigkeit  zu  gebrauchen, 
oder  wrie  in  hundert  anderen  ähnlichen  Fällen  für  keinen  der  beiden  Zwecke  voll¬ 
kommen  geeignet. 

Die  Intensitätsströme  werden,  wie  bekannt,  zu  medicinischen  Zwecken 
(Elektrotherapie)  verwendet;  hiezu  nimmt  man  gemeiniglich  eine  aus  vielen 
kleinen  Elementen  mit  grossem  inneren  Widerstande  versehene  Batterie. 

Die  Quantitätsströme  wrcrden  hingegen  vorzugsweise  in  der  Chiruigie 
(G al  vano kau s  t  i k  sowie  Elektrolyse),  und  zur  Ingangsetzung  von  In  ductions- 
ap paraten  benützt.  Hiezu  nimmt  man  jedoch  eine  Batteiie  von  wenigen,  aber 
grossplattigen  Elementen  mit  geringem  inneren  Widerstande.  In  beiden  Fällen 
werden  mit  Recht  die  cons  tan  t  wirkenden  Batterien  den  inconstanten(mit  blos 
einem  flüssigen  Z  wis  eben  leite  r)  unbedingt  vorgezogen. 

Diese  wenigen  einleitenden  Worte  konnten,  obgleich  sie  Jedermann  bekannt 
sind,  dennoch  nicht  unterbleiben,  da  es  gerade  staunenerrogend  ist,  mit  welcher 
Beharrlichkeit  diese,  so  oft,  in  so  vielen  klassischen  Werken  bis  auf  das  Genaueste 
präcisirten  Verhältnisse  confundirt  werden. 

Schon  in  den  Schriften  Middeldorpf’s  und  neuestens  in  dem  klassischen 
Werke  von  Bruns  sind  die  zu  medicinischen  oder  chirurgischen  Zwecken  verwend¬ 
baren  Batterien  eingehend  behandelt  und  auseinander  gehalten  worden. 

Um  nur  ein  Beispiel  in  dieser  Richtung  zu  erwähnen,  wie  gegen  diese 
durchaus  klaren  Grundsätze  absichtlich  gefehlt  wird,  sei  daran  erinnert,  dass  die 


vor  circa  15  Jahren  von  Frankreich  aus  angepriesene  Chrornkali-Batterie  schon 
dazumal  zu  galvanokaustischen  Zwecken  als  unbrauchbar  hingestellt  und  verlassen 
wurde,  da  sie  nur  für  eine  sehr  kurze  Zeit  wirksam,  in  der  Stromstärke  bald  bis 
zum  gänzlichen  Erlöschen  jeder  Wirkung  sinkt.  Und  dennoch  musste  vor  wenigen 
Jahren  die  bereits  als  abgethan  anzusehende  Discussion  über  diesen  Gegenstand 
ganz  vom  Neuen  aufgenomnien  werden;  es  kam  wieder  die  Grennet’sch e  Batterie 
aus  Frankreich  zu  uns,  und  gleichsam,  als  ob  über  diesen  Gegenstand  noch  nie 
gesprochen  worden  wäre,  versuchen  dermalen  in  Deutschland  Berufene  und  Unbe¬ 
rufene  diese  Batterie  durch  Aenderung  ihrer  äusseren  Form  zu  dem  tauglich  zu 
machen,  wozu  dieselbe  indess,  ihrem  inneren  Wesen  gemäss,  schon 
von  vorne  herein  absolut  ungeeignet  ist. 

Dass  mitunter  auch  cardinale  Missverständnisse  unterlaufen,  beweist  z.  B. 
der  Lärm,  der  eben  mit  der  Plante’ sehen  Batterie  zumeist  von  Solchen,  die 
dieselbe  gar  nicht  kennen,  geschlagen  wird;  geradezu  frappirend  ist  es  indess, 
dass  selbst  von  Personen,  die  sich  ihres  Zieles  bewusst  sein  sollten, 
„eventuell  die  Plante’sche  Batterie“  für  lang  andauernde  und 
ununterbrochene  Gl ü h  w i  r k u n g  e n  empfohlen  wird. 

Nun  aber  ist  die  Plante’sche  Batterie  lediglich  ein  Elektricitäts- 
Reservoir,  was  man  in  der  Wissenschaft  einen  Condensator  nennt,  und  durchaus 
nicht  vergleichbar  mit  irgendeiner  anderen  Fiele tric.ität  p  roducir  enden  Batterie. 

Die  sogenannte  Plante’sche  Batterie  ist  dazu  geeignet,  die 
Wirkung  einer  anderen  Batterie  auf  einen  kurzen  Zeitraum  zu  con- 
ccntriren,  beispielsweise  die  lebendige  Kraft  einer  Bunsenbattcrie  zu  sammeln, 
und  den  Effect,  den  letztere  z.  B.  durch  eine  halbe  Stunde  hervorbringen  würde, 
für  eine  erhöhte,  grössere,  nach  Sekunden  zu  messende  Leistung  auszunützen ;  über¬ 
dies  ist  gewöhnlich  an  diesen  Plante’sch  en  Batterien  ein  Stromumschalter 
vorhanden,  der  es  gestattet,  die  Batterie  z.  B.  in  der  Einschaltung  nach  einander 
zu  laden  und  durch  eine  Wendung  des  Comrnutators  einen,  für  wenige  Momente 
zu  bedeutender  Glühwirkung  geeigneten  Strom  zu  erhalten;  andererseits  kann  diese 
Batterie  in  der  Einschaltung  neben  einander  geladen  werden,  und  durch  Wendung 
des  Umschalters  ein,  wenige  Augenblicke  andauernder  Strom  von  sehr  bedeutender 
Spannung  erhalten  werden. 

Diese’  PI  ante’ sehe  Batterie  hat  einen  unbestreitbaren  Werth 
für  den  Physiker,  der  zum  Zwecke  physikalischer  Experimente  und  Demonstra¬ 
tionen  auf  leichte  Weise  einen,  wenige  Augenblicke  andauernden  Strom  von  grosser 
Quantität  oder  grosser  Intensität  beliebig  benützen  kann,  wobei  es  ihm  ja  sehr 
oft  nur  auf  eine  momentane  Wirkung  ankömmt.  Diese  Einrichtung  lässt  sich  z.  B. 
beim  Minensprengen  verwenden,  wo  man  die  Batterie  in  der  Einschaltung  nach 
einander  gefahrlos  ladet,  und  sodann  durch  eine  Wendung  des  Umschalters  einen 
Draht,  der  die  Zündung  bewirken  soll,  für  die  kurze  Zeit,  als  hiezu  erforderlich 
ist,  weissglühend  machen  kann;  für  diese  und  andere  ähnliche  Zwecke  ist  die 
Plante’sche  Batterie,  aber  wohlgemerkt,  nur  für  eine  sehr  kurz  dauernde  Wirkung 
geeignet,  da  sie  ja  keine  grössere  Fielet ricitätsmengc  verausgaben  kann,  als  sic  von 
der  Ladungsbatterie  aufgenommen  hat. 

Aus  all'  dem  Gesagten  dürfte  somit  die  Dignität  der  „Piles  secondaircs 
de  Plante“  präcisirt  sein;  zu  ärztlichen  Zwecken  sind  sie  ungeeignet. 
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Abgesehen  von  dem  Allen  müsste  die  Plante’sche  Batterie  schon  von  vorne 
herein  als  für  mcdicinische  Zwecke  aus  dem  Grunde  ungeeignet  erklärt  werden,  da 
sie  ja  vorerst  durch  eine  andere  und  dazu  noch  sehr  kräftige  Batterie  geladen 
werden  muss,  wobei  man  ja  eben  so  gut  die  zum  Laden  verwendete  Batterie 
benützen  könnte.  Dieser  Umweg  Hesse  sich  damit  vergleichen,  dass  es  z.  B.  irgend 
Jemandem  einfallen  könnte,  eine  bestimmte  Arbeit  mittelst  Wasserkraft  zu  verrichten, 
derselbe  jedoch  eine  Dampfmaschine  dazu  verwenden  müsste,  um  das  Wasser  vorerst 
auf  eine  solche  Höhe  zu  lieben,  dass  es  eine  hinreichende  Energie  der  Lage  erhalte, 
was  derselbe  auf  kürzerem  Wege  mittelst  der  Dampfmaschine  selbst  bezwecken 
könnte.  Zu  alledem  ist  die  Plante’sche  Batterie  durchaus  nicht,  wie  irriger  Weise 
mitunter  verlautet,  eine  sogenannte  trockene  Batterie,  sondern  wird  auch  mit 
einer  Säure  (diluirtc  Schwefelsäure)  gefüllt,  hat  somit  bei  vielem  Misslichen  nicht 
einmal  die  Bequemlichkeit  der  Elimination  einer  Säure  für  sich.  - 

Dass  trotzdem  Trouve  z.  B.  sich  bewogen  fühlte,  die  Plan  te’sche  Batterie 
zu  Glühwirkungen  für  sein  sogenanntes  Polyskop  zu  empfehlen,  ist  erklärlich; 
dass  er  sich  aber  so  weit  verstieg,  dieser  Batterie  auch' für  die  Galvanokaustik 
das  Wort  zu  reden,  das  ist  geradezu  unbegreiflich. 

Die  Trouve’sche  Beleuchtungsmethode,  der  er  verschiedene,  schön  und  gelehrt 
klingende  Benennungen  gab,  besteht  ja  bekanntlich  darin,  dass  die  Leuchtkraft  eines 
elektrisch  weissglühenden  Platindrahtes  in  höchst  primitiver,  bereits  in  der  Einleitung 
erwähnten  Weise  als  Lichtquelle  benützt  wird;  mit  dieser  Lichtquelle  kann  man 
allerdings  auch  in  einige  Körperhöhlen,  so  z.  B.  in  die  Mundhöhle  und  Scheide 
gelangen,  aber  selbst  für  diese  Höhlen  hat  diese  Methode  das  Missliche  an  sich, 
dass  die  so  gebrauchten  Instrumente  sofort  warm  werden,  und  nach  der  kurzen  Zeit 
von  20 — 25  Sekunden  selbst  aus  so  weiten  Höhlen  wegen  der  Verbrennungsgefahr 
sofort  entfernt  werden  müssen,  wenn  nicht  der  Strom  so  lange  unterbrochen  wird, 
bis  die  Instrumente  wieder  abgekühlt  sind,  oder  gerade  so  lange,  wenn  mit  der 
Plan  te’sch en  Batterie  gearbeitet  wird,  bis  dieselbe  wieder  geladen  ist. 

Alle-  die  Mängel  hat  wohl  auch  Trouve  eingesehen,  und  suchte  denselben, 
wie  er  behauptet,  nach  Möglichkeit  Rechnung  zu  tragen;  aus  diesem  Grunde  wählte 
er  vorerst  sehr  dünne  Platindrähte ;  diese  produciren  allerdings  weniger  Wärme,  aber 
das  scheint  Trouve  vergessen  zu  haben,  dass  sie  dann  auch  weniger  leuchten. 
Begnügt  sich  schon  Trouve  mit  dem  geringsten  Lichteffecte,  der  für  die  von  ihm 
gedachten  Zwecke  absolut  unzureichend  ist,  so  musste  er  doch  zugeben,  dass  sich 
diese  Instrumente  dennoch  erwärmen,  wofür  er  den  wohlgemeinten  Rath  ertheilt, 
dieselben  höchstens  20  Sekunden  erglühen  zu  lassen.  Trouve  hat  wohl  das  Innere 
von  Kanonen  und  anderwärtige,  eben  so  umempfindliche  Hohlräume  selbst  vor 
gelehrten  Gesellschaften  beleuchtet;  ja,  er  hat  auch  Instrumente  gezeigt  und  gezeichnet, 
die  zur  Beleuchtung  menschlicher  Körperhöhlen  dienen  sollten,  die  aber  in  ihrer 
Wesenheit  nichts  anderes  sind,  als  die  allbekannten  M  iddeldorpf’schen  Griffe,  an 
denen  er  kleine  Spiegelchen,  Schälchen  und  offen  liegende  Platinspiralen  angebracht 
hat.  Unbegreiflich  muss  es  erscheinen,  dass  Trouve  es  gewagt  hat,  von  Instrumenten 
zur  Untersuchung  der  Harnröhre,  der  Blase,  ja  sogar  des  Magens  zu  sprechen  und 
zu  schreiben,  ohne  je  ein  solches  nach  seiner  Manier  construirtes  Instrument  abge¬ 
bildet,  noch  irgendwie  näher  besprochen  zu  haben. 

Es  ist  geradezu  erschreckend,  dass  die  Mache  eines  Ingenieurs  und  Ei  Anders 
allerdings  mancherlei  elektrischer  Apparate,  nämlich  Trouve’s,  ein  solches  Aufsehen 
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erregen  konnte,  dass  selbst  Fachleute  auf  diese  Täuschung  eingiengen,  obwohl  sie 
aus  all’  den  Zeichnungen  und  Erklärungen  auf  den  ersten  Blick  sich  hätten  klar 
werden  müssen,  dass  sie  es  mit  einem  Laien  zu  thun  haben,  der  von  der  medi- 
cinischen  Instrumenten-Fabrikation  eben  so  wenig  verstand,  als  von  dem  Bedürfnisse 
eines  Arztes. 

Und  dennoch  waren  es  Fachleute,  welche  ihm  diePriorität  der  elektrischen 
Beleuchtung  der  Körperhöhlen  zum  Zwecke  der  Untersuchung  derselben  vindicirt  haben. 


Nach  dieser,  durch  die  jüngsten  Publicationen  provocirten  Abschweifung 
kehre  ich  wieder  zur  Besprechung  der  für  unsere  Zwecke  tauglichen  Batterie 
zurück.  Hiebei  handelt  es  sich  dem  Gesagten  zu  Folge,  lediglich  um  eine  constanto 
sogenannte  Quantitätsbatterie. 

Es  ist  wohl  von  mehreren  Seiten  angeregt  worden,  eventuell  auch  eine 
entsprechend  construirte  Therm  okette  oder  gar  eine  dynamische  Maschine  zu 
verwenden;  beide  Maschinen  können  jedoch,  wegen  ihres  enormen  Gewichtes,  aus 
welchem  Grunde  sie  schwer  transportabel  sind,  keinerlei  weitere  Berücksichtigung 
finden.  Ueberdies  braucht  man  für  die  Thermokette  Leuchtgas,  für  die  dynamische 
Maschine  einen  Motor,  wodurch  beide  Apparate  absolut  untransportabel  werden,  da 
man  an  jedem  Orte  wo  dieselben  verwendet  werden  sollten,  vorerst  für  die  Auf¬ 
stellung  einer  Dampfmaschine  eventuell  Installation  einer  Gasleitung  Sorge  tragen 
müsste,  oder  falls  man  es  vorzöge  die  dynamische  Maschine  durch  Menschenkraft  in 
Thätigkeit  zu  setzen,  man  sich  für  eine  halbwegs  länger  dauernde  Untersuchung 
einer  grösseren  Anzahl  handfester  Männer,  die  abwechselnd  diese  schwere  Arbeit 
des  Raddrehens  verrichten,  versichern  müsste.  Ausserdem  ist  der  Anschaffungspreis 
solcher  Apparate  vier-  bis  achtmal  so  gross,  als  der  einer  geeigneten  gal  van. 
Batterie. 

Zu  all’  dem  verdankt  sowohl  die  Thermokette  als  auch  die  dynamische 
Maschine  blos  der  Neuerungssucht  und  dem  leidigen  Bestreben  berühmt  zu  werden, 
ihre  Anempfehlung  zur  Verwcrthung  für  medicinische  Zwecke;  denn  selbst  für  den 
Bequemsten  und  mitunter  jede  auch  noch  so  geringe  Arbeitsleistung  Scheuenden, 
erwächst  bei  der  Manipulation  mit  einer  Thermokette  oder  einer  dynamischen 
Maschine  eine  viel  grössere,  unliebsamere  und  lästigere  Arbeit,  als  bei  der  Hand¬ 
habung  irgend  einer  galvanischen  Batterie.  Ist  auch  das  auf  Vereinfachung  der 
Elektricitätsquelle  abzielende  Bestreben,  soferne  es  sich  nicht  in  Utopien  verirrt, 
anerkennenswerth,  so  muss  hingegen  trotz  der  Hymnen  über  trockene  Batterien 
und  ähnliche  wünschenswerte  Gegenstände,  leider  constatirt  werden,  dass  eine  halb¬ 
wegs  brauchbare  und  dauernd  verwendbare  Elektricitätsquelle,  die  gleich  einer  Uhr 
aufgezogen,  nacli  Bedarf  und  Wunsch  leistungsfähig  wäre,  dermalen  noch  nicht 
erfunden  ist. 

Es  bleibt  somit  nichts  anderes  übrig,  als  1‘iir  die  Glttlnrirkung  zu  jenen 
Batterien  zurückzukehren,  welche  von  den  teilweise  bereits  citirten  klassischen 
Schriftstellern  hiezu  empfohlen  wurden,  und  auch  heute  empfohlen  werden  müssen. 

In  dieser  Richtung  kann  es  sich,  will  man  seinen  Zweck  stets  sicher  er¬ 
reichen,  nur  um  die  Bunsen’sche  oder  G  r  o  v  e’sc  h  e  B  a  tte  ri  e  handeln.  In  ihren 
Wirkungen  und  ihren  Unbequemlichkeiten  gleich,  zeichnet  sich  die  Bunsen’sche 
Batterie  durch  ihre  unvergleichliche  Billigkeit  vor  der  Grove’schen  aus;  überdies 
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ist  die  Bunsen  -Batiene  dauerhafter  als  die  Grove’sche,  da  die  Platinplatten 
der  letzteren  durch  öfteren  Gebiauch  reissen. 

Was  diese  Batterie  bisher  unbequem  und  lästig  machte,  ist  die  Verwendung 
der  concentrirten  Salpetersäure,  und  cs  ist  Erfahrungssache,  dass  nur  durch  die 
scrupulöseste  Sorgfalt  eine  Anätzung  der  Haut  und  Befleckung  der  Kleider  oder  ander- 
wärtiger  Gegenstände  nur  mit  Mühe  verhindert  werden  konnte.  Zudem  entwickelt  sich 
beim  Füllen  und  Entleeren  einer  derartigen  Batterie  eine  ziemlich  bedeutende  Menge 
untersalpetriger  Säure,  deren  Dämpfe  alle  Gegenstände  durchdringen,  alle  Metall- 
bestandtheile  oxydiren  und  überdies  einen  penetranten,  unangenehmen  Geruch  ver¬ 
ursachen.  Selbst  ausser  Thätigkeit  gesetzt,  und  durch  längere  Zeit  entwässert,  ent¬ 
strömen  den  Kohlen  und  Thonzellen  reichliche  Dämpfe,  welche  den  Raum,  wo 
letztere  aufbewahrt  werden,  erfüllen.  Unzweckmässige  billige  Construction  und  die 
hiedurch  bedingten  Gefahren  haben  schliesslich  noch  dazu  beigetragen,  die 
Benützung  dieser  sonst  vorzüglich  wirkenden  Batterie  auf  ein  bescheidenes  Minimum 
herabzusetzen. 


Durch  rastlos  wiederholte  Versuche  ist  es  mir  nach  unzähligen,  mehr  als 
zwei  Deccnnien  fortgesetzten  Experimenten  gelungen,  die  gedachten  Mängel  der 
B u  n  s  en  -  B  a  tt  er  i  e  fast  auf  Null  zu  reduciren. 

Meine  diesbezügliche  jetzige  Construction  gipfelt  darin, 
dass  ich  möglichst  wenige  Elemente  (2  oder  3)  von  entspechender 
Oberfläche  in  ein  Hartgummikästchen  verschliesse,  welches 

i 

sammt  den  nöthigen  Säuren  entsprechend  in  ein  Holzkästchen 
untergebracht  wird.  Die  Füllung  und  Entleerung  der  Batterie 
geschieht  ohne  eine  Flasche  herauszuheben  und  ohne  Gefahr  zu 
laufen  auch  nur  einen  Tropfen  der  Säure  zu  vergiessen,  mittelst 
einer  kleinen  Luftpumpe;  ferner  ist  die  Einrichtung  getroffen,  dass 
nach  Entleerung  der  Säuren  der  Elementbehälter  mit  Wasser 
gefüllt  und  nach  Herausnahme  der  Zinkplatten  die  Kohlenprismen 
sammt  den  Thonzellen  bis 'zum  nächsten  Gebrauche  eingestellt 
bleiben,  und  so  in  dem  Holzkasten  verwahrt  in  jedem  beliebigen 
Raume  verweilen  können.  Es  kann  den  bereits  gemachten  Erfahrungen 
zu  Folge  diese  Batterie  in  jedem  Salon  gefüllt,  gebraucht,  entleert 
und  aufbewahrt  werden,  ohne  bei  dieser  Manipulation  oder  nachher 
irgend  welche,  den  Geruchssinn  belästigende  oder  Metallgegenstände 
zerstörende  Nebenwirkungen  zu  äussern. 

Die  Verwendung  von  Platincontacten  zu  metallischen  Ver¬ 
bindungen  sichert  dieser  Construction  eine  constante,  stets  sichere, 
verlässliche  Leistung.  Das  nähere  Detail  ist  aus  der  folgenden  Zeichnung  und 
Beschreibung  ersichtlich. 

Ich  beginne  vorerst  mit  der  Darstellung  der  Batterie  (Fig.  72),  wie  sie  im 
unthätigen  Zustande,  im  Kasten  nebst  den  mit  Säuren  gefüllten  Flaschen  zur  Auf¬ 
bewahrung  und  zum  Transporte  eingestellt  ist. 


Leiter;  Beschreibung  der  Nitzc-Leitcr’sohen  elektro-endoskopischen  Instrumente. 
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Fig.  72. 


Fig.  73. 


In  einem  durch  ein  Vorlegeschloss  verschliessbaren  Kasten  a  aus  Eichen¬ 
holz,  in  der  Länge  von  43,  in  der  Breite  von  23  und  in  der  Höhe  von  43  Ctm.  ist 
das  zweizeilige  mit  einer  Handhabe  versehene  Batteriegefäss  b  b  aus  Hartkautschuk 
eingesetzt.  In  jeder  der  Zellen  erscheint  ein  Thon- Diaphragma,  in  dem  sich  eine 
Kohlcnplatte  befindet,  eingestellt.  (Siehe  schematische  Fig.  73.)  Hinter  diesem  Gefässe 
b  b  befinden  sich  in  einem  soparirten  Raume  des  Kastens  a  die  vier  Zinkplatten 

e,  neben  diesen  ein  U-förmig  gebogenes,  starkes  Glasrohr 
d  und  die  Luftpumpe  e. 

Zu  beiden  Seiten  des  Baltcriegefässes  sind  Flaschen 
e  eingesetzt,  wo  jene  mit  lINO:i  bezcichnetc  für  die  Salpetcr- 
■Z  säure,  und  jene  mit  IL  SO.,  für  die  verdünnte  Schwefel¬ 
säure  dient. 

Am  Boden  des  Kastens,  unmittelbar  unter  den  ein¬ 
gesetzten  Zinkplatten  und  der  Glasröhre  befindet  sich  eine 
Kautschukwanne,  die  zur  Ansammlung  eventuell  abtropfender 
Flüssigkeit  aus  dem  Glasröhre  und  des  Quecksilbers  von  den  amalgamiitcn  Zink¬ 
platten  bestimmt  ist. 

Im  Deckel  des  Kastens  a  ist  eine  Kautschukplatte,  die  als  Deckel  für  das 
Batteriegefäss  bl>  und  zugleich  als  Träger  für  die  Verbindungsklemmen  der  Elemente 
dient,  durch  die  drehbaren  Spangen  ff  befestigt. 
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Nach  dieser  Angabe  der  im  Kasten  untergebrachten  Haupt-  und  Neben- 
bestandtheile  der  Batterie  schreite  ich  zur  detaillirten  Besprechung  derselben. 

Die  schematische  Fig.  73  zeigt  die  in  dem  zweizeiligen  Kautschukbehälter 
na  eingesetzten  Elemente,  bestehend  aus  den  vier  Zinkplatten  hbbb  und  den  Kohlen¬ 
platten  c  c,  die  in  den  Thonzellen  d  d  stehen. 

Damit  die  Stromgeber  immer  in  richtiger  Entfernung  von  einander  in  die 
Zellen  eingesetzt  werden  können,  sind  in  den  Seitenwänden  des  Behälters  a  Hohl¬ 
kehlen  eeee  für  die  Thonzellen  angebracht  und  Fälze  für  die  Fig.  74. 

Zinkplatten  eingeschnitten,  in  welche  dieselben  mittelst  Winkel¬ 
haken  eingehangen  werden,  wie  aus  Fig.  74  ersichtlich  ist. 

Zur  Fixirung  der  Kohlenplatten  dienen  die  in  den  Thonzellen 
angebrachten  Schlitze  f  f. 

In  den  Thonzellen  erscheinen  bei  Je  1c  und  in  den 
Kautschukzellen  bei  g  g  runde  Oeflfnungen,  die  mit  den  Zellen 
communiciren  und  zur  Füllung  und  Entleerung  der  Säuren, 
wie  im  Nachfolgenden  erklärt  werden  wird,  dienen.  Um  diese 
so  eingesetzten  Elemente  der  Ordnung  nach  verbinden  und 
die  Leitungsdrähte  an  denselben  befestigen  zu  können,  tragen 
dieselben  Stifte  aus  Platin  (siehe  Fig.  75),  an  welche  Klemm¬ 
schrauben,  die  an  den  Contactpunkten  mit  Platin  montirt 
sind,  befestigt  werden  können. 

Diese  Klemmschrauben  sind,  wie  aus  Fig.  76  ersicht¬ 
lich,  an  starke  Kupferstäbe  gelöthet,  letztere  aber  an  die 
Kautschukplatte,  die,  wie  schon  erwähnt,  als  Deckel  für  den 
Behälter  dient,  angenietet.  Diese  Platte  ist  den  aus  den  Zellen 
ragenden  Stiften,  und  den  an  derselben  befindlichen  Klemmen 
entsprechend,  durchbohrt,  um  die  Stifte  beim  Aufsetzen  des 
Deckels  in  die  Klemmlöcher  einstellen  und  mittelst  der 
Schrauben  befestigen  zu  können. 

Durch  die  auf  diese  Weise  hergestellte  Verbindung 
kann  mittelst  der  Ausleitungsklemmen  1  und  2  ein  Element, 
mittelst  der  Klemmen  1  und  3  dagegen  können  beide  Elemente 
in  die  Leitung  eingeschaltet  werden.  Die  Bezeichnung  am  Deckel 
links  1,  2,  1  E,  gilt  zur  Einschaltung  eines  Elementes, 
die  rechterseits,  1,  3,  II E,  ist  für  die  Einschaltung  zweier 
Elemente  bestimmt. 

Nachdem  die  Einstellung  der  Elemente  in  den  Be¬ 
hälter  und  deren  Verbindung,  wie  zum  Gebrauche,  klar  sein 
dürfte,  übergehe  ich  zur  Erklärung  der  Einrichtung  zur 
Füllung  und  Entleerung  der  Säuren  in  und  aus 
den  Elementzellen.  Zum  leichteren  Verständnisse  dieser 
Einrichtung  ist  hiezu  die  Batterie  sammt  den  Flaschen  in 
Fig.  77  ausserhalb  des  Kastens  stehend  dargestellt. 

Durch  die  in  die  Flasche  a  luftdicht  eingesetzte  Glasröhre  6,  deren  zweiter 
Schenkel  bis  an  den  Boden  der  Thonzelle  reicht,  wird  durch  Verdichtung  der  Luft 
in  der  Flasche  mittelst  der  an  das  Luftrohr  aufgestockten  Luftpumpe  c  die  Säure 
aus  der  Flasche  in  die  Zelle  getrieben  und  durch  Verdünnung  der  Luft  in  der 


Fig.  76. 
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Flasche  lioi  umgekehrt  aufgeslecktor  Luftpumpe  an  dasselbe  Rohr  die  Säure  aus 
der  Zelle  in  die  Flasche  zurückgesaugt..  Auf  diese  Weise  wird  eine  Zelle  nach  der 
anderen  gefüllt  oder  entleert;  zu  diesem  Zwecke  sind  die  vorher  in  Fig.  73 
erwähnten  runden  Hoffnungen  hh  und  </  <j  an  den  Zellen  angebracht,  um  das  Glas¬ 
rohr  his  auf  den  Boden  derselben 


Fig.  7 


i . 


(wie  durch  punktirte  Linien  am 
Behälter  bei  <y  bezeichnet,)  bei  ein¬ 
gestellten  Elementplatten  ein- 
schieben  zu  können. 

Um  mit  dem  Glasrohre 
und  der  Luftpumpe  die  besprochene 
Manipulation  ausführen  zu  können, 
ist  folgende  in  Fig.  78  im  Durch¬ 
schnitte  dargestellte  Einrichtung 
getroffen  : 

I  bis  Lu  ft  rohr  n  aus  Hart¬ 
kautschuk,  in  welches  das  Glas¬ 
rohr  b  b  b  durch  die  Stopfbüchse 
r  luftdicht  eingesetzt  ist,  besitzt  an 
der  einen  Wand  einen  Canal  d, 
der  an  beiden  Enden  des  Rohres 
ausmündet,  durch  welchen  mittelst 
der  in  folgender  Figur  abgebildefen 
Luftpumpe  von  dem  Ansätze  r.  aus 
Luft  durchgetrieben  werden  kann. 

Das  untere  Ende  dieses 
Rohres  a  besitzt  eine  Scheibe  aus 
1  Iai tkautschuk,  auf  welche  eine  Weichgummiplatte  f  zur  luft¬ 
dichten  Anpressung  des  Rohres  an  die  Randfläche  des 
Flaschenhalses  angebracht  ist. 

Um  das  I/förmige  Rohr  h  in  dem  Rohre  n  luftdicht 
einzusetzen,  damit  nicht  die  durch  den  Canal  d  eingepresste 
Luft  neben  dem  Rohre  a  entweichen  könne,  werden  bei  r 
befettete  Baumwollfädcn  durch  die  Rohrschraube  (/  luftdicht 
an  das  Rohr  h  und  an  die  Innenwand  des  Rohres  a  angepresst 
(Stop  f  b  ü  c  h  s  e). 

Um  das  Glasrohr  h  durch  ein  neues  zu  ersetzen,  wird 
die  Kappe  r  abgeschraubt,  und  um  dasselbe  im  Rohre  a  ver¬ 
schieben  zu  können,  ist  in  letzteres  ein  Ausschnitt  h  angebracht. 

Die  hiezu  erforderliche  Luftpumpe  ist  entweder,  wie 
in  Fig.  77  dargestellt,  eine  Gumrniballonpumpe  oder  eine 
Cylinderpumpe,  wie  aus  Fig.  7f>  ersichtlich. 

Beide  Formen  dieser  Pumpe  müssen  aus  einem  den 
durchströmenden  salpetrigen  Dämpfen  widerstehenden  Materiale 
sein,  wofür  ich  das  Hartgummi  als  geeignet  erkannt  habe.  Von  besonderer 
V  ichtigkeit  ist  es.  dass  die  hiebei  angewendeten  Ventilklappen  aus  feinem  Platin¬ 
blech  hergcstellt  seien. 


Fig.  78. 


gefertigt 
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Fig.  79. 
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Da  an  der  Ballonpumpe  die  Ventileinrichtung  auf  dieselbe  Weise  wie  an 
der  Cylinderpumpe  eingerichtet  ist,  so  beschränke  ich  mich  blos  auf  die  Erklärung 
letzterer,  in  Fig.  79  dargestellter  Ausführung. 

In  dem  Cylindcr  a  ist  ein  luftdicht  schliessender  aus  befetteten 
Baum wollfädcn  gebildeter  Kolben  eingesetzt;  die  Kolbenstange  ist 
der  ganzen  Länge  nach  bei  c  perforirt  und  trägt  am  oberen  Ende  I) 
ein  Ventil  aus  dünnem  Platinblech,  welches  durch  eine  abschraubbare, 
seitlich  offene  Kuppe  h  befestigt  ist  und  nur  einen  bestimmten  Spiel- 
rau  tu  für  die  Bewegung  des  Blättchens  (j  zulässt. 

Zum  Schutze  dieser  Ventileinrichtung  wird  das  Rohrstück  f 
auf  dieses  Ende  der  Kolbenstange  aufgeschiaubt.  Mit  der  konischen 
Ocffnung  c  dieses  Rohrstückes  f  wird  diese  Pumpe  beim  Einpressen  der 
Luft  in  die  Flasche  auf  das  konische  Ende  des  Luftrohres  dicht  auf¬ 
gesteckt. 

Das  untere  Ende  des  Cylinders  n  wird  mittelst  des  Vont.il- 
trägers  S  verschlossen,  welcher  bezüglich  des  Plättchens  //,  der  Kuppe 
h.  und  der  konischen  Hoffnung  dieselbe  Einrichtung  wie  das  Rohr- 
stück  r.  besitzt. 

Durch  dichtes  Aufstecken  dieses  Endes  der  Pumpe  an  das 
Luftrohr  wird  die  Luft  aus  der  Flasche  (bei  Bewegung  der  Pumpe) 
ausgesaugt.  Zur  Kennzeichnung  der  Wirkung  dieser  Luftpumpe  ist 
das  eine  zum  Zwecke  des  Einpressens  der  Luft  aufzusteckende  Ende 
mit  1)  (Druck- Ventil)  und  das  andere  zum  Aussaugen  der  Luft  be¬ 
stimmte  Ende  mit  S  (Saug-Ventil)  bezeichnet. 
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Dieser  Einrichtung  gemäss  kann  diese  Cylindcr-  oder  die  Ballonpumpe  durch 
einfaches  Anstecken  mit  einem  oder  dem  anderen  Ende  der  Pumpe  zum  Einpressen 
oder  Aussaugen  der  Luft  in  der  Flasche  benützt  und  hiedurch  die  Säuren,  ohne 
mit  dem  Innern  der  Pumpe  irgendwie  in  Berührung  zu  kommen,  durch  das  Glas¬ 
rohr  befördert  werden,  wenn  dasselbe  luftdicht  auf  die  Flasche  aufgesetzt  wird.  Zur 
Erreichung  dieses  Zweckes  wird  das  Luftrohr,  in  welches  das  Glasrohr  dicht  ein¬ 
gepresst  ist,  mit  einer  Hand  an  die  Fläche  des  Flaschenhalses  angepresst,  während 
die  andere  Hand  die  Pumpe  bewegt. 

Der  Ballonpumpe  ist  für  diese  Manipulation  aus  dem  Grunde  hauptsächlich 
der  Vorzug  einzuräumen,  weil  bei  derselben  die  Ventilblnttchen  stets  rein  bleiben, 
da  sie  nicht  Gefahr  laufen,  durch  Fetttröpfchen  der  Baum  wollfädcn  verunreinigt  zu 
werden,  wodurch  die  Ventile  in  ihrer  Wirksamkeit  beeinträchtigt  würden,  überdies 
ist  die  Handhabung  derselben  eine  leichtere. 

Wie  schon  erwähnt,  geschieht  die  Füllung  und  Entleerung  der  Säuren  in 
und  aus  den  Elementzellen  durch  diese  eben  beschriebene  einfache  Vorrichtung 
bei  eingestellten  Elementen  in  der  besprochenen  Weise,  dass  eine  Zelle  nach  der 
andern  gefüllt  oder  entleert  wird,  wobei  die  Flaschen  und  die  Batterie  im  Kasten 
eingestellt  bleiben.  Durch  diese  Einrichtung  ist  diese  sonst  lästige  Arbeit  ohne 
Beschädigung  des  Körpers  oder  der  Kleider  von  Jedermann  leicht,  und  sicher  in 
der  kurzen  Zeit  von  längstens  5  Minuten  ausführbar. 
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Durch  diese  Einrichtung  der  Füllung  und  Entleerung  etc.  glaube  ich  nicht 
nur  allein  für  das  Glühlicht,  sondern  auch  für  die  Galvanokaustik  einen  nützlichen 
Apparat  geschaffen  zu  haben,  der  die  unverlässlichen  inconstanten  G  r  e  n  n  e  t’schcn 
Chromkali-Batterien  verdrängen  dürfte. 

Nachdem  die  ganze  Batterie  mit  allen  einzelnen  Theilen,  nebst  allem 
Zugehör  und  deren  Füllungsart  beschrieben  wurde,  verweise  ich  betreffs  weiterer 
Erklärungen  für  die  stets  sichere  Wirkung  und  Erhaltung  derselben  auf  die 


Instruction  zur  Manipulation  mit  der  Batterie. 

Die  Säuren. 

Die  mit  JIN03  bezcichnete  Flasche  wird  mit  )3Soi?,'r  reiner  Salpetersäure,  und 
die  mit  JI2SO,  signirte  mit  verdünnter  Schwefelsäure  ( 1  Raumthoil  engl.  Schwefelsäure 
in  8  Theilen  Wasser)  gefüllt. 

Die  in  dem  angegebenen  Verhältnisse  diluirte  Schwefelsäure  kann  in 
grösseren  Quantitäten  eventuell  aus  einer  Apotheke  bezogen  und  in  Glas-  oder 
Stcingutgcfässon  beliebig  lange  Zeit  aufbewahrt  werden.  Für  den  Fall,  als  sich 
Jemand  der  Aufgabe  des  Verdünnens  selbst  unterziehen  wollte,  sei  daran  erinnert, 
dass  vorerst  die  entsprechenden  Volummengen  Wasser  und  Säuren  separat  gemessen 
und  hierauf  die  Säure  in  dünnem  Strahle  allmälig,  unter  beständigem  Umrühren  in 
das  Wasser  gegossen  wird,  weil  beim  Einträgen  des  Wassers  in  die 
Schwefelsäure  bekanntlich  eine  Explosion  stattfindet. 

Da  durch  Einsaugen  der  Säuren  von  Seite  der  Thonzellen  und  Kohlen¬ 
prismen  immer  ein  Thcil  verloren  geht,  so  muss  besonders  verdünnte  Schwefel¬ 
säure  in  die  Flasche  nachgefüllt  werden,  da  nur  der  ganze  Inhalt  derselben  zur 
nöthigen  Füllung  der  Kautschukzellen  ausreichend  ist. 

Wenn  beim  Füllen  dieser  Flaschen  die  äüscrcn  Thcilc  betropft  würden,  so 
müssen  dieselben  noch  vor  dem  Einstellen  in  den  Kasten  sorgfältig  abgetrocknet 
werden. 


Die  Einstellung  der  Elemente 


in  den  Behälter  geschieht  in  der  bereits  besprochenen,  und  in  Fig.  73  dargestellten 
Weise,  wenn  der  Behälter  im  Kasten  stellt. 

Die  Verbindungsstifte  der  Elementplatten  müsscnallcin  cinerRciho  stehen,  was 
besonders  betreffs  der,  an  den  Knhlenplattcn  excentrisch  angebrachten  Verbindungsstifte 
zu  beobachten  ist.  Sollten  die  Verbindungsstifte  durch  irgend  einen  Zufall  verbogen 
worden  sein,  so  müsste  die  Geradebiegung  derselben  vorgenommen  werden. 

Da  der  Ordnung  halber  die  Flasche  mit  der  Salpetersäure  immer 
links  im  Kasten  stellen  soll,  so  müssen  auch  die  Thon  zellen  so  ein¬ 
gestellt  worden,  dass  die  Füllöffnungen  derselben  immer  dieser 
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Fla  sclie  und  jene  der  Kautschukzellen  der  and  eien  Seite,  wo  die 
Flasche  mit  der  verdünnten  Schwefelsäure  eingestellt  ist,  za- 
g  c  k  o  h  r  t  s  i  n  d. 


Die  Füllung  der  Zellen 


soll  kurz  vor  Anwendung  der  Batterie  in  der  Ordnung  vorgenoninien  werden,  dass 
zuerst  die  verdünnte  Schwefelsäure  in  die  Kautschukzellen  zu  den  Zinkplattcn  und 
dann  die  Salpetersäure  zu  den  Kohlcnprismen  in  die  Thonzellen  in  der  früher 
besprochenen  Weise  eingetragen  wird. 

Zu  diesem  Zwecke  muss  vor  jedem  Einsetzen  der  Glasrohrschenkel  in  die 
bestimmten,  bereits  vorher  besprochenen  Oeffnungcn  der  Flasche  und  der  Zelle, 
die  Flasche  im  Kasten  so  verschoben  werden,  dass  der  eine  Glasrohrschenkcl  leicht 
bis  auf  den  Grund  der  Zelle  gesenkt  und  der  zweite  in  die  Mitte  des  Flaschen¬ 
halses  eingestellt  werden  könnte.  Diese  Vorsicht  ist  nöthig  um  einerseits  das  Glas¬ 
rohr  nicht  zu  zerbrechen,  und  andererseits  mit  der  Kautschukscheibe  des  Luftrohres 
die  ganze  Fläche  des  Flaschenhalses  zu  decken,  mit  welcher  durch  entsprechendes 
Andrücken  die  Flasche  luftdicht  verschlossen  wird. 

Durch  gleichmässig  wiederholtes  Zusammenpressen  des  mit  dem  Druck¬ 
ventile  an  das  Luftrohr  dicht  aufges  t  eckten  Ballons  mit  der  rechten 
ITand,  während  die  Linke  das  Luftrohr  an  den  Flaschenhals  andrückt,  wird  Luft 
in  die  Flasche  gepresst,  wodurch  die  Säure  wie  bei  einem  Ileronsball  durch  das 
Glasrohr  in  die  Zelle  getrieben  wird.  Diese  Procedur  wird  so  lange  fortgesetzt,  bis 
die  Zelle  bis  zum  Rande  der  Zink-  oder  Koblenplattc  voll  ist.  Das  Glasrohr  wird 
sodann  rasch  aus  der  Säure  gehoben,  damit  die  comprimirtc  Luft  aus  der  Flasche 
entweiche  und  eine  Ueberfüllung,  oder  bei  langsamerem  Vorgänge  eine  theilweise 
Entleerung  der  Zellen  verhindert  wird. 

Die  noch  in  den  Glasröhren  befindliche  Säure  fiiesst  dann  in  die  Gefässe 
ab  und  der  anhaftende  kleine  Rest  derselben  kann  durch  vorsichtiges  Abschncllen 
über  den  Gelassen  entfernt  werden. 

Bei  eventueller  Ueberfüllung  einer  Zelle  muss  sogleich  das  Säugventil  der 
Pumpe  an  das  Luftrohr  gesteckt  und  durch  Bewegung  des  Ballons  die  überflüssige 
Säure  zurückgesaugt  werden;  selbstverständlich  muss  auch  nach  der  Zurücksaugung 
das  Glasrohr  rasch  ausgehoben  werden. 

Wenn  bei  dieser  Arbeit  die  Flasche  oder  die  äussere  Oberfläche  des 
Apparates  betropft  würde,  so  ist  die  sofortige  Abtrocknung  und  Reinigung  unerläss¬ 
lich;  die  Flaschen  sind  hierauf  mittelst  der  Stöpsel  gut  zu  verschliessen,  das  Glas¬ 
rohr  und  die  Luftpumpe  im  Kasten  zu  verwahren. 


Die  Verbindung  der  Elemente 


untereinander  erfolgt  gleich  nach  der  Füllung  der  Zellen  durch  die  Verbindung  der  am 
Deckel  in  entsprechender  Weise  angebrachten  Klcmmschiaubcn  mit  den,  nach  Aufsetzen 
dieses  Deckels  über  denselben  ragenden  Platinstiften  der  Elemcntplattcn.  Um  zu 


diesem  Zwecke  den  Deckel  mit  den  Klemmen  leicht,  über  die  in  einer  Linie 
stellenden  Ausleitungsstifte  aufschieben  zu  können,  sind  vorerst  die  Klemmschrauben 
so  weit  zurückzuschrauben,  dass  die  Oeffnungen  der  Klemmen  frei  werden.  Ein 
sicherer  Contact  mit  diesen  Element-Ausleitungsstiften  wird  dann  durch  festes  An¬ 
ziehen  der  Klemmschrauben  hcrgestellt. 

Nachdem  die  Füllung  und  Verbindung  der  Elemente  in  der  besprochenen 
Weise  geschehen,  wird  der  Holzdeckel  des  Batteriekastens  geschlossen,  und  die 
Batterie  auf  den  zur  elektrischen  Beleuchtung  oder  zur  Vornahme  einer  galvano¬ 
kaustischen  Operation  entsprechenden  Platz  gestellt. 

Die  Verbindung  der  starken,  flexiblen,  durch  einen  Gummischlauch  geschützten, 
aus  vielen  Kupferdrähten  bestehenden  Lcitungsschnürc  mit  den  Polen  der  Batterie 
wird  an  den  aus  dem  Kasten  lügenden  Klemmen  in  der  Weise  vorgenommen,  dass 
für  die  Einschaltung  nur  eines  Elementes  die  Leitungsschnüre  an  den  Klemmen 
1  und  3,  für  zwei  Elemente  dagegen  an  die  Klemmen  2  und  13  befestigt  werden ; 
die  freien  Enden  dieser  Poldrähte  werden  entweder  mit  dem  Rheostaten  oder  auch 
ohne  Einschaltung  desselben  mit  einem  Kauter  verbunden.  Vor  der  Einschaltung 
eines  Instrumentes  oder  Apparates  in  den  Battericstroin  kann  die  Thätigkeit  der 
Batterie  durch  das  beim  Berühren  der  Polenden  der  Leitungsdrähte  auftretende 
Funkensprühen  oder  durch  das  Erglühen  eines  an  die  Polenden  der  Batterie  gehaltenen 
dünnen  Eisendrahtes,  z.  B.  einer  Haarnadel,  erprobt  werden. 

Ein  Versagen  des  einen  oder  des  anderen  Effectes  wäre  ein  Beweis  dafür, 
dass  eine  oder  mehrere  der  Verbindungsklemmen  der  Batterie  oder  der  Ausleitung 
nicht  genügend  fest  angezogen  wurden,  oder  dass  durch  Schmutz  in  den  Klemm¬ 
öffnungen  oder  durch  Oxydation  der  Zapfen  der  Leitungsdrähte  der  Contact  unter¬ 
brochen  sei. 


Die  Wirkungsdauer  der  gefüllten  Batterie, 


besonders  mit  Säuren,  die  zum  crstenmale  in  Vciwendung  stehen,  eistieckt  sich  auf 
10 — 15  Stunden;  diese  Dauer  hängt  aber  hauptsächlich  von  dem  längeren  oder 
kürzeren  Stromschlusse,  von  der  Qualität  der  Salpetersäure  und  endlich  von  der 
Amalgamirung  der  Zinkplatten  ab.  Die  diluirte  Schwefelsäure  wird  bekanntlich  durch 
Auflösung  des  Zinkes  bald  wirkungslos,  wenn  die  Zinkplatten  selten  oder  gar  nicht 
mit  Quecksilber  überzogen  werden,  wodurch  einerseits  die  elektro-motorische  Differenz 
erhöht,  anderseits  die  Auflösung  des  Zinkes  in  der  verdünnten  Schwefelsäure  ver¬ 
hindert  wird. 

Da  indess  die  längste  Dauer  der  Verwendung  einer  solchen  Batterie  bei 
einer  Operation  oder  Untersuchung  meinen  Erfahrungen  zufolge  kaum  über  eine 
Stunde  währt,  so  kann  man  der  sicheren  Wirkung  derselben  stets  versichert  sein, 
sobald  die  Salpetersäure  S — 10  und  die  Schwefelsäure  4 — Gmal  gebraucht,  werden, 
wenn  die  Batterie  nur  eine  Stunde  hindurch,  beziehungsweise  noch  öfter,  wenn 
dieselbe  jedesmal  weniger  als  eine  Stunde  in  Verwendung  stand.  Dadurch  endlich, 
dass  die  Füllung  kurz  vorher  und  die  Entleerung  gleich  nach  der  Benützung  der 
Batterie  vorgenommen  wird,  können  die  Säuren  zum  öfteren  Gebrauche  geeignet 
erhalten  und  die  Zink  plat  ten  möglichst  conservirt  werden. 
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Die  Entleerung  der  Zellen 

kann  überall,  selbst  im  Krankenzimmer  vorgenommen  werden,  da  bei  derselben  fast 
gar  keine  untersalpetrigen  Dämpfe  entweichen,  wenn  nach  der  im  Folgenden  ange¬ 
gebenen  Weise  verfahren  wird: 

Nach  Lockerung  der  Klemmschrauben  wird  der  Batteriedeckcl  abgehoben, 
und  vorerst  die  Salpetersäure  mittelst  der  Luftpumpe  durch  das  Glasrohr  in  die 
Flasche  gebracht.  Zu  diesem  Zwecke  wird  das  Säugventil  an  das  Luftrohr  der 
Salpetersäureflasche  auf  gleiche  Weise  wie  das  Druckventil  beim  Füllen  der  Elemente 
angesteckt,  die  Luft  in  der  Flasche  verdünnt,  wodann  der  höhere  Druck  der 
atmosphärischen  Luft  die  Salpetersäure  aus  der  Thonzelle  in  die  Flasche  treibt. 
Hierauf  wird  die  Salpetersäurefhischc  durch  Eindrehen  des  Stöpsels  verschlossen, 
und  erst  hernach  wird  die  verdünnte  Schwefelsäure  auf  gleiche  Weise  wie  die 
Salpetersäure  aus  den  Zellen  in  die  betreffende  Flasche  entleert. 

Zur  gänzlichen  Entleerung  der  Säuren  aus  den  Zellen  muss  das  Glasrohr 
bis  auf  den  Boden  der  Zelle  reichen;  um  dies  immer  zu  ermöglichen,  ist  das  Glas¬ 
rohr  in  der  Stopfbüchse  verschiebbar  eingerichtet.  Diese  Richtigstellung  des  Glas¬ 
rohres  hat  aber  nur  bei  eventueller  zufälliger  Verschiebung  desselben  oder  bei  Ein- 
Setzung  eines  neuen  Glasrohres  zu  geschehen.  Ist  die  gesammte  Säure  aus  den 
Thonzcllen  oder  dem  Kautschukbehültcr  in  die  Flaschen  übergetreten,  so  vernimmt 
man  zum  Zeichen  der  Beendigung  der  Operation  der  Entleerung  ein  gurgelndes, 
durch  eintretende  Luftblasen  hervorgerufenes  Geräusch. 


Bemerkungen  zur  Coiiservirung  der 


Batterie. 


Sobald  alle  Säure  in  die  Flaschen  gebracht  ist,  sollen  sämmtliche  Zellen, 
ohne  das  Kautschukgefäss  ausheben  zu  müssen,  mit  Wasser  gefüllt,  gleich  darauf 
die  Zinkplatten  ausgehoben  und  dann  so  viel  Wasser  nachgegossen  werden,  dass 
die  Thonzellen  und  Kohlenplattcn  ganz  unter  Wasser  stellen. 

Die  Zinkplatten,  der  Deckel,  das  Glasrohr  sollen  gereinigt  und  abgetrocknet 
an  den  für  dieselben  bestimmten  Flatz  im  Batteriekasten  zur  Aufbewahrung  gelangen. 

Durch  das  Auf  bewahren  der  Thonzcllen  mit  den  Kohlenplatten  unter  Wasser 
(in  dem  Kautschukbehälter)  wird  die  unangenehme  Ausdünstung  der  in  den  Foren 
der  Zellern  und  der  Kohlen  enthaltenen  Salpetersäure  verhindert,  wogegen  bei  der 
Aufbewahrung  derselben  in  freier  Luft  sich  permanent  lästige  Dämpfe  entwickeln. 
Die  Aufbewahrung  der  Elemenltheile  in  der  angegebenen  Weise  kann  bis  zur 
nächsten  Verwendung  der  Batterie  (seihst  über  zwei  Wochen)  ausgedehnt  werden. 

Bei  jeder  Verwendung  soll  dann  (eine  Stunde  vorher)  der  Kautschukbehälter 
mittelst  der  Handhaben  aus  dem  Batteriekasten  ausgehoben,  das  Wasser  durch 
Neigung  des  Gefässes  bei  Fixirung  der  Kohlen  und  Zellen  entleert,  und  die  Inthä- 
tigkeitsetzung  der  Batterie  nach  dem  Absickern  des  Wassers  von  den  Thonzellen 
und  Kohlenplatten  in  der  früher  besprochenen  Weise  vorgenommen  werden. 

Bei  voraussichtlich  seltenerer  Verwendung  der  Batterie  sollen  jedoch  die 
Thonzellen  und  Kolilenplatten  schon  nach  einigen  Tagen  von  dem  Wasserbade  befreit 
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Leiter:  Beschreibung  der  NiUc-Leiter'schen  eleVtro-endosliopischen  Instrumente. 


und  an  der  Luft  getrocknet  in  dem  Kautscliukbehälter  des  Battcrickastens  zur  Auf- 
bewakrung  gelangen. 

Eine  Ausscrachtlassung  dieser  leicht  zu  erfüllenden  Bedingungen  für  die 
Erhaltung  des  ganzen  Apparates  alterirt  in  erster  Linie  die  Zuverlässigkeit  der 
Wirkung  der  Batterie. 

Bei  eventuell  störenden  Vorkommnissen  der  Eüllungseinrichtung,  die  nur 
im  Zerbrechen  einzelner  Tlieile  eintreten  könnten,  kann  in  dringenden  Fällen  die 
Füllung  und  Entleerung  der  Zellen  wie  bei  anderen  Gelassen  geschehen. 

Beim  Versagen  der  Luftpumpenventile  sollen  dieselben  von  der  Pumpe 
abgeschraubt,  und  die  Flatinblättchen,  sowie  die  übrigen  Theile  von  den  eventuell 
anhaftenden  Verunreinigungen  befreit  werden. 

Die  Wirksamkeit  der  Luftpumpe  kann  durch  Saugversuche  an  der  Hand 
und  durch  Zusammenpressen  des  Ballon’s,  bei  verschlossenem  Druckventile  erprobt 
werden.  Zur  Einübung  der  Füllung  und  Entleerung  der  Zellen,  rathe  ich  diese 
Manipulation  vorher  statt  mit  Säuren,  oinigomalo  mir  Wasser  vorzunehmen. 

Wenn,  bei  eventuell  unterlassener  rechtzeitiger  Amalgamirung  der  Zinke 
ein  vorübergehendes  Uobcrschäumon  der  (dadurch  entstehenden)  Wasserstoffgasblasen 
aus  der  Kautschukzelle  in  die  Thonzelle  stattfindet,  so  ist  weiter  keine  Störung  der 
Wirkung  zu  befürchten. 


Die  Amalgamirung  der  Zinkplatten 

ist  dann  angezeigt,  wenn  bei  dem  Gebrauche  der  Batterie  häufige  und  starke 
Wasserstoffgasentwicklung  stattfindet,  die  durch  das  AuHösen  des  Zinkes  in  der  Säure 
bedingt  ist.  Die  Amalgamirung  der  Zinkplatten  wird  in  der  Weise  durchgeführt, 
dass  gleich  nach  dem  Gebrauche  die  blanken  Zinkplatten  einzeln  ausgehoben,  auf 
beiden  Flächen  mit  Quecksilber  betropft,  und  letzteres  mit  einem  Wolllappen  ver¬ 
rieben  wird  ;  kann  die  Amalgamirung  erst  vor  einer  Anwendung  geschehen,  so  wird 
in  eine  Zelle  des  Kautschukbehälters  verdünnte  Schwefelsäure  zu  den  früher  in 
dieselbe  eingesetzten  vier  Zinkplatten  gegossen,  und  letztere  so  lange  darin  belassen 
bis  das  Zink  blank  erscheint  ;  um  aber  schneller  zu  diesem  Ziele  zu  gelangen,  wird 
statt  der  verdünnten  Schwefelsäure,  verdünnte  Salzsäure  (1:4)  verwendet,  und  das 
Quecksilber  wie  erwähnt  eingerieben. 

Koch  einfacher  kann  die  Amalgamirung  der  Zinke  auf  die  von  Dr.  Rudolf 
F  o  w  a  n  d  o  w  s  k  i  :i:)  angegebene  Weise  ausgefülirt  werden,  indem  die  Z  in  k  platte  n 
ohne  vorherige  Reinigung  in  eine  Auflösung  von  12  Gewiclitstlieilen 
Quecksilber  (z.  B.  500  Gramm)  in  15  Gewiclitstlieilen  concentrirter  Salpetersäure 
(b25  Gramm)  und  45  Gewiclitstlieilen  Salzsäure  (1875  Gramm),  welch’  letztere  nach 
perfectcr  Lösung  des  Quecksilbers  in  der  Salpetersäure  zugesetzt  wird,  durch  2 
bis  Ö  Minuten  e  i  n  g  e  t  a  u  c  li  t,  in  reinem  Wasser  ab  gespült  und  ab  ge¬ 
trocknet  werden.  Diese  Amalgamiriingstliissigkeit  ist  so  lange  verwendbar  bis 
sie  wasscrklar  geworden  ist. 


*)  ln  ,,1'ie  Anwendung  der  Klektricitat  in  der  Heilkunde“,  {tag.  14  Wien  1 87 ü. 
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Nach  jeder  Art  des  Vorganges  beim  Verquicken  der  Zinke  müssen  dieselben 
in  Wasser  abgespült  werden  ehe  sie  zur  Aufbewahrung  gelangen;  das  eventuell 
abtropfende  Quecksilber  wird,  wenn  die  Zinkplatten  im  Kasten  eingestellt  sind, 
in  der  am  Boden  des  Battcriekastens  untergebrachten  Kautschukwanne  zur  weiteren 
Verwendung  gesammelt. 


Instruction  für  die  IntliÜtigkeitsctzung  der  Instrumente. 


Nach  oder  vor  den  besprochenen  Vorbereitungen  zur  Verwendung  der 
Batterie  soll  an  eines  der  vorgeführten  Stative  für  die  Wasserkanne  etc.  der  Rheo- 
stat  fixirt,  an  diesem  die  Gummischläuche  luftdicht  befestigt  und  die  Leitungsdrähte 
fest  angeklemmt  werden.  Hierauf  wird  dieses  Stativ  zur  rechten  Seite  des  zu 
Untersuchenden,  so  nahe  an  das  Bett,  den  Tisch  oder  den  Stuhl  placirt,  dass  die 
Enden  der  obgenannten  Schläuche  und  Drähte  bei  horizontaler  Ausspannung  vom 
Rheostatcn  mindestens  noch  eine  gute  Spanne  weiter  als  zum  Eingänge  der  zu 
untersuchenden  Höhle  ragen,  um  ein  mit  denselben  verbundenes  Instrument  zum 
Einführen  in  eine  Höhle  ohne  Zerrung  dieser  Schläuche  und  Drähte  handhaben 
zu  können. 

Erst  nach  all’  den  genannten  Manipulationen  sind  die  Leitungsschnüre 
welche  den  Battcriestrom  zu  dem  Rheostat  leiten,  mit  der  in  die  Nähe  des  Statives 
aufgestellten  Batterie  zu  verbinden. 

Das  mit  reinem  Wasser  von  12 — 15°  C.  gefüllte  Gefäss,  mit  dem  Schwimmer 
(Wasserstandszciger)  wird  vorsichtig  so  hoch,  als  es  das  Stativ  gestattet,  aufgezogen 
und  durch  Einhängen  der  Schnur  an  das  Stativ  in  dieser  Höhe  fixirt.  Beim  Ein¬ 
hängen  der  Kanne  muss  darauf  gesehen  werden,  dass  der  Indicator  des  Wasser¬ 
standszeigers  dem  Untersuchenden  zugekehrt  sei  ,  auf  dass  ein  Ablesen  des 
Wasserstandes  von  demselben  jedeizeit  möglich  wäre.  Wenn  hierauf  der  am  Ende 
des  von  der  Wasserkanne  abgehenden  Gummischlauches  befindliche  Hahn  im  ver¬ 
schlossenen  Zustande  an  die  Siebeinrichtung  des  Rheostatcngehäuscs  durch  festes 
Eindrehen  befestigt  wurde,  wird  dieser  Hahn  geöffnet,  um  die  im  Wasserschlauche, 
im  Rhcostatengchiiuse  und  in  dem  Zuleitungsschlauchc  zum  Instrumente  enthaltene 
Luft  durch  Ausströmenlassen  von  Wasser  zu  verdrängen  ehe  noch  ein  Instrument 
eingeschaltet  wurde. 

Nach  d  i  c  s  e  n  e  i  n  f  a  e  h  e  n,  schnell  a  u  s  f  ii  h  r  b  a  r  e  n,  höchst  wichtigen 
V orber ei  tun  gen  muss  jedesmal  vor  der  S  t  r o m e i  n s c h a  1 1 u  n  g  das 
Wasser  durch  das  eingeschaltete  Instrument  (durch  abermaliges  Oeffnen 
des  'Wasserhahnes)  du  r  ch  ge  1  e  i  t  e  t  werden,  wobei  je  nach  dem  längeren  oder 
kürzeren,  engen  Wege,  den  das  Wasser  hiebei  zu  passiren  hat,  15 — 30  Sekunden  ver¬ 
gehen  bis  dieses  aus  dem  zweiten  Schlauche  des  Instrumentes  in  das  Sammel- 
gefäss  abtropft  oder  abrinnt.  Das  dabei  auftretende  klingende  Geräusch  des  in  die 
Sannnelkanne  abfliessenden  Wassers  dient  zur  Controle  der  ununterbrochenen  Cir- 
eulation  des  Wassers  durch  das  Instrument  während  der  Untersuchung. 

Nachdem  man  sich  von  dem  Durch  fl  i  essen  des  Wassers  ver¬ 
sichert,  kann  sodann  die  Einschaltung  des  galvanischen  Stromes 
vorgenomme  n  w  erden,  zu  welche  m  Zwecke  d  e  r  I  n  d  i  c  a  t  o  r  a  nt  R  h  e  o- 
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s  t  a  t  c  n  vorerst  auf  Null  gebracht  wird,  um  d e n  0 o n  t  a c  t  mit  dem  Neu- 
si  Iber  drahte  au  fz  uh  eben.  Hernach  wird  die  am  Ende  der  Poldrähte  befind¬ 
liche  Doppclklcmme  mit  den  Contaclrollen  des  Instrumentes  verbunden  und  hierauf 
der  Indicator  des  Rheostaten  von  Null  allmählig  auf  den  Ncusilberdi aht  geschoben. 

Wenn  Instrumente  mit  sehr  kurzen  feinen  Platindrähten  verwendet  werden, 
z.  B.  das  Urethroskop,  darf  nur  ein  Element  eingeschaltet  werden,  vorausgesetzt 
dass  noch  wirksame,  d.  h.  nicht  oft  gebrauchte  Säuren  in  Verwendung  stehen. 

Sobald  die  Kette  des  galvanischen  Stromes  durch  den  Rheostat  und  das 
eingeschaltenc  Instrument  geschlossen  ist,  wird  durch  zweckmässige  Handhabung  des 
Rheostaten  bei  Ausschaltung  eines  entsprechenden  Stückes  Ncusilberdraht,  der  im 
Instrumente  befindliche  Platindraht  erglühen.  Durch  ferneres  Ausschalten  des  Neu- 
silberdrahtes  wird  der  Platindiaht  bis  zum  intensiven  strahlenden  Weiss¬ 
glühen  gebracht,  in  welchem  Zustande  er  einen  zu  jedweder  Untersuchung  voll¬ 
kommen  genügenden  Lichtcffect  hervorbringt. 

Wie  schon  oben  erwähnt,  muss  die  Ausschaltung  des  Neu- 
silberdrahtes  sehr  vorsichtig  und  nur  allmählig  geschehe  n,  u  in  den 
eingeschalteten  P  1  a  t  i  n  d  r  a  h  t  nicht  d  u  r  c  h  z  u  s  c  h  m  e  1  z  e  n. 

Ist  auf  diese  "\\  eise  die  Wasser-  und  Stromleitung  erprobt,  so  kann  noch 
vor  dem  Einführen  eines  so  armirten  Instrumentes  eine  Sehprobe  am  besten  an  der 
eigenen,  das  Instrument  an  der  leuchtenden  Stelle  umfassenden  Hand  in  einem 
dunklen  Raume  vorgenommen  werden. 

Das  nun  in  eine  Körperhöhle  oingeführte  Instrument  kann  so  armirt  stunden¬ 
lang  mit  dem  gleichen  Lichteffecte  verwendet  werden,  da  das  Wasserquantum  in 
der  Kanne  über  diese  Zeit  ausreicht.  Eingestellte  Bilder  können  dann  eben  so  lange 
Zeit  hindurch  von  vielen  Personen  nacheinander  gesehen  werden. 

Bei  länger  andauernden  Untersuchungen,  oder  wo  das  etwaige  Zerren  des 
eingeführten  Instrumentes  durch  das  Gewicht  der  Poldrühtc  und  der  mit  Wasser 
gefüllten  Gummischläuche  störend  wäre,  sollen  letztere  in  den  zu  diesem  Zwecke 
bestimmten  Träger  eingehangen  und  durch  die  Verschiebung  des  Rhcosfatenträgers 
in  entsprechende  Höhe  und  Lage  gebracht  werden,  auf  dass  das  circuliremle 
W  asser  nicht  erst  vom  Rheostaten  durch  den  Zuleitungsschlauch  in  das  Instrument 
aufsteigen  müsste,  wodurch  der  Wasserstrom  ganz  unnöthiger  Weise  von  seinem 
ursprünglichen  Drucke  verfielen  würde. 

Gerade  so  wie  ein  Instrument  leuchtend  in  eine  Höhle  cingeführt  wird,  soll 
es  auch  wieder  leuchtend  zuriiekgeführt  werden.  Eine  gewünschte  Unter- 
lireclmng  der  Stromlcitung,  während  das  Instrument  ein  geführt  i  s  t, 
kann  sehr  rasch  durch  einfaches  Abziehen  der  Klo m mzange  vom 
Instrument  ausgeführt  werden.  Diese  Unterbrechung  könnte  indess  nur  dann 
nothwendig  werden,  wenn  die  Wasserleitung  durch  irgend  eine  Ungeschicklichkeit 
oder  Ausserachilassung  der  erwähnten  Vorproben  unterbrochen  würde.  Eine  Ge¬ 
fahr  des  Verbrennen  s  ist  selbst  in  einem  solchen  Falle  nicht  zu 
befürchten,  weil  erstlich  die  Metallmasse  des  Instrumentes  gegen  jene  des 
glühenden  Drahtes  eine  viel  zu  grosse  ist,  als  dass  sich  das  Instrument  in 
der  kuizcn  Zeit  so  hochgradig  erhitzen  könnte;  ferners  müsste  ja  früher  die  ganze 
im  Instrumente  noch  befindliche  Wassermenge  verdampfen,  bevor  sich  das  In¬ 
strument  so  hochgradig  erwärmen  könnte.  Ausserdem  würde  in  diesem  Falle  die 
Isolirung  des  eingelagerten  Leitungsdrahtes  zerstört,  und  dadurch  der  Stromschluss 
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nicht  mehr  durch  den  eingeschalteten  Platindraht,  sondern  durch  die  gut  leitenden 
metallenen  Bestandtheile  des  Instrumentes  stattfinden,  wobei  bekanntlich  keine  Er¬ 
wärmung  derselben  auftritt. 

Zur  Beruhigung  A  ängstlich  er  führe  ich  noch  an,  dass  icli 
selbst  mehr  als  hundertmal  bei  Experimenten  die  beschriebene 
E  i  n  r  i  c  h  t  u  n  g  e  r  p  r  o  b  t  habe,  und  nie  in  die  Lago  versetzt  war,  von  d-,c  r 
erwähnten  schneller  Unterbrechung  Geb  r  a  u  c  h  m  achen  zu  müssen. 

Wird  ein  Instrument  gleich  nach  dessen  Benützung  zu  einer  wiederholten 
Untersuchung  eines  und  desselben  oder  eines  anderen  Patienten  verwendet,  so 
müssen  alle  etwa  beschmutzten  Theile,  besonders  aber  das  Deckfenster,  das  Prisma  etc. 
gereinigt  werden,  ohne  hiebei  die  Strom-  oder  Wasserleitung  unterbrechen  zu  müssen; 
während  einer  solchen  Pause  kann  das  Instrument,  statt  cs  zu  halten,  im  armirten 
Zustande  mittelst  der  Schläuche  über  das  Rheostatengehäuse  gehangen  werden. 

Nach  jeder  Verwendung  eines  Instrumentes  wird,  vor  Ab¬ 
schliessung  des  Wasserhahnes  die  Stromleitung  durch  Stellung 
des  Indien  tors  des  Rh  eostaten  auf  Null  unterbrochen,  und  dann  erst 
dieAusschaltung  des  Instrumentes  aus  der  Wasserleitung  und  die 
Entfernung  der  Klemmzangc  vor  genommen. 

E  i  n  e  U  n  t  e  r  b  r  e  c  h  u  n  g  d  e  r  W  a.  s  s  e  r  1  c  i  t  u  n  g  vor  dem  Äussc  halten 
des  elektrischen  Stromes  kann  eine  Zerstörung  dcrlsolirung  der  im 
1  n  s  t  r  u  mente  ei  n  gelagerten  1 )  r  a  h  1 1  e  i  t  u  n  g  (d  u  r  c  h  V  e  r  b  r  ennc  n  d  e  r- 
selben)  venirsa  c  h  o  n,  wodurch  das  Inst  r  u  m  ent  s  e  1  b  s  t  v  e  r  s  t  ä  n  d  1  i  e  h 
1  ii  r  d  e  n  M  o  m  e  n  t  u  n  b  r  a  u  c  h  b  a  r  w  ii  r  d  c. 

Eine  Unterbrechung  der  Stromleitung,  vor  der  Einstellung  des  lndicators 
des  Ivlioosiaten  auf  Null,  duieh  A bziehen  der  Leitzaugo  vom  Instrumente,  könnte 
bei  geringer  Vorsicht  eventuell  an  dem  zum  nächsten  Male  einzuschaltenden  ln- 
strumentc  das  unerwünschte  Abschmclzcn  dos  Platindrahtes  bedingen,  wenn  die 
Stromleitung  durch  den  Rheostat  von  der  letzten  Untersuchung  hergcstellt  bliebe. 

Dass  zur  genauen  Beobachtung  ein  verfinsteiter  Raum  sich  besser  eignet,  ist 
von  der  Ophthalmoskopie  her  bekannt ;  doch  genügt  es  für  die  clektro-cndoskopischen 
Untersuchungen  vollkommen,  wofern  die  Verdunkelung  des  Lokales  nicht  leicht 
möglich  ist,  die  zu  Untersuchenden  mit  dem  Rücken  gegen  das  cinfallcnde  Tages¬ 
licht  zu  wenden. 

Ich  wünschte,  dass  diese  Darstellung  der  Manipulation,  wie  ein  Instrument 
ohne  Gefahr  für  den  zu  Untersuchenden  in  Thütigkeit  gesetzt  werden  soll,  auch 
demjenigen  Arzte  klar  sein  möge,  der  nie  in  der  Lage  war,  galvanokaustische 
Instrumente  (in  Thütigkeit  selbst)  zu  handhaben  oder  deren  Handhabung  zu  sehen; 
denn  für  denjenigen  Arzt,  der  galvanokaustischc  Instrumente  gehandhabt  hat,  wäre 
diese  lange  Auseinandersetzung  überflüssig. 


Instruction  für  die  Conservirung  und 


priicisc  Funetionirung  der  elektro- 


endoskopischen  Instrumente. 


1.  Nach  jedem  Gebrauche  ist  das  in  den  metallenen  Canälen  der  In¬ 
strumente  und  auch  in  den  Gummischläuchen,  die  in  das  Magen-  und  Schlundrohr 


Fig.  80 


Fig.  82. 


Fig.  81. 


eingesetzt  sind,  zurückgebliebene  Wasser  durch  Aussaugen  mit  dem  Munde,  oder 
mittelst  einer  Ballon-  oder  Cylindcrspritze  zu  entfernen,  und  dieselben  wo  möglich, 
durch  öfteres  Durcliblascn  von  Luft  auszutrocknen.  Bei  etwaiger  Verschliessung  dieser 
(Janälo  durch  unreines  Wasser,  soll  heisses  Wasser,  eventuell  Weingeist  durch  die¬ 
selben  gespritzt  werden. 

2.  Sollen  die  Instrumente  nach  jedem  Gebrauche  mit  feinen  Linnen-  oder 
Waschlederlappen  sorgfältig  gereinigt,  d.  h.  abgetrocknet  werden;  hiebei  muss  die 

Reinigung  der  Röhreninstrumente  auch  des 
Magen-  und  Schlundrohres,  wo  eine  Ver¬ 
unreinigung  auch  im  Inneren  des  Instrumentes 
Vorkommen  könnte,  mit  an,  Drähten  befestigten 
Borsten,  oder  mit  an  einem  Metallstabe 
(Fig.  80)  befestigter  Baumwolle  vorgenommen 
werden. 

Letztere  zwei  Instrumente  müssen  zu 
diesem  Zwecke  so  viel  als  möglich  zerlegt 
werden,  um  thcils  die  Rühren  von  unten  her  aus¬ 
wischen,  ilicils  um  die  Linsen  und  Prismen 
vollständig  reinigen  zu  können. 

Das  Reinigen  der  Deckfenster  an 
deren  innerer  Seite  z.  IL  beim  Blaseninstru¬ 
mente  geschieht  nach  Entfernung  der  Kuppe, 
durch  auf  einen  Stab  (Fig.  80)  aufgcwickelto 
Baumwolle;  auf  dieselbe  Art  ist  die  Reinigung 
des  im  Rohre  eingesetzten  Prisma’s,  welches 
eventuell  bestaubt  sein  kann,  vorzunehmen. 

Die  Blaseninstrumente,  die  auch 
unter  Wasser  funetioniren,  sollen  vor  der 
Einführung  in  die  Blase  im  thätigen  Zustande 
einige  Minuten  hindurch  in  ein  Glas  Wasser 
eingesetzt  werden,  um  den  dichten  Anschluss 
der  die  Lichtquelle  verschliessenden  Kuppe, 
sowie  des  eingesetzten  Fensters  und  Prismas 
zu  erproben.  Im  Falle  des  Eindringens  des 
Wassers  in  das  Instrument  könnte  an  das 
Gewinde  der  Kuppe  weiches  Wachs  aufge¬ 
tragen  werden.  Pie  Verdichtung  beim  Prisma  und  beim  Fenster  soll  nur  mit  Minium, 
welches  mit  Leinöl  angerieben  wird,  geschehen  ;  doch  kann  eine  derartige  Beschädigung 
beim  einfachen  Gebrauche  gai-  nicht  cintreten. 

I.  Instrumente  wo  der  l’latindraht  aus  irgend  einem  Grunde  nicht  gedeckt 
werden  konnte,  funetioniren  mir  dann,  wenn  weder  Blut,  noch  Eiter  oder  Harn 
über  den  glühenden  Draht  gelangen  kann.  Zur  Entfernung  solcher  Substanzen  aus 
einem  eingel’iihrten  Instrumente,  /  B.  dem  I  "ethroskop,  führe  ich  das  in  Fig.  81  ab- 
gcbjldete  Saiigrohr  an,  durch  welches  bei  Bewegung  der  Gummiplattc  diese  Stoffe 
aufgesaugt  werden  können,  selbst  während  die  Lichtquelle  in  dom  Rohre  eingesetzt, 
ist.  Zum  Auftunken  durch  Baumwolle  oder  andere  Stoffe  dienen  die  in  Fig.  80  und  82 
abgebildeten  Instrumente,  bei  deren  Verwendung  jedoch  die  Lichtquelle  aus  dem 


endoskopischen  Rohre  entfernt  werden  muss,  da  brennbare  Stoffe,  bei  Berührung 
mit  dem  glühenden  Platindrahtc  Feuer  fangen  würden. 

5.  Sollen  die  Instrumente  /um  Zwecke  des  leichteren  Gleitens  durch  enge 
Räume  nicht,  wie  üblich,  mit  Oel,  sonderen  mit  Glycerimbestrichen  werden,  da  das 
Oel  leicht  auf  das  Glasfenster  oder  das  Prisma  gerathen  kann  und  hiedurch  den 
Effect,  wenn  auch  nicht  ganz  aufheben,  so  doch  bedeutend  vermindern  würde;  das 
Bestreichen  mit  Glycerin  braucht  indess  auch  nicht  auf  das  Prisma  und  auf  das 
Fenster  ausgedehnt  zu  werden. 

(j.  Bei  eventueller  Abschinclzung  einer  Platinschlinge  bei  einer  Probe  kann 
von  Jedermann,  durch  die  früher  besprochene  Einrichtung  ein  neuer  aber  nur 
ebenso  langer  Platindraht  eingesetzt  werden;  hiezu  braucht  man  nur  eine 
starke  Pincettc  und  eine  Schccrc;  zur  Einsetzung  eines  Drahtes  in  eine  Patrone  ist 
noch  ein  kleiner  Schraubenzieher  erforderlich.  Bei  dieser  Armirung  besteht  die 
einzige  Schwierigkeit  darin,  den  Draht  richtig  und  gerade  gespannt  einzuklemmen, 
damit,  wenn  die  Patrone  eingeschoben  ist,  keine  andere,  als  die  beschriebene  Be- 
lührung  des  Drahtes  mit  der  Leitung  stattfindc.  Ein  Contact  dieses  Drahtes  mit 
dem  Grunde  des  Glühhauses  oder  mit  den  Seitenwänden  der  Patrone  bedingt  ein 
ungleiches  schlecht  leuchtendes  Glühen,  und  bei  Steigerung  des  Glüheffectes  ein 
Abschmelzen  des  Platindrahtes,  endlich  auch  eine  Erhitzung  des  Fensters  selbst; 
vorteilhaft  für  die  Sicherheit  bei  der  Handhabung  dieser  Instrumente  ist  die  An¬ 
schaffung  mehrerer  mit  Platindraht  armirter  Patronen. 

7.  Wenn  das  Wasser  (zur  Durchleitung),  bei  jenen  Instrumenten,  wo  ein 
Prisma  oder  Fernrohr  eingesetzt  ist,  von  einer  niedrigeren  als  der  angegebenen 
Temperatur  ist,  kann  es  geschehen,  dass  die  Prismen  und  die  Linsen  sich  beschlagen 
und  das  deutliche  Sehen  hindern. 

8.  Soll  mit  sämmtlichen  Instrumenten  wegen  ihres  heiklen,  oft  zarten  Baues 
sehr  vorsichtig  manipulirt  werden,  was  ich  besonders  für  die  Blasen-,  Magen-  und 
Schlund-Instrumente  erwähne:  Unberufene,  die  die  Einrichtung  dieser 
Instrumente  noch  nicht  genau  s t u  d i r t  haben,  sollen  bei  der  Be¬ 
sichtigung  derselben  nicht  etwa  gleich  mit  dem  Zerlegen  oder 
Biegen  beginnen. 

Durch  die  detaillirte  Beschreibung  sämmtlicher  Instrumente  und  Apparate 
erscheint  die  ganze  Manipulation  sehr  complicirt,  schwierig  und  viel  Arbeit  er¬ 
fordernd;  sie  ist  aber  nichts  weniger  als  das,  besonders  für  denjenigen  Arzt,  der 
andere,  schwierigere  manuelle  Arbeiten  in  der  ärztlichen  Kunst  verrichten  gelernt 
hat  und  selbe  gerne  verrichtet.  Gar  manche  Manipulation  erfordert  zur  Beschreibung 
derselben  oft  hundertmal  so  viel  Zeit  als  zur  Ausführung  des  Gesagten. 


Nachwort. 


Wrährend  der  Drucklegung  dieser  Arbeit  gingen  mir  die  Publikationen  von 
Fachmännern,  die  mit  diesen  elektro-endoskopischen  Apparaten  bereits  Erfahrungen 
gesammelt  hatten  zu,  so  unter  anderen  der  Aufsatz  des  Herrn  Dr.  Oberländer  in 
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Dresden  in  der  „Berliner  klinischen  Wochenschrift“  1879,  Nr.  48:  Die  Nitzc- 
Lcitcr’schen  urctliro-  und  cystoskopisclicn  Instrumente  und  ihre  Anwcndungs- 
u’eise,  sowie  die  Abhandlung  des  Herrn  Professor  Henry  Thompson  in  „The 
Lancct“  Deccmbcr,  6.  1879. 

Indem  ich  auf  letzteren  Aufsatz  nur  verweise,  erlaube  ich  mir  aus  dem 
Obcrländcr’schen  Artikel  nachfolgende  Stellen,  welche  gute  Winke  für  die  Hand¬ 
habung  dieser  Apparate  vom  ärztlichen  Standpunkte  enthalten,  anzuführen: 

„Pas  Calibcr  der  urethroskopischen  Tuben  entspricht  No.  19  mul  20  der  Chavrierc’schen 
Filiere.  Es  konnte  dies  im  Anfang  etwas  zu  stark  erscheinen,  doch  glättet  ein  engeres  Caliber  nicht 
alle  Schleimhautfalten  der  Harnröhre  und  würde  nicht  alle  Partien  derselben  zu  Gesicht  bringen; 
auch  findet  man  viel  seltener,  als  man  glauben  sollte,  für  dieses  Caliber  zu  enge  Orilicicn,  welche 

normaliter  doch  stets  die  engste  Stelle  der  Harnröhre  repräsentiren.  —  Scheint  der  schräg  abge¬ 

schnittene  Tubus  schwer  einzuführen,  so  ist  der  geschnabelte  manchmal  von  besonderem  Nutzen) 
doch  giebt  es  auch  ausser  bei  Ilypospadiacis  und  Epispadiacis  immer  noch  Fälle,  wo  das  Caliber 
die  Lippen  schmerzhaft  aus  einander  zerrt.  —  Nach  etwas  Hebung  wird  das  Einfuhren  stets  leicht 
gelingen,  zumal  dem  im  Catheterisiren  Geübten.  —  Es  ist  ferner  zu  empfehlen,  das  Instrument  nicht 
zu  sehr  einzuölen  oder  zu  fetten,  da  das  Fett  sonst  leicht  an  das  Licht  kommt  und  das  Ilild  trübende 
Rauch wölkchen  hervorbringt,  die  dann  das  Ausfuhren  und  nochmaliges  Reinigen  nothwendig  machen. 
—  Auch  habe  ich  jedem  Kranken  das  Instrument  vorher  im  leuchtenden  Zustande  in  die  Hand 

gegeben,  um  ihn  von  der  vollständigen  Ungefährlichkeit  desselben  zu  überzeugen.  Für  den  perpen- 

dieulären  Tlieil  der  Harnröhre  ist  der  gerade  offene  Tubus  der  bequemste;  hält  man  sich  mit  dem¬ 
selben  stets  in  der  Axe,  so  sieht  man  die  Schleimhaut  als  einen  gleichmässig  verlaufenden,  hell 
beleuchteten  Trichter  vor  sich,  an  dem  Rande  des  Instrumentes  liegt  dieselbe  fest  gespannt  an,  nach 
der  Mitte  zu  sieht  man  das  Lumen  der  Harnröhre  je  nach  dem  untersuchten  Theile  und  dem  natür¬ 
lichen  Caliber  derselben  enger  oder  weiter,  rundlich  oder  mehr  oval,  in  der  Pars  bulbosa  von  den 
kleinen  Längsfältchen  cingesäumt,  in  den  hinteren  Partien  zumeist  glattwandig.  —  Es  würde  das 
Thema  überschreiten,  wollte  ich  mich  in  der  Schilderung  der  oft  hochinteressanten  Befunde  verlieren, 
die  mir  vorgekommen  sind.  —  Von  welcher  Genauigkeit  und  welcher  Naturtreue  die  Bilder  sind, 
kann  man  sich  nur  am  Gesehenen  überzeugen;  es  ist  in  dieser  Hinsicht  zweifellos  das  vollendetste, 
was  überhaupt  geboten  werden  kann.  —  So  sieht  man  z.  B  kleine  Teleangieetasien  der  Schleim¬ 
haut  in  ihren  Verzweigungen,  jedes  kleine  Geschwiirchen,  dessen  Ränder  und  Grund,  jeden  feinen 
Riss  oder  Substanzverlust.  —  Besonders  interessant  sind  die  Schraffirungen  der  erkrankten  Schleim¬ 
haut  beim  chronischen  Catarrh,  die  geschwollenen  Papillen  und  hypertrophischen  Schleimhaut¬ 
wucherungen,  welche  den  Stricturen  vorausgehen.  Namentlich  bei  letzteren  habe  ich  äusserst  instructive 
Bilder  zu  sehen  bekommen 

Man  führt  das  mit  der  Lichtquelle  versehene  Instrument  ein  kleines  Stück  in  die  Harn¬ 
röhre  ein  und  untersucht  am  besten  gleich  beim  Einfuhren.  —  Per  Penis  wird  dabei  etwas  fest 
zwischen  Daumen  und  die  drei  ersten  Finger  der  linken  Hand  gefasst,  und  nach  oben  und  vorn 
gezogen,  beim  Eindringen  in  die  tieferen  Theile  senkt  man  Hand  und  Instrument  zuerst  wagrecht, 
dann  wieder  etwas  höher.  Pie  rechte  Hand  ruht  dabei  immer  am  Griff  und  seinen  Adnexen  und 
regiert  das  Instrument.  Pas  Untersuchen  macht  den  Kranken  in  der  Regel,  so  ängstlich  sie  auch 
in  der  ersten  Zeit  sind,  keine  Schmerzen,  nur  beim  Passiren  der  hinteren  Partien  der  Harnröhre, 
die  ja.  bei  chronischem  Tripper  und  Prostataall'ertioncn  auch  besonders  empfindlich  sind,  hört  man 
hie  und  da.  besonders  bei  heftigem  Vorgehen,  Aeusscrung  des  Schmerzes  oder  der  Ungeduld.  —  Es 
ist.  auch  noch  aus  anderen  Gründen  daher  zu  empfehlen,  bei  derartigen  Leiden  die  erste  Unter- 
suehung  nicht  zu  lange  auszudehneu.  Selbst  Kranke  mit  empfindlicher  Harnröhre,  die  sonst  kaum 
ndstringirende  Injectionen  vertragen,  haben  ausser  geringem  Brennen  beim  Urinircn  keine  nennens- 
wertlio  Schmerzemptiudung  Mit  dem  geschnabellen  Tubus  übersieht  man  je  nach  dem  Einfuhren 
die  grössere,  vordere  oder  hintere  Hälfte,  welche  dem  Fenster  mehr  oder  weniger  straff  gespannt 
anliegt,  dann  kann  man  sich  durch  Drehbewegung;  mit  dem  Instrumente  die  anderen  erst  nicht 
durch  das  Fenster  sichtbaren  Theile  zugänglich  machen.  —  Bei  einigermassen  engen  Stellen,  noch 
nicht  ganz  ausgeglichenen  Stricturen  u.  s  f.  bedient  mau  sich  mit  besonderem  Vortlieile  des 
geschnabelten  Tubus. 

Für  die  Untersuchung  im  Allgemeinen  wird  es  im  Wesentlich)  n  darauf  ankonnnen,  mit 
welchem  man  sich  gewöhnt  zu  arbeiten.  Das  Einführen  ist  einerseits  mit  dem  geschnabelten  um  ein 
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weniges  leichter,  ebenso  dringt  man  auch  mit  ihm  leichter  und  unter  Umständen  vielleicht  auch 
schmerzloser  in  die  Pars  prostatica,  wo  derselbe  auch  wiederum  die  in  der  Hinterwand  gelegenen, 
besonders  interessanten  Theile  gut  zur  Anschauung  bringt.  Nur  muss  man  sich  hüten,  zu  weit  vor¬ 
zudringen,  da  sonst,  ist  der  Schliessmuskel  einmal  überwunden,  durch  den  hervorstürzenden  Urin 
das  nicht  geschützte  Licht  verlöscht;  doch  geschieht  dies  selten;  das  langsame  Eindringen  in  die 
Blase  bei  den  an  und  für  sich  schon  an  diesen  Stellen  empfindlichen  Kranken  annoncirt  sich  fast 
allemal  durch  Aeusserungen  der  Ungeduld.  —  Zudem  ist,  um  diesem  Nachtheile  zu  begegnen,  ein 
mit  einem  Glasfenster  geschlossener,  geschnabclter  Tubus  beigegeben,  mit  diesem  kann  man  auch  in 
die  Blase  eindringen  und  die  Uebergangsparticn  einer  genauen  Besichtigung  unterwerfen,  der  grosse 
Nutzen  des  offenen  besteht  darin,  dass  man  durch  denselben  operiren  kann.  —  Der  gerade  offene 
Tubus  bleibt  zum  raschen  Orientiren,  wenn  er  anwendbar  ist,  jedoch  immer  vorzuziehen,  da  man 
mit  ihm  eine  grössere  Fläche  auf  einmal  und  ihre  ganze  natürliche  Lage  übersehen  kann.  Die 
Vortheile,  welche  durch  eine  derartige  genaue  Besichtigung  dieser  Theile  entstehen,  sind  so  offenbar, 
dass  man  über  den  Werth  oder  Umverth  derselben  nicht  zu  debattiren  nöthig  haben  wird;  ihre 
ganze  practische  Wichtigkeit  schon  jetzt  zu  ermessen,  wäre  verfrüht.  —  In  keinem  Vergleiche  stehen 
das  Instrument  und  seine  Leistungen  mit  dem  bis  jetzt  zu  demselben  Zweck  construirten  Endoskop; 
demgemäss  werden  auch  die  mit  diesen  mühsam  errungenen  Resultate*),  welche  von  dem  Fleisse 
und  der  Beobachtungsgabe  der  Autoren  beredtes  Zeugniss  alilegen,  nach  der  Controle  mit  den 
Nitze’schen  Urethroskopen  manche  Umänderung  erfahren.  —  Auf  die  operative  Behandlung  der 
Stricturen,  der  chronischen  Catarrhe  der  Harnröhre  und  der  Prostata  wird  es  einen  grossen  Einfluss 
haben.  Die  therapeutischen  Resultate,  welche  ich  bei  letzteren  unter  anderen  durch  locale  Aetzungen 
mit  Lapis  mitigatus,  mit  welchem  ich  eine  dünne  Silbersonde  armirte,  erlangt  habe,  sind  bis  jetzt 
ausserordentlich  zufriedenstellend  und  berechtigen  nach  weiterer  Ausbildung  und  Prüfung  zu  den 
schönsten  Hoffnungen. 


*)  Cfr.  ausser  den  filteren  Arbeiten  von  Pcsormciuix,  1'  ü  r  s  t  e  n  h  c  i  m  u.  a.  die  neueren  Arbeiten  von  I'rof. 
Auspitz.  Dr.  Gschirlinkl  und  Pr.  Griinfeld  in  der  Viertel, jahrsehr.  f.  Dermatol,  u.  Syplt,  u.  s.  w. 


t _ A- 


Druck  von  J.  C.  Fischer  &  Comp.  Wien. 
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THE  HISTORICAL  IMPORTANCE  OF  JOSEF  LEITER' S  MONOGRAPH  ON  THE 
FIRST  ELECTRO-ENDOSCOPIC  INSTRUMENTS 


Hans  J.  and  Matthias  A.  Reuter,  Stuttgart,  Germany 

In  Connection  with  a  presentation  by  the  Max  Nitze  Museum  in 
Stuttgart  to  the  William  P.  Didush  Museum  in  Baltimore  on  the 
occasion  of  the  AUA  meeting  in  New  York  in  1986. 


INTRODUCTION: 

Josef  Leiter' s  monograph  is  an  important  and  historical 
medical  document  because  it  is  the  first  catalog  of  the 
recently' developed  endoscopes,  describes  their  development  and 
construction  in  detail  and  provides  considerable  Information 
on  the  persons  responsible  for  this  significant  medical 
breakthrough . 

We  should  begin  our  discussion  of  Leiter 's  monograph  by  taking 
a  look  at  a  similar  endeavor  by  his  great  rival  Max  Nitze.  In 
the  epilogue  to  this  first  manual  on  cystoscopy  Nitze,  quite 
unjustly,  dismissed  Leiter 's  work  as  inferior  and  claimed  that 
his  rival 's  conclusions  and  findings  were  based  on  hatred  and 
falsehoods.  Nitze  therefore  ignored  the  fact  that  Leiter 's 
monograph  was  based  not  only  on  his  teaching  of  this  new 
technology  but  that  Leiter  did  not  hesitate  to  cystoscope 
himself  in  demonstrations  to  leave  no  doubt  on  how  the 
apparatus  was  to  be  used. 

To  understand  both  publications ,  particularly  their  underlying 
polemics  and  misunderstandings ,  we  must  first  examine  the 
history  of  endoscopy,  its  scientific  and  medical  pioneers  and 
its  present  state.  The  development  of  endoscopy,  as  we  know 
it  today,  may  be  said  to  have  begun  with  the  work  of  three 
main  figures:  Max  Nitze  (1848  -  1906),  Wilhelm  Deicke  (1834  - 
1913)  and  Josef  Leiter  (1830  -  1892).  There  are  two  other 
persons  who,  although  they  tend  to  remain  in  the  background, 
are  also  deserving  of  mention  and  they  are:  Louis  B^n^che 
(1826  -  1901)  and  Rudolf  Lewandowski  (1847  -  1902).  And,  we 
should  not  ignore  the  contributions  of  two  figures  from  that 
era,  Julius  Bruck  (diaphanoscope  1867)  and  Gustave  Trouve 
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(polyscope  1873),  who  had  an  indirect  yet  considerable 
influence  on  the  developments  outlined  in  the  Leiter 
monograph.  We  will  also  better  understand  the  causes  of  the 
acrimony  and  life-long  enimity  between  some  important  medical 
pioneers  if  we  place  events  and  personalities  within  their 
proper  period. 

The  first  evidence  we  have  of  what  was  to  lead  to  the  open 
break  between  Leiter  and  Nitze  is  a  June  30,  1879  letter  in 

which  Leiter  records  the  termination  of  his  ties  and  relations 
with  Nitze.  Since  Nitze  arrived  in  Vienna  on  December  12, 
1878  we  may  conclude  that  his  collaboration  with  Leiter 
endured,  at  the  most,  some  six  months.  There  is  also  a 
disputed  fee  which  appears  to  be  central  to  the  dispute  with 
an  angry  and  unsatisf actory  exchange  of  letters  between  the 
two  in  July,  1879. 

Confronted  with  having  to  recognize  Leiter' s  contributions  to 
endoscopy,  Nitze  and  his  collaborator  Schwede  sought  to  reach 
an  amicable  agreement  with  Leiter  on  sharing  credit  for  this 
new  technology.  Schwede' s  letters  to  Leiter  in  January,  1880 
are  characterized,  however,  by  a  harsh  tone  and  reproach 
Leiter  for  having  made  "errors  which  are  respectively 
disf igurations  of  the  truth  and  which  appear  to  depreciate  in 
the  readers'  eyes  Dr.  Nitze 's  as  well  as  Mr.  Deicke's  merits 
in  an  unjustified  manner."  In  his  correspondence ,  Schwede 
insisted  that  Leiter  issue  a  public  clarif ication  of  the 
matter  which,  Leiter,  of  course,  refused  to  do.  Schwede  then 
proceeded  to  write  another  blistering  counter-attack,  now 
lost,  against  Leiter 's  monograph  in  which  Schwede  argues  that 
Leiter  has  unjustly  minimized  the  importance  of  Nitze' s  and 
Deicke's  work;  particularly  Leiter' s  failure  to  mention  the 
pair's  patented  instrument  for  the  examination  of  the  nose  and 
pharyngeal  cavity.  Schwede  further  objected  to  Leiter 's 
contention  that  the  Nitze-Deicke  cystoscope  had  not  been 
tested  on  living  beings.  Schwede  maintained  that  this  was 
wrong  and  that  he  himself  had  been  present  during  such  tests. 
He  assured  his  readers  that  the  views  of  the  bladder  wall  made 
with  the  original  Nitze-Deicke  device  were  every  bit  as  good 
as  those  made  with  the  latest  instruments  then  in  use  and  in 
some  ways  were  even  superior  in  terms  of  clarity  and 
intensity . 

Nitze,  for  his  side  of  the  argument,  claimed  that  following 
their  break, that  Leiter  was  unable  to  make  another 
instrument.  Nitze  is  here  clearly  trying  to  establish  the 
link  between  the  earlier  collaboration  and  the  resulting  new 
instruments.  Nitze  calls  the  devices  described  in  Leiter 's 
monograph  as  "fantasy  instruments"  as  evidenced  by  the 
"so-called  Nitze-gastroscope . "  Nitze  continues  his  attack 
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maintaining  that  Leiter,  despite  his  dilengence  and  mechanical 
aptitude,  required  constant  inspiration,  presumably  by  Nitze, 
to  create  anything  useful.  Therefore,  whatever  Leiter  was 
able  to  achieve  with  the  well  known  urethroscopic  and 
cystoscopic  instruments  was  only  the  result  of  their 
collaboration  in  Vienna  with  Nitze  providing  the  guiding  hand 
which  made  something  useful  out  of  Leiter' s  efforts. 

Leiter,  for  his  part,  feit  the  sting  of  criticism  and,above 
all,  he  was  incapable  of  forgetting  that  the  first 
introduction  of  "his,'  that  is,  Leiter' s  new  endoscope,  took 
place  at  a  May  9,  1879  meeting  in  Vienna  of  the  Royal  and 
Imperial  Society  of  Doctors  under  the  supervision  of  Professor 
von  Dittel.  Leiter  feit  insuf f iciently  appreciated  on  this 
occasion  because  he  had  only  been  allowed  to  explain  the 
technical  details  of  the  urethroscope ,  cystoscope  and 
rectoscope  while  Dittel  first  cytoscoped  a  cadaver  and, 
later,  together  with  Nitze,  cytoscoped  an  18  year-old  male 
subject.  Nitze,  by  performing  in  the  actual  demonstration  of 
the  new  invention  and  explaining  its  Operation,  had  a  clear 
advantage  over  Leiter  who  had  a  more  passive  role  to  play. 
The  resulting  monograph,  which  Leiter  wrote  together  with  his 
friend,  the  phsyician  Rudolf  Lewandowski,  has  only  served  to 
sharpen  the  argument  because  of  document ' s  slights  to  Nitze. 
Leiter  tried  to  salvage  his  end  of  the  endoscopic  business  by 
undertaking  a  demonstration/sales  trip  through  Europe  which 
was  underwritten  in  part  by  the  noted  Theodor  Billroth. 
Despite  Leiter' s  efforts  and  the  demonstration,  for  example, 
of  difficult  cystopic  examinations  before  medical  doctors  in 
Berlin,  he  was  unable  to  forestall  the  financial  collapse  of 
this  undertaking.  More  years  were  to  pass  before  these  costly 
new  instruments  and  the  medical  use  and  advance  of  this 
technology  came  into  general  use.  Following  a  six  year 
hiatus,  Leiter,  in  1886,  at  the  urging  of  Dittle,  constructed 
a  cystoscope  which  utilized  a  lamp  instead  of  a  glowing  wire. 
This  was  to  prove  to  be  not  only  the  long  awaited  breakthrough 
for  endoscopy  but  also  the  Signal  for  a  new  outbreak  in 
hostilities  between  Leiter  and  Nitze  who,  at  about  the  same 
time,  also  introduces  a  new  cystoscope  which  uses  an  Edison 
glow  lamp.  Nonetheless,  Leiter  was  to  dedicate  the  remainder 
of  his  life  to  endoscopy  and  he  was  to  go  on  and  work  with  the 
likes  of  Alexander  Brenner,  Leopold  von  Dittel  and  other  well 
known  physicians  in  the  development  and  exploitation  of  this 
new  technology.  The  electrotechnic  skills  which  Leiter  had 
acquired  as  a  young  man  in  Paris  were  to  serve  him  and  the 
medical  profession  well. 

Turning  to  Leiter' s  monograph,  we  see  that  it  is  somewhat 
similar  to  a  catalog.  In  his  publication,  Leiter  describes 
the  first  electro-endoscopic  instruments  which  were 


72 


constructed  in  the  period  1878  —  79.  For  the  sake  of 
accurate  medical  history  it  is  of  vital  importance  to  us  that 
Leiter  describes  the  first  endoscopes  as  constructed  by  Nitze, 
Deicke  and  B^neche;  instruments  which  he  replicated  and  which 
are  today  partly  stored  at  the  Vienna  University  Institute  for 
Medical  History.  These  instruments  include  the  urethroscope, 
the  cystoscope  and  one  of  the  first  gastroscopic  prototypes. 

The  preface  to  Leiter' s  monograph/  dated  December/  1879/  was 
to  underscore  the  controversy  which  was  to  engulf  these 
medical  pioneers  of  endoscopy.  Leiter  goes  to  great  lengths 
to  highlight  his  own  merits  in  the  development  of  endoscopy 
and  bends  the  truth  when  it  concerns  Nitze's  contributions  to 
this  new  medical  technology.  Leiter  and  his  collaborator 
Lewandowski  are  selective  in  their  use  of  facts  and  arguments. 
They  Claim  that  new  inventions,  as  such,  for  example, 
microscopes  and  weapons,  are  not  named  after  their  inventors 
but  are  better  known  by  their  manuf acturers .  This  is  Leiter' s 
way  of  saying  there  can  be  no  such  thing  as  a  "Nitze 
Endoscope"  unless  Nitze  is  also  the  manufacturer .  And,  we  all 
know  who  the  manufacturer  of  the  endoscope  is... 

It  is  revealing  of  Leiter 's  attitude  toward  the  proper 
description  of  these  devices  by  how  he  connects  the  names  of 
Nitze  and  Bruck  in  the  preliminary  development  of  endoscopy 
but  slights  references  to  another  Nitze  collaborator/  Trouve, 
who  happened  to  be  a  French  manufacturer  of  medical 
instruments.  In  fact,  Leiter  had  known  Trouve  quite  well  for 
a  number  of  years  which  makes  his  disqualif ication  of  the 
Frenchman  as  a  "layman"  somewhat  hard  to  accept ;particularly 
since  Trouve  was  the  first  to  construct  an  instrument  with  a 
distal  light  employing  a  platinum  wire . 

Nitze's  ideas  and  those  of  Bruck/  Deicke  and  Bensche  are 
generally  dismissed  by  Leiter  in  his  monograph  as  second 
rate.  For  Leiter,  the  preparatory  work  of  these  medical 
pioneers  had  no  role  beyond  merely  setting  the  stage  for  his 
own  significant  contributions.  Consequently ,  Leiter  minimizes 
everyone  eise 's  work.  For  example,  writing  in  detail  on  pages 
3  and  4  of  the  monograph  on  Bruck  and  his  rectal 
diaphanoscopy /  Leiter  discusses  only  the  Bruck  Problems  which 
he,  Leiter,  succeeded  in  overcoming.  Leiter  also  is  selective 
in  citing  only  Bruck 's  transillumination  of  the  bladder  wall 
in  which  only  the  problems  of  the  platinum  flow  wire 
paralleled  Nitze's  work.  But,  as  is  well  known,  Bruck  neither 
developed  nor  pointed  toward  any  possible  technical  Solutions 
to  the  lighting  problems  for  the  urethroscope  and  cystoscope. 
It  was  also  convenient  for  Leiter,  because  of  his  own 
priorities,  to  ignore  the  advances  made  with  the  Trouve 
urethroscope.  Hardly  anything  needs  to  be  added  to  the 
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arrogant/  and  therefore  reflective  of  his  own  insecurities  and 
complexes/  Leiter* s  defense  of  his  own  work  as  "a  sacrifice  in 
the  Service  of  Science"  including,  of  course,  "enormous  cash 
expenses . " 

For  Leiter,  the  construction  of  the  endoscope  was  indeed  an 
enormous  challenge  and  not  orily  in  the  technical  sense. 
Accordingly,  to  justify  his  own  enormous  involvement  with  and 
investment  in  the  endoscope  he  was  prepared  to  sacrifice 
anyone  and  anything  but  Nitze  in  particular.  From  this  point 
in  time  we  can  appreciate  Leiter' s  struggle,  his  wish  for 
immortality  as  the  compulsion  which  was  the  driving  force  in 
his  life.  Certainly,  Leiter  was  wealthy  enough  not  to  be 
motivated  primarily  by  greed  in  this  connection  for  the  number 
of  endoscopes  he  sold  in  the  first  year  hardly  justify  the 

amount  of  financial  investment  to  bring  them  to  the  market. 
Leiter  drew  his  reward,  such  as  it  was,  from  the  honors 

bestowed  upon  him  as  the  manufacturer  of  endoscopes  despite 
his  on-going  controversy  with  his  main  rival  Nitze.  But 
nagging  at  Leiter  was  the  fact  that  he,  who  wanted  to  stand 
alone  as  the  major  pioneer  of  endoscopy,  was  forced  to  share 
honors  with  Nitze. 

Aside  from  the  battle  being  waged  in  its  pages,  the 

monograph's  main  interest  for  us  remains  its  catalog  of 

electro-endoscopic  instruments .  Based  on  a  French  model  for 
such  a  scientific  monograph, (with  whom  Leiter  was  to  engage  in 
a  polemic  in  the  preface  of  the  third  edition  of  1876),  the 
monograph  contains  interesting  passages  on  the  history  of  the 
first  phase  of  the  construction  of  endoscopic  instruments. 
Frohning's  more  than  80  wood  engravings  illustrating  the  text 
are  of  artistic  quality  and  the  text  itself  is  written  in  a 
clear,  understandable  style  which  transcends  normal  catalogs 
of  this  type. 

Leiter 's  preface  concludes  with  an  expression  of  gratitude  to 
Professor  von  Dittel  who  was  than  already  an  important 
surgeon.  According  to  Leiter,  Dittel  was  the  first  doctor  who 
used  these  instruments  on  living  persons,  taught  medical 
students  how  to  use  endoscopy  and,  in  short,  paved  the  way  for 
its  wider  acceptance  in  the  medical  profession.  The  first 
contehtion  is,  as  we  know,  wrong  since  Nitze  had  already 
employed  endoscopy  on  a  living  person  during  an  earlier 
demonstration  in  Dresden.  A  person  whom  we  would  describe  as 
one  of  the  "little  people"  also  gets  a  nod  from  Leiter  who 
acknowledges  "especially  Mr.  J.  Cerny  who  occupied  himself 
ceaselessly  with  the  instruments."  Leiter  also  mentions  the 
Berlin  optician  L.  B£neche  whose  advances  in  optics  were 
copied  and  modified  by  the  prominent  microscope-specialist 
Reichert  in  Vienna  and  Josef  Jirasko  who  made  the  prisms.  It 
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should  also  be  mentioned  that  it  was  Jirasko  who  was  to  later 
construct  the  forehead  lamp. 

Leiter' s  eager  assistant  in  all  these  matters  was  his  friend 
Rudolf  Lewandowski  who  was  an  Imperial  Austrian  regimental 
surgeon.  Lewandowski  had  published  numerous  articles  on  the 
use  of  electrical  sources  for  lighting.  Lewandowski 1 s 
scientific  knowledge  on  electricity  together  with  his  elegant 
writing  style,  which  was  quite  unlike  Leiter’ s,  leads  us  to 
conclude  without  much  hesitation  that  Lewandowski  not  only 
helped  edit  the  monograph  but  almost  certainly  exercised 
influence  over  it.  A  letter  written  by  Lewandowski  to  von 
Dittel  in  1892  supports  this  premise  as  he  said,  "Was  I  not  a 
godfather  at  the  creation  of  the  Nitze-Leiter  devices?  Was  I 
not  the  abettor  of  Leiter' s  monograph...? 

When  going  through  the  monograph  today  one  can  gain  an  idea  of 
the  enormous  diligence  and  the  untiring  Creative  power  which 
Leiter  over  a  two  year  period  dedicated  to  improving  the 
Dresden  instruments  and  thus  realizing  Nitze's  ideas.  What  we 
therefore  find  in  the  monograph  is  an  entire  catalog  of  new 
endoscopic  instruments  including  related  electrical  equipment 
and  the  means  for  cooling  irrigation. 

In  the  monograph' s  introduction,  Leiter  discusses  the 
Problems  of  lighting  for  endoscopy,  particularly  the  problems 
associated  with  electric  or  incandescent  light  because  of  the 
high  temperatures  involved  in  this  type  of  lighting.  Bruck 
had  done  the  pioneering  work  on  lighting  but  it  was  to  be  left 
to  another  pioneer  to  construct  an  instrument  which  could 
illuminate  deeper  cavities.  The  major  components  of  such  a 
device,  which  took  the  form  of  a  catheter,  contained  a 
lighting  and  water  cooling  System,  and,  most  importantly,  an 
optic  system  which  made  inspection  of  internal  organs  possible 
and  signaled  the  advent  of  cystoscopy.  From  Deicke's  Dresden 
prototypes,  Leiter  made  the  first,  mass-produced  practical  and 
usable  endoscopes.  In  his  catalog,  Leiter  first  describes  the 
rectal  diaphanoscopy  used  to  transilluminate  the  bladder  wall 
and,  on  page  4,  he  further  describes  the  stomatoscope  which, 
based  on  the  work  of  Dr.  Bruck,  directly  lights  the  oval 
cavity.  Looking  at  the  illustrated  design,  notes  Leiter,  the 
instrument  does  not  appear  to  have  come  from  his  workshop. 
Leiter  makes  this  provocative  remark  before  describing  the 
Nitze-Leiter  instruments  and  his  subsequent  distortions  of  the 
Nitze-Deicke  instruments. 

After  laying  the  groundwork,  Leiter  proceeds  to  describe  his 
own  new  urethroscope,  an  enormously  complicated  construction 
with  double-walled  pipes  to  cool  the  platinum  wire.  On  page 
8,  Nitze's  original  urethroscope  and  Deicke's  prototype  are 
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illustrated  and  discussed.  It  is  interesting  to  compare  the 
two  designs  because  one  can  image  what  technical  skills  were 
needed  to  create  this  raonstrous  however  usable  Nitze-Leiter 
electro-urethroscope .  In  pointed  contrast  to  the  monograph's 
title,  "Instruments  by  Nitze  and  Leiter,"  the  author,  Leiter, 
writes  about  the  "instruments  reconstructed  by  me."  This 
endoscope  did  not  yet  have  any  optics  but  it  is  remarkable 
that  already  three  different  shafts,  that  is,  "endoscopic 
tubes"  are  available.  One  such  device  is  a  straight  shaft 
while  the  other  two  are  bent  with  an  empty  beak.  Amazingly, 
one  shaft  has  a  window  whereas  the  other  is  open.  Therefore, 
it  may  be  seen  on  page  7  that  the  first  urethroscope  is 
virtually  also  a  urethro-cystoscope .  With  its  bent  beak  it 
is  constructed  in  the  manner  of  a  cystoscope  even  though,  as 
already  mentioned,  it  contained  no  optics.  For  further 
information  on  this  device  please  refer  to  the  epilogue  in  the 
1876  and  1880  editions . 

As  a  straight  urethroscope  this  device  could  only  function  if 
it  were  inserted  so  that  the  top  of  the  part  with  the  platinum 
wire  projected  beyond  the  lower  part  of  the  slanted  beak. 
Please  note  Leiter' s  design,  figure  8  on  page  8,  which  is  the 
most  important  detail  and  is  therefore  wrong.  This  can  be 
clearly  determined  from  the  first  German  and  American  patent 
letters.  Strangely  enough,  Leiter  draws  his  own  shaft,  which 
was  made  in  Vienna  and  is  figure  6  in  the  catalog,  in  the  same 
incorrect  manner.  We  must  therefore  express  our  doubts  about 
the  Utility  of  the  inserted  part  or  at  least  that  of  the 
straight  shaft.  The  modif ications  to  the  Dresden  endoscopes 
are  not  described  but  the  old  instruments  are,  however,  with 
no  shortage  of  criticism,  dismissed.  We  may  regard  this  as 
irrelevant  since  Leiter  was  supposed  to  have  perfected  the 
devices  in  his  more  efficient  work  shop. 

In  the  text  which  follows,  the  first  Nitze-Leiter  cystoscope, 
built  after  Nitze' s  device  and  Deicke's  Dresden  protype,  is 
described.  Once  again,  the  personal  and  technical 
achievements  of  the  Vienna  instrument  maker  are  obvious .  Just 
as  is  the  case  in  the  U.S.  patent  application,  the  optic 
instrument  is  also  depicted.  The  idea  of  Nitze  to  build  an 
optic  tube  with  three  lenses  utilizing  the  completely  original 
construction  of  the  cystoscope  was  the  dawn  of  the  modern  era 
of  endoscopy.  Beginning  with  the  problem-f illed  intracorporal 
lighting  method,  which  was  ultimately  solved,  the  pimary 
conditions  were  obtained  to  realized  cystoscopy.  But  it  was 
with  the  introduction  of  the  new  optics  which  provided  the 
real  breakthrough  of  endoscopy  because  only  then  could  a 
larger  field  of  vision  be  made  possible  in  the  hollow  space  of 
the  body.  This  may  be  the  real  and  unique  achievement  of  Max 
Nitze 's  invention;  a  combination  of  optics  and  a  cooled  source 
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of  light.  The  lighting  was  tucked  away  in  the  still  empty 
beak  of  the  urethroscope  shaft  but  this  somewhat  hazardous 
beak  now  had  a  genuine  function. 

If  one  understands  the  catalog  correctly,  Leiter,  on  page  12, 
has  allegedly  made  a  contribution  of  his  own,  called  the 
three-sided  rectangular  glass  prism  which  permits  Observation 
of  the  bladder  wall  with  a  visual  angle  of  90  degrees.  This 
doubtlessly  signified  that  important  progress  had  been 
achieved  toward  the  practical  endoscopy  of  the  bladder  and 
other  body  cavities.  Before  Leiter' s  prism,  Nitze  had  tried 
vainly  to  solve  this  problem  through  the  use  of  a  small 
mirror.  We  should  note,  however,  that  the  prism  concept,  the 
Dove-prism,  had  already  been  utilized  by  Trouve  in  Paris  and 
it  is  possible  that  Leiter  was  aware  of  it. 

From  the  Nitze  and  Deicke  prototypes  depicted  in  the  monograph 
it  is  fairly  easy  to  see  that  these  instruments  were  not 
without  problems  when  put  to  use.  All  the  more  do  we  come  to 
recognize  the  significance  of  Leiter' s  contributions  done 
without  the  benefit  of  Nitze 's  direct  help.  We  must  recall 
that  the  very  first  models,  built  by  Leiter  and  introduced  in 
Dresden  were,  according  to  Nitze 's  much  later  Statements, 
unusable.  This  fact  is  obvious  when  one  inspects  the  still 
preserved  fragment  of  the  trial  model,  the  inserted  part  of 
the  1878  urethroscope,  which  is  in  the  Max  Nitze  Museum  in 
Stuttgart . 

At  Nitze's  request,  Leiter  applied  for  patents  for  these  new 
instruments  in  various  countries.  The  U.S.  patent  is  the  most 
important  of  these  because  it  contains  the  construction 
designs  of  the  Nitze-Deicke  endoscopes;  that  is,  of  the 
urethroscope,  cystoscope  and  gastroscope  as  well  as  of  a 
stomatoscope  similar  to  that  of  Bruck 's.  We  note  that  the 
patent  application  reads,  "Application  of  electric  light  to  a 
speculum,  patented  July  29,  1879  M.C.F.  Nitze."  The  patent 

was  issued,  however,  to  the  name,  "Josef  Leiter!" 

On  February  3,  1881,  the  Royal  Wuerttemberg  Court  Advisor,  Dr. 
med.  and  phil.  S.  Th.  Stein,  in  Frankf urt-on-the-Main ,  asked 
that  Leiter 's  patent  be  nulled.  Stein  cited  Nitze's  imperial 
patents  numbered  1624,  6331  and  6853.  These  patents  covered 

the  urethroscope,  an  instrument  for  the  examination  of  the 
mouth,  larynx  and  pharyngeal  cavity  and  an  apparatus  for  the 
examination  of  human  and  animal  hollow  organs.  Stein  also 
referred  to  the  inventions  and  work  of  Bruck  and  Trouvd. 
Stein' s  plea  was,  however,  declared  as  unfounded  but  the  costs 
of  the  litigation  were  apportioned  accordingly  because  the 
vague  and  imprecise  language  of  the  patent  Claims  were  likely 
to  create  an  erroneous  impression  of  the  significance  of  these 


77 


Claims  on  the  part  of  the  plantiff  as  stated  by  the  Imperial 
Patent  Office  on  April  26,  1881. 

Later  pages  in  the  monograph  signal  for  us  how  far  ahead  of 
their  time  Nitze  and  Leiter  were  by  their  dedication  to 
seeking  ways  to  endoscope  almost  all  body  cavities.  In 
practice,  however,  usable  instruments  were  dependent  on  the 
improved  electric  incandescent  lighting  System  invented  by 
Thomas  Edison  at  about  the  same  time  in  1879.  But  some  years 
were  to  pass  before  Edison 's  light  bulb  replaced  the  platinum 
glow  wire  lighting  device.  Nitze  was  aware  of  the  lighting 
Problem  and  made  indirect  reference  to  Edison' s  invention  in 
the  description  accompanying  his  additional  patent  application 
DRP  6853.  Both  inventors  of  the  endoscope  were  surely  years 
ahead  of  their  time  and  almost  ahead  of  their  technical 
ability  to  apply  these  new  technologies . 

Subsequent  devices  to  follow  were  the  vaginoscope  and  the 

hysteroscope .  It  is  interesting  to  again  note  that  it  has 
only .  been  within  the  last  two  decades  that  this  device  had 
achieved  signif icance .  On  the  other  hand/  the  structural 
principles  of  the  rectoscope/  endoscope  and  the  laryngoscope 
as  depicted  on  page  17  are  still  topical. 

Leiter  indicated  additional  instruments  for  the  endoscopy  of 
the  nose,  pharynx  and  mouth  cavity.  The  teeth  could  be 

observed  by  a  lighted  mirror  and  also  transilluminated .  The 
flush  instruments  for  oesophagoscopy  and  gastroscopy  which 
were  obviously  constructed  in  Dresden  with  special  care  and 
improved  upon  in  Vienna,  are  depicted  and  described  in  the 
text.  The  oesophagoscope  and  gastroscope  respectively  are  in 
their  basic  construction,  form,  lighting,  cable  pull,  mirror 
optics,  etc.  already  established  in  Nitze 's  U.S.  patent  so 
that  Leiter 's  later  Claims  for  priority  as  the  patent  owner 
strike  us  as  absurd. 

Obviously,  Nitze  had  never  received  his  U.S.  patent 
application  since  it  had  been  made  out  in  Leiter 's  name .  This 
may  also  be  the  reason  why  he  was  never  able  to  evaluate  it . 

Leiter  was  also  clever  enough  never  to  mention  nor  use  the 

patent.  This  construction  was  still  far  ahead  of  its  time. 
But  the  technical  possibilities  it  uncovered  were  denied  the 
sweeping  success  which  was  to  be  accorded  to  the  comparatively 
primitive  instrument  built  by  Mikulicz  after  the  enteroscope 
depicted  in  figure  25.  Astonishingly ,  the  first  Dresden 
gastroscope  was  also  flexible  and  therefore  far  more  similar 
to  today's  models  than  the  ensuing  primitive  stomach  mirrors 
based  on  the  constructive  principles  of  a  giant  cystoscope. 
In  practice,  the  first  intricately  built  gastroscopes  were 
useless  for  the  examination  of  human  beings  whereas  the  later 
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devices  of  Mikulicz  made  possible  the  endoscopy  of  the 
stomach.  In  this  connection,  the  otoscope  is  also  of 
interesting  construction  which,  however,  was  quickly 
supplanted  by  subsequent  improveraents  in  lighting  capabilities . 

The  electric  connection  of  the  endoscope  is  described  by 
Leiter  on  page  37.  In  Deicke's  Dresden  instruments,  the 
contact  was  established  by  binding  screws  which  were  attached 
to  two  tacks  at  the  ocular  funnel.  For  the  first  time  the 
contact  with  the  electric  battery  is  accomplished  by  a 
so-called  "conducting  forceps."  Actually,  it  was  simply 
attached  to  the  instrument  as  has  since  then  been  customary 
for  all  glow-lamp  instruments.  Leiter' s  monograph  omits  any 
reference  to  whether  Nitze  shared  in  this  idea  or  if  it  was 
Leiter' s  own  invention. 

The  System  for  cooling  the  platinum  glow  wire  with  water  is 
also  described  and  accorded  its  importance  as  a  vital  part  of 
the  electric  equipment.  Leiter  uses  this  occasion  to 
criticize  Trouv£  who  is  cited  for  having  made  a  backward  step 
by  confessing  that  he,  Trouv£,  had  ignored  water  cooling 
because  it  was  too  complicated.  On  the  other  hand,  it  should 
be  emphasized  that  due  to  the  complicated  cooling  System  the 
extention  of  endoscopy  was  seriously  handicapped.  In  order  to 
cool  the  lamp,  water  had  to  course  through  a  thin,  repeatedly 
bent-off  small  tubes  which  made  necessary  a  high  Irrigation 
pressure.  The  pressure  was  accomplished  through  the  use  of 
complicated  high  Standing  racks  or  hooks  mounted  on  the 
ceiling.  Even  with  a  three  meter  high  water  rack,  only  a  low 
pressure  of  about  0.3  atmospheres  could  be  obtained.  It 
occured  to  no  one  to  use  pumps  because  the  water  running  out 
of  the  instrument  emptied  into  a  Container  so  that  the 
instrument 's  functions  could  be  monitored  through  the  noise  of 
the  water  outflow. 

A  wide  space  is  occupied  by  the  ensuing  instruments  for  the 
regulation  of  the  stream  with  the  aid  of  the  rheostat  invented 
by  Trouvd  and  described  on  page  38.  When  one  sees  the 
gigantic  batteries  and  the  complicated  instruments  used  for 
irrigation,  one  becomes  sensitive  to  the  enormous  technical 
difficulties  which  those  early  pioneers  had  to  grapple  and 
solve.  They  demonstrated  emphatically  the  enormous  expense 
attendant  to  endoscopy  which  no  doubt  frighted  its  potential 
users  and  limited  its  initial  use.  Therefore,  considerable 
space  was  given  over  by  Leiter  to  describing  the  electrical 
equipment,  its  care  and  "instructions  for  bringing  the 
instruments  into  action."  Instructions  were  also  given  for 
"conservation"  and  precise  advice  provided  on  the  "functioning 
of  the  electro-endoscopic  instruments." 
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The  batteries  used  for  medical  or  surgical  purposes  had 
already  been  described  thoroughly  in  Middeldorpf ' s  and  Brun 1 s 
writings  on  galvanocautery .  Now,  with  the  Professional 
knowledge  he  had  gained  in  Paris /  Leiter  criticized  the 
various  batteries  which  were,  for  the  most  part,  produced  in 
France.  For  example,  Leiter  characterized  the  so-called 
Plante  battery  as  unsuited  for  medical  purposes  because  it  was 
a  condensor  only  which  required  the  battery  to  be  first 
loaded.  In  subsequent  sentences,  Leiter  cites  Trouvö  who  used 
the  Plante  battery  to  obtain  glow  effect  for  his  polyscope  but 
calls  Trouv^'s  recommendations  on  the  use  of  this  battery 
incomprehensible  for  galvanocautery.  In  his  work,  Trouv4 
tried  to  compensate  for  the  disadvantages  of  the  strong  heat 
radiated  by  using  very  thin  platinum  wire.  With  that 
technique,  however,  there  was  a  subsequent  loss  of  effective 
lighting  which  allowed  an  examination  time  of  not  more  than  20 
seconds.  Therefore,  there  was  not  much  chance  for  a 
successful  or  useful  examination  of  the  urethra,  stomach  or 
bladder.  Leiter  is  unsparing  in  his  criticism  that  Trouv£*s 
instruments  received  so  much  Publicity  which  he,  Leiter,  feit 
was  unjustified.  Even  medical  experts  were  taken  in  by  this 
talented  layman's  criticism  of  the  work  of  others  in  the 
development  of  endoscopy.  From  the  vantage  point  of  today  we 
can  say  that  Leiter  was  wrong  and  that  Trouv^  deserves 
recognition  for  his  contributions . 

Leiter  did,  however,  improve  marked  the  construction  of  the 
Bunsen  battery  which  he  personally  favored  over  the  French 
models.  Leiter  enclosed  the  battery  in  a  small,  hard  rubber 
case  which  permitted  the  battery  to  fill  and  empty  its 
disagreable  acid  vapors  through  a  safe  and  enclosed  System 
which  employed  air  pumps  functioning  on  a  siphon  System.  The 
explanations  and  descriptions  which  Leiter  provided  make  clear 
how  complicated  and  difficult  were  the  handling  and 
functioning  of  the  electrical  and  lighting  System.  It  is 
understandable  why  the  majority  of  physicians  in  those  days 
were  unable  to  handle  the  unusual  and  expensive  technology  of 
the  earliest  instruments.  But  endoscopy  spread  very  quickly 
following  the  construction  of  the  mignon  lamp  in  1886  which 
permitted  the  elimination  of  the  circuitous  irrigation  and 
manipulation  of  the  battery.  At  a  later  period,  although  they 
had  to  be  filled  with  acid,  chromic  acid  batteries  were  used 
which  permitted  the  cystoscopic  lamp  to  glow  for  up  to  12 
hours . 

On  page  63  of  the  monograph '  s  epilogue,  reference  is  made  to 
publications  which  deal  with  the  new  instruments  and  reference 
is  also  made  to  such  well-known  names  as  Oberlaender  and  Henry 
Thompson.  The  experiences  of  Oberlaender  with  endoscopy  are 
described  in  detail,  for  example,  Oberlaender ' s  use  of 
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urethroscopy  tubes  of  19  and  20  Charr.  Oberlaender  is  cited 
that  if  the  obliquely  cut  tubus  is  hard  to  introduce,  the 
beaked  one  can  sometimes  be  used  to  advantage.  Catheter  fat, 
he  says,  may  cause  dimming  smoke  clouds  at  the  light.  While 
examinations  are  usually  painless,  Oberlaender  is  enthusiastic 
about  what  one  is  able  to  see .  Only  when  the  posterior 
urethra  is  being  passed  does  one  hear  expressions  of  pain  or 
impatience.  With  the  beaked  tubus,  he  continues,  one 
overlooks  the  bigger  anterior  or  posterior  half,  depending  on 
the  introduction  of  the  tube .  By  revolving  it,  one  can  make 
the  other  parts  also  visible  in  the  pars  prostatica.  When  one 
overcomes  the  sphincter  to  the  bladder,  the  gushing  urine 
extinguishes  the  light!  The  beak  with  a  glass  window  prevents 
this,  he  says,  but  one  cannot  operate  with  it  (strictures, 
chronic  catarrh  cauterisations  with  lapis  mitigatus). 
Throughout  this  description,  Nitze's  experiences  receive  no 
mention . 
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S UMMARY 

There  is  no  doubt  today  that  without  the  ideas  of  Max  Nitze 
and  his  already  practically  tested  Dresden  prototypes  of  the 
urethposcope  and  cystoscope  would  Leiter  have  been  able  to 
create  the  first  routinly  applicable  endoscopes  for 
application  to  almost  all  body  cavities .  Credit  must 
nonetheless  go  to  Leiter  for  his  numerous  technical 
improvements  and  inventions  which  even  today  characterize  the 
construction  of  many  endoscopes. 

Leiter' s  catalog  on  electro-endoscopic  instruments,  which  has 
been  presented  here,  has  served  numerous  authors,  foremost 
among  them  Lewandowski,  as  an  enduring  example.  It  is 
therefore  not  surprising  that  Leiter 's  detailed  descriptions 
and  drawings  of  instruments  can  be  found  in  all  of  the 
significant  related  publications  of  the  latter  half  of  the 
19th  Century.  For  this  reason  alone  the  new  edition  of 
Leiter 's  catalog  has  special  significance  for  us .  The 
combination  of  scientific  explanations  and  subjective  personal 
views  concerning  the  history  of  endoscopy  underscore  Leiter 's 
role,  particularly  his  technical  know-how.  To  our  regret, 
Leiter 's  ego  was  such  that  he  tried  to  usurp  what  was  properly 
the  intellectual  property  of  his  earlier  friend  and  colleague 
and  later  enemy  and  rival,  Max  Nitze.  We  need  the  perspective 
of  time  to  understand  why  this  is  so  and  we  may  blame  the 
virtues,  or  lack  of  them,  of  Leiter  and  his  assistant, 
Lewandowski,  to  say  nothing  of  the  prevailing  Viennese 
atmosphere  and  Leiter 's  frustration  in  the  face  of  Nitze 's 
superior  inventive  spirit.  Max  Nitze  and  Leiter  were 
separated  not  only  by  origin  and  age  but  also  by  wealth  which 
made  the  introverted  Prussian  Nitze,  at  one  point  in  his  life, 
dependent  upon  the  wealthier  Leiter.  The  apparently 
smoldering  incompatabilities  were  to  explode  when  exposed  to 
the  spark  of  one 's  failures  or  the  other's  successes. 
Regardless,  the  great  Personalities  and  the  great  ideas 
presented  in  this  catalog  are  an  important  original  source 
without  which  no  scientific  work  on  the  origins  of  endoscopy, 
particularly  the  development  of  the  Nitze-Leiter  devices,  can 
exist . 

Today,  we  value  and  have  a  new  appreciation  of  the  respective 
roles  played  by  these  men  in  the  development  of  endoscopy: 

Max  Nitze,  a  young,  reserved  and  destitute  medical 
assistant  who  pursued  the  idea  of  endoscopy,  especially 
cystoscopy,  after  he  had  witnessed  the  failed  experiments  of 
his  teacher  Schramm  to  illuminate  the  female  genitalia  by  the 
aid  of  Bruck 's  diaphanoscopic  device.  Inspired  by  the  work  of 
Bozz^-bi/  Desormeaux  and  other  inventors,  and  building  upon 
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knowledge  gained  from  the  study  of  microscopic  optics,  he 
alone  founded  the  epoch  making  methods  to  construct  the 

cystoscope  and  also  the  first  gastro-enterological  and  other 
optic  endoscopes.  Other  pioneers  include  Nitze's  original 
helper,  Wilhelm  Deicke,  who,  being  an  instrument  maker,  was 
the  first  to  realize  Nitze's  ideas  and,  after  he  was  no  longer 
up  to  the  task,  farsightedly  passed  the  technical  requirements 
on  to  Josef  Leiter  and  Louis  B^ndche  who  built  the  optics 
according  to  Nitze's  instructions . 

Josef  Leiter,  the  older,  successful  self-made  man  immediately 
recognized  the  significance  of  Nitze's  invention  based  in  no 
small  part  on  his  earlier  contacts  with  endoscopy,  his 
knowledge  of  electricity  and  galvanocautery  and  familiarity 
with  the  ideas  of  Desormeaux  and  Trouv6  in  Paris.  Being  a 
generous  patron,  he  financed  Nitze's  project  while  still  in 
his  teens  and  devoted  not  only  his  wide-ranging  knowledge  but 
also  his  manufacturing  Company  to  the  development  of 
endoscopy.  However,  his  ambitions  blinded  him  to  his  own 
limitations  in  the  field  of  endoscopy.  From  Leiter 's 
standpoint,  he  was,  according  to  the  customs  and  legal 
uncertainties  of  the  time,  right  in  according  to  himself  the 
most  important  role  in  the  development  of  endoscopy.  After 
all,  was  he  not  the  enthusiastic  promoter  and  persuasive 
preacher  of  endoscopy  whose  proselytizing  efforts  were 
responsible  for  a  decisive  breakthrough  in  the  wide-spread  use 
not  only  of  cystoscopy  but  also  in  most  of  the  other  medical 
domains  such  as  gastro-enterology ,  otolaryngology-reach, 
gynaecology,  etc.  In  his  monograph,  presented  as  a  catalog, 
he  documented  the  first  usable  endoscopes  and  their 
application.  But  the  underlying  tension  is  never  far  from  the 
surface  and  always  precede  what  the  monograph  hails  as  an 
important  event.  In  some  ways,  it  may  be  said  that  the 
controversy  between  Leiter  and  Nitze,  which  spawned  irrelevant 
arguments  among  colleagues  and  technicians  who  feit  compelled 
to  take  sides,  probably  contributed  to  promoting  awareness  of 
the  new  medical  technology  without  noticably  doing  any  harm  to 
it . 

Although  Leiter' s  endoscopic  demonstration  trip  through 
European  capitals,  supported  by  Theodor  Billroth,  was  a 
commercial  failure  it  stimulated  a  general  awareness  of 
endoscopy.  With  Leiter  himself,  we  are  confronted  with 
contradictions .  Ignoring  his  egomania  and  his  personal 
enemity  toward  Nitze  and  other  scientists  of  his  era,  we  can 
acknowledge  that  his  personality  is  stamped  by  his  skills  as  a 
highly  gifted  and  committed  producer  and  manufacturer  of 
medical  instruments.  He  also  shows  himself  capable  of 
ascending  to  a  level  above  the  merely  prosaic  and  mundane 
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business  world  to  evolve  into  a  true  scientific  and  social 
partner  of  that  era's  great  physicians  of  the  Vienna  school. 

Mention  should  also  be  made  of  the  persons  around  Leiter; 
particularly  Rudolf  Lewandowski  who  participated  in  the 
development  of  endoscopic  instruments  without  once  ever  being 
mentioned  by  Nitze.  He  should  also  be  regarded  as  the 
intellectual  co-author  of  the  Leiter  monograph  and,  in 
numerous  other  works,  publicized  the  new  endoscopic  methods. 
Although  Lewandowski  never  publicly  denigrated  Nitze' s  merits 
as  a  scientist,  we  have  reason  to  believe  that  he  influenced 
Leiter  against  him. 

Other  excellent  and  interesting  personalities  around  Leiter 
were  Leopold  von  Dittel,  an  important  surgeon  who 
unconditionally  furthered  cystoscopy  and,  by  his  personal 
urging  of  the  use  of  the  mignon  lamp  after  Edison,  finally 
forced,  together  with  Nitze  and  Leiter,  the  breakthrough  of 
endoscopy.  Von  Dittel  was  followed  to  Leiter' s  workshops  in 
Vienna  by  Alexander  Brenner,  Johann  Mikulicz,  August  von  Reuss 
and  others. 
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EPILOGUE: 

We  owe  the  new  edition  of  the  Leiter  monograph  and  catalog  to 
the  work  of  the  Max  Nitze  Museum  in  Stuttgart.  In  future 
publications  of  the  museum  we  will  present  several  of  the 
catalog' s  described  Instruments,  the  prototype  of  the  Vienna 
urethroscope,  numerous  hand-written  and  printed  descriptions 
of  the  construction,  personalities  and  historical 
circumstances  of  the  Instruments  supplementing  this  catalog. 
The  name  of  the  museum  was  determined  in  no  small  part  by 
Leiter' s  collection  of  documents  by  Nitze.  We  also  owe  the 
portraits  of  the  inventors  Max  Nitze  and  Josef  Leiter  to  the 
latter's  estate  and  we  have  added  them  to  the  catalog. 
Unfortunately ,  not  only  has  no  portrait  of  Louis  B^nSche  been 
handed  down  to  posterity  but  very  little  is  known  of  him. 
Photographs  of  Nitze  and  Leiter  were  already  published  in  the 
brochure  "50  Years  of  Cystoscopic  Construction  of  the  Josef 
Leiter  Company,  Vienna  Retrospective  View  Düring  the  Years 
from  1878  to  1928."  We  also  acknowledge  debts  of  gratitude  to 
the  estate  of  Councillor  of  Commerce  Friedrich  C.  Leiter  and 
to  Professor  Dr.  Peter  Rathert  for  the  portrait  of  Deicke. 

Together  with  a  restored  copy  of  Leiter 's  original  monograph, 
this  newly  prepared  brochure  will  be  dedicated  to  the  William 
P.  Didusch  Museum  in  Baltimore. 


With  thanks  to  Consul  Robert  L.  Michael,  Director,  Amerika 
Haus  Stuttgart,  for  his  assistance  in  editing  the  English 
translation  made  by  Mrs.  Erica  Schneider. 
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